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SleepCube AutoAdjust® PAP Series 0044

m DeVilbiss® SleepCube® Positive Airway Pressure Device

CAUTION-USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician.
Assembled in USA. Instruction Guide.

Dispositivo de presion positiva en las vias respiratorias SleepCube® de
DeVilbiss®
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SYMBOL DEFINITIONS

Class Il electrical protection- |
D double insulated @ |Locked O Standby-turns blower on/off
@-> Data port input/output @' |Unlocked ﬂ Heat
» | Nextitem on LCD display |p‘x1 IPX1 Drip-proof, vertical “— | 100-240 VAC input 50/60 Hz
<« | Previous item on LCD display | ——= Egsiltri]\?eut 12 VDC, center pin _—"] | Delay-starts the delay cycle
Increase value on LCD Attention, consult
A display A accompanying documents M Manufacturer
Decrease value on LCD Type BF equipment-applied
v display part
E The device contains electrical and/or electronic equipment that must be recycled per EU Directive 2012/19/EU -
== | Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
THIS DEVICE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

DANGER

. Electric Shock Hazard — Do not use while bathing.

. Electric Shock Hazard — Do not immerse this device into water or any other liquid.

. Electric Shock Hazard — Do not attempt to open or remove the cabinet. There are no user-serviceable internal
components. If service is required, return the product to your home care provider. Opening or tampering with the
product will void the warranty.

WARNINGS

* WARNING - APPLIED PARTS THAT MAY EXCEED 41 °C.
The following surface temperatures may exceed 41 °C under certain conditions:

+  External surface of the CPAP.........ccccoecnvierienen. 427°C
+  Patient Tubing Connector..... ..439°C
¢+ LCDDisplay.....cccoeeeivernee ..420°C
+  On/Off & Delay Button.. 418°C
*  Humidifier Heater Plate .... ..60.6 °C
+  Serial Communication Port...........ccccorevrrinrnenen. 427°C
. The DeVilbiss SleepCube should be used only with masks recommended by DeVilbiss, your physician or respiratory
therapist.

. To avoid rebreathing of exhaled air, do not use a CPAP mask unless the device is turned on and providing a supply
of air. Venting in the mask should never be blocked. When the device is turned on and providing a fresh supply of
air, exhaled air is flushed out of the mask vent. However, when the device is not operating, exhaled air may be
rebreathed. Rebreathing of exhaled air for longer than several minutes can, in some circumstances, lead to
suffocation. This warning applies to most CPAP devices.

. The DeVilbiss SleepCube is not a life support device and may stop operating with certain device faults or a power

failure. It is intended to be used on spontaneously breathing individuals weighing 66 Ibs/30 Kg or greater.

To avoid electric shock, always unplug power cord from wall outlet power source when performing cleaning.

Use only accessories recommended by DeVilbiss.

Always remove the water chamber from the optional humidifier cradle before filling.

If water has spilled onto the humidifier cradle or it has been submerged into water, unplug power cord from power

source immediately. Allow device to dry completely before use.

. Never block air openings of the humidifier cradle or chamber. Do not insert objects into any openings or tubes.

. For proper operation, place system on a flat, sturdy, level surface.

. The optional humidifier is intended for single-patient use only.
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. If the system is placed on the floor, do not position it where it may be stepped on when getting out of bed.

CAUTION

. The circular data port connector, located on the back of the SleepCube, is used to attach accessories to the device.
The connector must only be used with accessories approved for use by DeVilbiss. Do not attempt to attach any other
device to this connector, as it may damage the CPAP or the accessory device.

. Never rinse or place the device in water. Never allow liquids to get into or around any of the ports, switches or air
filter. Doing so will result in device damage. If this occurs, discontinue use and remove the power cord from the
power source. Allow the device to completely dry before use.

. Do not place the SleepCube where it can be knocked onto the floor, or where the power cord may create a tripping
hazard.

. Only the DeVilbiss DV5 series Heated Humidifier system is recommended for use with the SleepCube. Other
humidifier systems may prevent the device from detecting snoring and may cause inappropriate pressure levels in

the mask.
. Empty and dry humidifier water chamber before transporting.
INTRODUCTION

Intended Use

The DeVilbiss SleepCube Model DV54 Series AutoAdjust CPAP is intended for use in treating OSA in spontaneously
breathing patients 30 Kg (66 Ibs) and above by means of application of positive air pressure. The Device is to be used in
home and clinical environments.

Indications For Use (Optional Heated Humidifier)

Use on the advice and prescription of a licensed physician to help relieve the symptoms of dryness of the throat, nasal
passages and the mouth, which are common with positive airway pressure therapy. This is especially true in dry climates
and during the cold season when humidity in the air is typically lower than at other times.

Essential Performance

Sleep Apnea Breathing Therapy Equipment is considered not to have essential performance.

Contraindication
Do not use SleepCube system if your upper airway has been bypassed.

NOTE-Symptoms of dryness of the throat, nasal passages and the mouth are common with positive airway pressure
therapy. The SleepCube features an optional humidifier system to help minimize these effects.

KEY FEATURES (Page 2, Figures A-F)
DeVilbiss SleepCube Device (Figures A Humidifier Cradle (Figure D)

and B) 1. Heater plate

1. Keypad/LCD Display (see Figure C) 2. Heater power connector

2. Air Supply Port on Back ) L 3. Storage compartment for connector cover (on
3. Air Supply Port on Bottom (for optional humidifier) bottom)

4. Air Supply Port Plug 4. Air supply port inlet

5. Heater Power Connector (for optional humidifier) ’ )

6. AC Power Connector 5. Air supply port outlet

7. DC Power Connector 6.  Flow generator release button

8.  Data Port 7. Flow generator locking tabs

9. Sﬁgvv;:)Cord (appropriate to your wall outlet) (not Water Chamber (Figure E)

10.  Air Inlet Filter Opening 1. Chamber lid

11 Connector Cover (not shown) 2. Chamber base

Keypad (Figure C) 3. Heat transfer plate (on bottom)

1. On/Off 4. Sealing gasket

2. Previous Item 5. Water level indicators (front and sides)

3. Nextltem 6.  Chamber release latch

4. Delay 7. Chamber disassembly lever

5. Decrease Value

6. Increase Value Therapy Management System (Figure F)
7. Heater Power LED (for optional humidifier) 1. SmartLink® (optional)

Ask your equipment provider for information about other
DeVilbiss masks, equipment and accessories.
SE-DV54-1 EN -5



SYSTEM ASSEMBLY

Without Heated Humidification

1. Locate the air supply port and heater power connector on the bottom of the SleepCube device. Ensure that each
opening has the appropriate soft cover securely attached.

2. Place the SleepCube on a stable surface such as a nightstand or table. If you wish, you may also place the device
on the floor at the bedside, being careful to place the unit where it won't be kicked or stepped on. Ensure that the air
inlet in the back of the device is not blocked by anything such as curtains or bedding.

NOTE-Never place the SleepCube system on a soft surface such as a bed or couch during operation.
With Heated Humidification

CAUTION-The height of the SleepCube must be lower than the mask when using a humidifier to prevent water from
getting into mask.

1. If your system includes a humidifier, please follow steps in Figures 1-7.

a.  Locate the heater power connector on the bottom of the device. Remove the connector cover and insert it into
the storage opening in the bottom of the humidifier cradle.

b.  Locate the air supply port at the bottom of the device. Remove the port plug and insert it into the air supply
port in the back of the device.

c.  Place device onto humidifier cradle and click into place.

d.  Fill clean chamber to fill line with distilled water and insert into cradle.
NOTE-Always use distilled water to avoid mineral buildup inside the chamber. Do not overfill.

KEYPAD AND DISPLAY

Basic CPAP Controls

Name Symbol |Function

ON/OFF d) The ON/OFF button starts and stops the flow of air from the device.
HEATER A If your SleepCube has a heater/ humidifier attached, these buttons adjust the heater setting.
v Increase the setting for more humidity and decrease the setting for less humidity.

The Delay button activates the comfort delay feature and only functions if this feature has been
DELAY A enabled. To understand how to set the parameters of this feature, please refer to the Using the
Comfort Delay Feature found on page EN - 8.

NOTE- The left and right arrow keys on the control panel provide access to menus for specific settings. Ask your
homecare provider for more information.

OPERATION

1. Fully insert the power cord into the back of the device. Plug the other end of the power cord into the AC wall outlet.

WARNING

Ensure the mains power cord is fully inserted into the CPAP and the power cord plug is completely inserted into a
fully functioning AC wall outlet. Failure to do so may cause an electrical safety hazard.

2. Attach air supply tubing to air supply port in the back of the device.

3. Prepare the mask (supplied by your equipment provider) by referring to the mask’s instruction guide.

4. Connect the air supply tubing to the mask.

NOTE-The air supply tubing supplied with the device is specially designed to prevent kinking and allow you to receive
optimal airflow. Use only the 22 mm diameter, smooth-bore, kink-resistant tubing supplied with this device or an air supply
tubing recommended by your equipment provider.

Start-up

Put on your mask and press the ON/OFF button on the keypad OR put on your CPAP mask and take a few breaths to turn
on airflow automatically. The pressure in your mask will rise to the set pressure in about 10 seconds.

NOTE-If the device does not automatically start after taking 2-3 breaths, this feature may have been disabled. If Auto ON/
OFF is disabled, you must manually press the ON/OFF button to start and stop the device.

The keypad display shows the actual mask pressure while the device is in use. Because this is the actual pressure, the
device pressure reading may vary slightly as you breathe.
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If your DeVilbiss SleepCube system includes a humidifier, its heater controls and status are displayed.

NOTE- If the display on your device is not similar to those listed above, refer to the section entitled “Patient Messages” on
page EN-9.

Controlling the Humidity (optional)

The heater setting can be adjusted within a range of 1 to 10. The optimal temperature setting is dependent on the ambient
temperature and humidity of your room. If your room temperature is low and/or the relative humidity is high, then a lower
temperature setting may be necessary to prevent excess condensation in the air supply tubing. If the room temperature is
high and/or the relative humidity is low, then a higher temperature setting may be necessary for optimal comfort.

The heater setting of 1 results in a heater plate temperature of approximately 84°F (29°C). The heater setting of 10 results
in a heater plate temperature of approximately 149°F (65°C).

NOTE-Always allow at least 10 minutes of cooling time after turning the device off before removing the water chamber
from the humidifier cradle.

WARNING
Do not attempt to fill the humidifier while it is attached to the humidifier cradle. Damage to the humidifier cradle
may occur.

CAUTION-Use only distilled water that is at room temperature. Do not add any medication or other addlitives to the water.
CAUTION-For proper operation, ensure the flow generator is OFF before inserting humidifier chamber.

WARNING
Never touch the heater plate on the humidifier cradle. Never touch the heat transfer plate on the bottom of the
water chamber. These plates can reach temperatures as high as 149°F (65°C) during operation.

Do not operate the heater if the water chamber is empty. The heater plate may be turned off using the keypad
heater control when being used without water.

SmartCode and Adherence Score Information

Your homecare provider may contact you to retrieve SmartCode and Adherence Score information. To display the
SmartCode, press the LEFT arrow key once. Use the UP arrow or DOWN arrow keys to change the SmartCode reporting
period. Press the LEFT arrow key again to display the Adherence Score.

NOTE-To ensure accurate SmartCode information, the CPAP should remain plugged in and powered during the day. Do
not unplug daily.

The Quick View Menu shows a summary of information which is reported in the SmartCode data. Information in the Quick
View includes: Number of days used more than 4 hours (or can be set to 5 hours by clinician), AHI (Apnea/Hypopnea
Index), High Leak percent (percent of time at leak >95 L/m) and Daily Usage (average hours per day used). Each
parameter can be viewed in any of four time periods: 1 day, 7 days, 30 days and 90 days.

Compliance information can be viewed without turning the CPAP on. With the blower OFF (display shows OFF), press the
left or right arrow keys on the keypad to scroll through the information.

Generating Compliance Reports for Employer/Insurer/Physician

SmartCode reports satisfy most requirements for ongoing compliance/adherence information, and the software retains
1,023 days (2.8 years) of data. We recommend you work with your provider to establish a routine for clearing SmartCode
data to ensure current usage information is available. Compliance meter should be cleared only after the required report is
generated, submitted and approved by the requestor. Once cleared, a new cycle of 2.8 years begins, and the only source
for the previous data will be the hard-copy reports.

NOTE-Only the provider has access to clear the meter.

Using The SmartFlex Feature

Your SleepCube has a SmartFlex pressure relief feature to help make it easier to exhale against your prescribed pressure
by lowering the pressure slightly when you exhale. The pressure returns to your prescribed pressure during inhalation to
maintain your therapy.

The SmartFlex menu is available in all modes and is a sub-menu that allows you to control various functions of your
SleepCube. It is accessed by pressing the down button while “SmartFlex Menu” is shown on the Display.

SmartFlex pressure relief includes three settings for exhale relief: 1, 2 and 3. (1 is the least amount of relief, 3 is the most
amount of relief). Setting SmartFlex pressure relief to OFF turns the SmartFlex feature OFF.
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The pressure waveform can also be adjusted independently for inhalation and exhalation to smooth the transition when
SmartFlex pressure relief is active. The pressure waveform settings are SmartFlex-i (IRnd) and SmartFlex-e (ERnd) with
settings from 0 to 5 in steps of 1 (0 is the least amount of smoothing, 5 is the most amount of smoothing).

SmartFlex pressure relief can be operated Full-Time or during the Delay Only. The display will show “FLX" in the top row of
the default screen (between CPAP pressure and Mode) while SmartFlex pressure relief is operating.

When SmartFlex pressure relief is turned on Full-Time, the pressure relief operates at all imes when you are breathing on
the device. When SmartFlex pressure relief is set to Delay Only, the pressure relief operates only during the Comfort Delay
period and turns off after the delay period is finished.

The device contains a SmartFlex disengagement feature. If a patient is experiencing a respiratory event while the CPAP is
in the relief pressure mode, after a limited time, the CPAP will shift to the prescription pressure and remain at this pressure
until normal breathing resumes.

Using the Comfort Delay Feature

Your SleepCube has a comfort delay feature to help make it easier for you to fall asleep. The airflow will start at a low
pressure and then gradually ramp-up to the prescribed setting over the last few minutes of the specified delay time.
NOTE-When the comfort delay feature is activated, a message will flash on the display periodically, indicating the amount
of time remaining in the delay.

You can adjust the amount of time spent in comfort delay by using the advanced device controls. The Delay Time can be
adjusted from 0 to 45 minutes in 5-minute increments.

NOTE-If you are unable to change the delay time, your provider has locked this setting.

Press the delay button to activate the comfort delay feature. The airflow pressure will drop to the prescribed comfort delay
pressure.

In the final 10 minutes of the delay period, the pressure will gently rise to the pressure prescribed for your therapy. You
may repeat the comfort delay by pressing the delay button again if you have not fallen asleep during the first use.

NOTE-The AutoAdjust will not adjust the pressure setting during the comfort delay period, allowing you to fall asleep
without responding to early respiratory events.

Shut Down

Press the ON/OFF button to turn the device off. You may also simply remove your mask. After a few seconds the device
will display the message “Mask Off. Please check mask fit.” If you do not put the mask on again the device will
automatically turn off in about 20 seconds. Pressing any button will remove the message from the display.

NOTE-If the DeVilbiss SleepCube does not turn off automatically, the Auto-OFF feature may have been disabled. In this
case you must manually turn the device off.

Enable Menu List
The Enable menu is available in all modes and is a sub-menu that allows you to control various functions of your
SleepCube. It is accessed by pressing the down button while “Enable Menu” is shown on the Display.

Display Example Enable Menu Item Description

This option controls the Auto-OFF feature, which automatically stops the flow of air
Auto-OFF y after taking off the mask. The device will require at least 30 seconds to turn OFF
Enabled depending on the kind of mask used. When Auto-OFF is enabled, Auto-ON is also

enabled. If the unlocked symbol is shown, you are able to adjust this setting. If the
locked symbol is shown, this setting can only be adjusted by your provider.

This option controls the Auto-ON feature, which automatically starts the flow of air
Auto-ON 8 )| after breathing once or twice into the mask. This is always enabled when Auto-OFF is
Enabled enabled. If the unlocked symbol is shown, you are able to adjust this setting. If the
locked symbol is shown, this setting can only be adjusted by your provider.

This option controls the Mask Fit Check feature. The air flow to your mask is

Mask Fit Check constantly measured, and if the amount of airflow exceeds 95 liters/minute for more
Enabled than 10% of the time used, a notification will be created. This notification will be
displayed the next time you use the SleepCube.
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Display Example Enable Menu Item Description

Low Backlight Low Backlight Enabled will keep the backlight dim during operation. Low Backlight
Enabled ' Disabled will turn the backlight OFF during operation.

Exit Menu Pressing the up key exits the Enable menu.

Press A '

PATIENT MESSAGES

Your SleepCube will alert you of issues that may require some action on your part in order to make your therapy more
effective. You can press any key or button to clear the message from the display, but the SleepCube will operate normally
even if the message is not cleared. Two kinds of messages are displayed: Reminders and Notifications.

Reminders

Reminders alert you when parts of your system need to be replaced. Some components of your system wear over time
and may compromise your therapy if not replaced. If you see a message on the display that is not listed below, you may
have the optional DeVilbiss SmartLink Module attached to your device (Fig. F), which provides additional messages. Refer
to the documentation that was provided with the SmartLink Module.

Clean Filter — The filter should be checked every 10 days for signs of dirt or wear so that it can be cleaned as needed.
This message helps to remind you to check it regularly.

Notifications

Notifications identify conditions in your SleepCube that may require action by you or your equipment provider in order to
maintain a high level of therapy. If you see a message on the display that is not listed below, you may have the optional
DeVilbiss SmartLink Module attached to your device, which provides additional messages. Refer to the documentation that
was provided with the SmartLink Module.

Delay Running xx Minutes Left — While a comfort delay session is active, this message is flashed on the display every 5
seconds to let you know how much time is left in the delay.

Mask Leak — This message means the SleepCube has detected a large amount of airflow during therapy for at least 10%
of the time during your previous use session. This notification is displayed when the device is turned on. If this message is
displayed, put on the mask and adjust the headgear to ensure the mask is properly fitted to your face. Follow the mask
manufacturer’s directions for adjusting the mask and headgear for proper fitting.

Mask Off — This message appears due to a poor mask fit or a removed mask. Check for leak around the mask seal and
make adjustments as necessary according to the mask manufacturer’s instructions. This message will be displayed until
the high airflow problem is corrected. If the high airflow condition persists for about 20 seconds, the device will
automatically turn off if Auto-OFF is enabled.

Device Fault - If a device fault message is displayed, refer to Troubleshooting for instructions.

SLEEPCUBE TRAVEL INFORMATION

International Power Changes

Your DeVilbiss SleepCube is equipped with a universal power supply. This means that it is automatically capable of
accepting line voltages of 100 to 240V~ 50/60Hz. You do not need to make any adjustments to the device if you are
traveling to another country where the line voltage is different than your domestic line voltage. Simply contact your
equipment provider for the correct style power cord for the region in which you will be traveling (refer to Accessories/
Replacement Items for the correct part number).

Altitude
Your SleepCube automatically compensates for changes in altitude between sea level and 9000 ft. (2750 m). You do not
need to make adjustments to the device for changes in altitude.
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SLEEPCUBE DC OPERATION

Battery Power

Your SleepCube can be operated from a 12V DC power source in a motor home, boat or other recreational vehicle using
the 12V DC cable. Alternatively you can power your SleepCube using a 12V DC stand-alone (deep-cycle marine) battery
with a DC battery clamp on adapter and 12V DC cable. All cables are available from your equipment provider (refer to
Accessories/Replacement Items for the correct part numbers). The stand-alone battery connection uses clamps that attach
to the terminal connections of the battery.

Approximate Battery Run Time (with fully charged battery) @ 12 cm H,O setting

SleepCube Connected To Vehicle SleepCube Connected To Battery
DC Power . . .
Source/Battery DC Car Power Source (Cigarette Lighter) Deep Cycle Marine Battery
Battery Specs 12V 12V 12V 80 Amp-Hours | 120 Amp Hour | 240 Amp Hour
120V~ 230V~ Modified 120 VAC 230 VAC
Additional Modified Sine | Sine Wave Modified Sine | Modified Sine
Equioment Needed Wave Inverter | Inverter with Wave Inverter | Wave Inverter
quip with 200 Watt | 400 Watt with 200 Watt | with 400 Watt
capacity Capacity capacity Capacity
DeVilbiss Cables DV51D-619
Required (referto | DV51D-619 | DV51D-696 DV15D-696 DV51D-696 DV51D-696 DV51D-696
Accessories) i
Heater Humidifier NO YES YES NO YES YES
Powered?
Aprodmale Run | 5 nights 1 night 1 night 7 nights 1 night 1 night

NOTE-Run times are at a breath rate of 20 breaths per minute, standard mask leak, and with heater setting of 8 where
applicable.

NOTE-The heater for the SleepCube’s humidification system will not operate directly from a 12V DC power source. If you
need humidification, non-heated humidification is still available. Alternately, instead of connecting12V DC power directly to
the SleepCube, you can pass the DC power through an inverter that will deliver AC power to the system. This will allow the
heater to function. The power rating of the inverter must be at least 200 watts @ 110V~ / 400 watts @ 220V~.

NOTE-The SleepCube will automatically switch power sources between AC and 12V DC if both sources are available. If
your unit is connected to both AC and 12V DC power sources, it will operate on AC power as long as AC power is present
and automatically switch to 12V DC power if AC power is lost. When AC power is restored, it will return to the AC source.
You do not need to reset or adjust any settings when the power source switches, but remember that your heater will not
operate on 12V DC.

SUPPLEMENTAL OXYGEN

WARNING-OXYGEN USE

. Oxygen supports combustion. To avoid possible physical injury, do not smoke while using this device with
supplemental oxygen. Do not use this device near hot objects, volatile substances or sources of open flames.

. Always turn on the SleepCube before turning on the oxygen source. Turn off the oxygen source before turning off the
SleepCube.

. This device is not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture.

. At a fixed flow rate of supplemental oxygen, the inhaled oxygen concentration will vary depending on the pressure
setting, patient breathing pattern, mask selection and leak rate. This warning applies to most types of CPAP devices.

. Never allow the oxygen source to run continuously while connected to the SleepCube if the device is not in use. If
the SleepCube is not being used, turn off the oxygen flow.

CAUTION
. Oxygen is prescribed gas and should only be administered under the supervision of a physician.
. The flow setting of the oxygen source must be specified by a physician.
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Supplemental oxygen is sometimes prescribed in addition to a CPAP for treatment of Obstructive Sleep Apnea. If your

physician prescribed oxygen for your sleep therapy, you can add the oxygen in one of two ways:

1. Obtain the optional oxygen adapter (part #7353D-601) from your homecare provider and connect it to the air supply
port on the SleepCube. Connect one end of the air supply tubing to the open end of the adapter and the other end of
the air supply tubing to the mask.

2. If your mask is equipped with an oxygen port, your physician may request that you apply oxygen directly to your mask.

ACCESSORIES/REPLACEMENT ITEMS

Replacement Items

Air-inlet filter (4/pk) DV51D-602 Heater connection cover DV51D-605
Fine particle filter (4/pk) DV51D-603 Oxygen adapter 7353D-601
Air supply tubing (6') CPAPTUBG6-90 |Carrying case DV51D-610
Air supply plug DV51D-604 Heated Humidifier DV5HH
Humidifier Chamber DV5C Chamber Sealing Gasket DV5C-614
Power Items

AC power cord (USA) DV51D-606 AC power cord (Australia) DV51D-609
AC power cord (UK) DV51D-608 DC power cord DV51D-619
AC power cord (EU) DVstD-607 | DO battey clamp g_‘é‘g;‘pter (requires DC | pys1p.gog
MAINTENANCE

Expected Service Life:

. CPAP and humidifier cradle = 5 years

. Humidifier water chamber = 1 Year

. Tubing and gross particle intake filter = 180 days

DANGER
Electric shock hazard - Do not attempt to open or remove the cabinet. There are no user-serviceable components

inside. If service is required, contact your equipment provider for instructions on obtaining service. Opening or
attempting to service your device will void the warranty.

WARNING

Disconnect supply before servicing.

Pressure Accuracy-The SleepCube is designed to provide accurate pressure performance from the factory without
additional calibration. No routine service is required provided the device is used in accordance with the manufacturer’s
directions.

NOTE-Some countries require periodic servicing and calibration of this kind of medical device. Contact your equipment
provider for further information.

Standard Air-Inlet Filter—Check the filter every 10 days and clean it if necessary. Replace the filter every 6 months or
sooner if it is damaged. The standard filter is designed to filter particles larger than 3.0 microns in size. The SleepCube
MUST have the standard filter in place during operation.

Optional Fine Particle Filter-Check the filter every 10 days and replace it if it is dirty or damaged, otherwise replace the
filter every 30 days. The optional fine particle filter is designed to filter particles as small as 0.3 microns in size.
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Maintenance:

Inspection Interval Replacement Interval Specification
Gross Particle Intake Filter | 10 days, clean if dirty 6 months > 3.0 micron particles
Fine Particle Intake Filter | 10 days, replace if dirty 30 days > (0.3 micron particles
Patient tubing Daily 6 months See tubing spec
Humidifier chamber 1/ month 1 year
CLEANING
WARNING

To avoid electric shock, always unplug the power cord from the wall outlet power source before cleaning.

CAUTION-Never rinse or place the device in water. Never allow liquids to get into or around any of the ports, switches or
air filter. Doing so will result in product damage. If this occurs, do not use the device. Contact your equipment provider for
service.

Device Cabinet

1. Unplug the SleepCube from the power source. Wipe the cabinet with a clean, damp cloth every few days to keep the
cabinet dust free.

2. Allow the device to dry completely before plugging it into a power source.

Filters

Air-Inlet Filter

1. The air-inlet filter should be checked every 10 days and cleaned as necessary. The filter is located in the rear of the
device.

CAUTION-Proper filter function is important for the operation of the device and to protect the device from damage.

2. Toclean, remove the dark outer foam filter from the frame.

3. Wash the filter in a solution of warm water and dishwashing detergent and rinse with water. Allow the filter to dry
completely. If the filter (part #DV51D-602) is damaged, contact your equipment provider for a replacement.

4. Ensure the filter is completely dry before installation and use.

Fine Particle Filter (Optional)

1. Ifyou have an optional fine particle filter (part #DV51D-603), inspect this filter and replace it if it shows signs of dirt or
damage. Do not wash.

2. Install the fine particle filter behind the standard filter.

NOTE-If the fine particle filter is not installed first according to the directions, the life of the filter will be reduced requiring
more frequent replacement.

Optional Heated Humidifier

Water Chamber - Humidifier water chamber should be cleaned daily.

1. Press on the chamber release latch and pull out the water chamber from the cradle (Fig 4).

2. Separate the chamber halves by pressing forward on the chamber disassembly lever and lifting the lid of the
chamber (Fig 9).

3. Remove the sealing gasket from the chamber lid (Fig 10).

4. Hand wash the parts in a solution of warm water and mild dishwashing detergent.

CAUTION-Do not use any solutions that contain bleach, chlorine, alcohol, scented oils or other aromatic-based ingredients
to clean the humidifier components or tubing. These solutions may reduce the life of the product.

5. Allow the parts to dry before reassembly.

CAUTION-Inspect the gasket seal before each use to ensure that it is properly seated in the groove around the entire
chamber.

NOTE- The disassembled chamber may also be washed once per week in a dishwasher on the delicate or glassware
cycle, top shelf only.

Humidifier Cradle - The humidifier cradle should be cleaned as needed.
1. Turn off the heater and unplug from power source. Allow system to cool for at least 10 minutes.
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2. Detach flow generator from the cradle by removing the water chamber, then fully depressing the flow generator
release button to separate (Fig 4).

NOTE-Flow generator release button must be pressed completely to separate.
3. Use a soft, damp cloth to clean the surfaces of unit.
Tubing

The air supply tubing should be cleaned daily. Remove the tubing from the device and mask. Use a mild detergent and
water to clean the inside of the tubing. Rinse the tubing and allow to air dry.

Recommended Cleaning Intervals:

Compatible cleaning
Recommended Number of cleaning | agents / max washing
cleaning interval cycles * temperature
CPAP outer housing 7 days 261 Water, use only a damp cloth
Tubing Daily 180 Mild dish soap and warm water
Gross Particle Intake Filter | 10 days 18 Mild dish soap and warm water
Fine Particle Intake Filter | Do not clean, replace if dirty | N/A N/A
Humidifier cradle 1/ week 261 Water, use only a damp cloth
Humidifier chamber 1/ day 365 Mild dish soap and warm water
Humidifier chamber 1/ week 52 Dishwasher **, top shelf only

5 years @ 7 day interval = 261 cleaning cycles
* Number of cleaning cycles determined by recommended cleaning interval and expected service life
** Only weekly dishwasher cleaning due to the high temperature of the water and the high concentration of the soap.

Mask and Headgear
Clean the mask and headgear according to the manufacturer’s instructions.

PRODUCT DISPOSAL

The outer packaging is made of environmentally friendly materials that can be used as secondary raw materials. If you no
longer need this packaging, bring it to your local recycling and waste disposal facility according to the applicable
regulations for your location.

The equipment, including accessories and internal components, does not belong in your regular household waste. Such
equipment is manufactured from high-grade materials and can be recycled and reused. The internal motor, PC board,
power supply board and wiring should be removed from the unit and recycled as electronic waste. The remaining plastic
components should be recycled as plastics.

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that electrical and
electronic equipment be collected and disposed of separately from other unsorted municipal waste, with the aim of
recycling it. The crossed out waste bin symbol indicates that separate collection is required.

TROUBLESHOOTING

WARNING
Electric Shock Hazard - Do not remove the device cabinet. There are no user-serviceable internal components.
The cabinet should only be removed by a qualified DeVilbiss provider.

Issue Possible Cause Remedy
Nothing shows on | 1. Device is not plugged in, or the power cord | 1a. Verify that the power cord is firmly connected
the display. is not fully inserted. to the SleepCube and the power outlet.

1b. If you are using a DC power source, make
sure the cable connections are secure. Verify that
battery is charged.

2. Optional Humidifier-The flow generatoris | 2. Refer to assembly instructions (Fig. 1-7).

not fully seated on humidifier cradle.
3. There is no outlet power. 3. Locate a suitable functioning power source.
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Issue

Possible Cause

Remedy

The SleepCube
does not start when
breathing into the
mask.

1. The Auto-ON feature has been disabled.

1. Use the ON/OFF button to start and stop
device.

2. There is no power to the device.

2. Verify that the power cord is firmly connected to
the device and the power outlet.

3. Breath is not deep enough for the Auto-ON
feature to detect.

3. Breathe deeply in and out to start the device.

4. You are using a full face mask that has an
anti-asphyxia valve.

4. Auto-ON may not work because your exhaled
breath escapes through the open valve. Use the
ON/OFF button to start and stop the device.

5. The air supply port plug is missing or not
fully inserted.

5. Make sure the air supply port plug is fully
inserted into the unit.

6. The humidifier chamber is not fully engaged
into the cradle or is missing.

6. Slide the humidifier chamber fully into the slot.
Verify the latching lever snaps into place.

The airflow has
stopped
unexpectedly
during use or
reports mask leak.

1. The Auto-OFF feature has detected large
airflow because of loosely fitting mask.

1. Ensure you have a good mask fit; and adjust
mask and headgear.

2. During use, your mouth opens and you
begin to mouth-breathe.

2. Contact equipment provider for a chin strap or
different mask to prevent mouth-breathing.

3. The optional humidifier chamber is not fully
engaged or is missing.

3. Slide the humidifier chamber fully into cradle.
Verify the release latch clicks into place.

4. The air supply port plug is missing from the
back of the CPAP or is not fully inserted.

4. Ensure the air supply port plug is fully inserted
into the back of the CPAP.

The display shows
a device fault.

An error has occurred in the device and
requires servicing.

Contact your equipment provider for service.

Apnea symptoms
have recurred.

1. Air filter may be dirty.

1. Clean or replace the air filter and relocate
device away from drapes or other dusty surfaces.

2. Apnea condition has changed.

2. Contact your physician or equipment provider.

Skin becomes
irritated where
mask contacts face.

1. Headgear is too tight or improperly
adjusted.

1. Loosen headgear to reduce contact pressure
on face.

2. Your mask may not be sized properly or is
not the most appropriate shape for you.

2. Contact physician or equipment provider.

Dryness of throat or
nose.

Inadequate humidity.

1a. Add a DeVilbiss DV5 heated humidifier.
1b. Increase the heater setting on the humidifier.

Water condensation
collecting in the
hose causing a
gurgling sound.

1. Humidification is too high.

1. Reduce humidifier heater setting.

2. Room temperature fluctuates from higher to
lower levels throughout the night.

2. Increase room temperature.

Air from flow
generator seems to
be too warm.

1. Air filters are dirty.

1. Clean filters.

2. Air inlet port is blocked.

2. Unblock air inlet.

3. Room temperature is too high.

3. Lower room temperature.

4. Device is located near a heat source.

4. Locate device away from heat source.

5. Humidifier (optional) heater setting is too
high.

5. Lower heater setting.

Nasal, sinus or ear
pain, runny nose

You may have a reaction to air flow pressure.

Discontinue use and contact physician.

Heater setting is

1. The flow generator is not fully seated onto

1. Ensure proper contact is made (Fig. 3).

not visible on the humidifier cradle.
display
2. Your CPAP device is not equipped with the
optional humidifier.
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SPECIFICATIONS

CPAP

..... 4.2°H x 6.5"W x 6.9'D (10.7cm x 16.5cm x 17.5¢cm)

WBIGNE ..ot 1.22 kg (2.7 Ibs.)
Electrical REQUIFEMENES AC..........ciiiiiiieireirietisie sttt 100-240V~, 50/60 Hz
Electrical ReqUIrEMENLS D .........cuuivuiiiieiieieticisseseect st 10.4 - 15 VDC, 5 Amps

Maximum Power Consumption
Pressure Range
Operating Temperature Range ...41°F to 104°F (5°C to 40°C)
Operating Humidity Range....... ..0% to 95% RH non-condensing
Operating AtmoSpheric CONItIONS ... Sea level to 9,000 feet (2743 m)
Storage & Transportation Temperature Range -40°F to +158°F (-40°C to 70°C)
Storage & Transportation Humidity Range 0% to 95% RH non-condensing
Maximum Limited Pressure ...20 cmH;0 under normal use
Sound Pressure Level (tested per ISO 17510)
SOUNT POWET LEVEL ...ttt ettt
SmartCode® Technology is protected under US patent 8649510 and patent HK 1172119

Humidifier
Humidity Output (in the operating flow range): .........c.cccoocvuuee.

...65 watts max from AC power source (flow generator only)
3-20 cmH,0

.................................................. 210 mgH0/! air
.2.6"Hx6.3"Wx84"D (6.6 cmx 16.0 cm x 21.3 cm)
............................................................ 1.75 Ibs. (0.794 Kg)

Weight: .........
Power CONSUMPLION: ........ccuueveieireireicireireseissiseseisisniesieenas
DV5HH Electrical Requirements .

100-240VAC, 0.95 A
305°F (152°C)
Power/Temperature Control: ............cooceeeneemienernnencrneieenees Setting of 1 (minimum) to 10 (maximum)
Heater Plate Temperature: ...... ..84°F to 149°F (approx. 29°C to approx. 65°C)
Operating Temperature RANGE: .........cvurerirrerreniinsinsieesereiressesese s ssssssssssssssssssssssessens 41°F to 104°F (5°C to 40°C)

.................. ...0 t0 95% R.H. non-condensing
70.0 - 106.0 kPA

Filter Specifications

Standard Filter
Optional Fine Particle Filter

> 3.0 micron particles
> 0.3 micron particles

Dynamic Short-Term Pressure Accuracy with and without DV5HH Humidifier (Per
1ISO 17510-1:2007)

Set Pressure Pressure Accuracy
Waveform Volume [mL] | Breath Rate [min-1] [emH:0] [Pk-Pk cmH:0]
3.0 0.5
Sinusoidal 7.0 0.5
cycle with [:E = 500 10, 15, 20 12,0 1.0
11 16,0 1.0
20,0 1.0

Maximum Flow-Rate (per 1SO 17510-1:2007)
Test Pressures

3,0cmH.0 | 7,0cmH.0 | 12,0 cmH,0 | 16,0 cmH,0 | 20,0 cmH,0
Measured pressure at the patient 29 6.4 10 15.0 19.0
connection port (cmH,0) ) ) ) ) '
Average flow at the patient connection port
(Vmin) 83.8 126.8 1374 130.0 113.8
Long Term Static PreSSUIE ACCUACY ........ciuriuririiieiseeeieieieise ettt ses st essesse st ssissins +/- 0.5 cmH,0
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Additional Specifications

Equipment classification with respect to protection from electric ShOCK ..........c.ocvcuveririnininireeees Class Il
Degree of protection from electric SNOCK ..o Type BF Applied Part
Degree of protection against ingress of liquids... IPXI Drip-proof vertical
Mode of operation Continuous
Equipment not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.

DEVILBISS GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION

WARNING

Medical Electrical Equipment needs special precautions regarding Electromagnetic Compatibility [EMC] and needs
to be installed and put into service according to the EMC information provided in the accompanying documents.

Portable and Mobile RF Communications Equipment can affect Medical Electrical Equipment.

The equipment or system should not be used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked
use is necessary, the equipment or system should be observed to verify normal operation in the configuration in
which it will be used.

NOTE- The EMC tables and other quidelines provide information to the customer or user that is essential in determining
the suitability of the Equipment or System for the Electromagnetic Environment of use, and in managing the
Electromagnetic Environment of use to permit the Equipment or System to perform its intended use without disturbing
other Equipment and Systems or non-medical electrical equipment.

Guidance and Manufacturer’s Declaration — Emissions All Equipment and
Systems

This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of this device
should assure that it is used in such an environment.

Emissions Test Compliance Electromagnetic Enforcement — Guidance
e This device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its
RF Emissions S ’ )
CISPR 11 Group 1 RF emissions are very Igw and are not likely to cause any interference
in nearby electronic equipment.
RF Emissions
CISPR 11 Class B o , , o ,
Harmonics This device is suitable for use in all establishments including domestic,
Class A and those directly connected to the public low-voltage power supply
IEC 61000-3-2 h o :
Pk network that supplies buildings used for domestic purposes.
icker )
IEC 61000-33 | ComPlies
Immunity Test IEC 60601 Test Level | Compliance Level Electromagnetic Environment - Guidance
Electrostatic Floors should be wood, concrete or ceramic
Discharge (ESD) fgw :iorntact fgw :iorntact tile. If floors are synthetic, the relative humidity
IEC 61000-4-2 B B should be at least 30%.
'Elzgtsr:giltlgs’rsstt +2kV on AC Mains +2kV on AC Mains Mains power quality should be that of a typical
+1kV for I/O Lines +1kV for I/O Lines commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-4
Surge +1kV Differential +1kV Differential Mains power quality should be that of a typical
IEC 61000-4-5 +2kV Common +2kV Common commercial or hospital environment.
) i Mains power quality should be that of a typical
Voltage dips, short >95% Dip for 0.5 Cycle >95% Dip for 0.5 Cycle | commercial or hospital environment. If the
interruptions and o N ) . : .
S @ o M 60% Dip for 5 Cycles | user of this device requires continued
voltage variations | 60% Dip for 5 Cycles o tion duri ins interruntions. it
on power supply 30% Dip for 25 Cycles 30% Dip for 25 Cycles | operation during power mains interruptions, |
et o Lip Y >95% Dip for 5 is recommended that the device be powered
nput ines >95% Dip fo 5 Seconds from an uninterruptible power supply or
IEC 61000-4-11 Seconds puble p pply
battery.
Power Frequency Power frequency magnetic fields should be
50/60Hz Magnetic | 3A/m 3A/m that of a typical location in a typical
Field IEC 61000-4-8 commercial or hospital environment.
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Immunity Test IEC 60601 Test Level | Compliance Level Electromagnetic Environment - Guidance

Portable and mobile RF communications
equipment should be separated from the

V1 =3Vms device by no less than the recommended
separation distances calculated/listed below:
D=(1.2/P

D=(1.2/P 80 to 800 MHz

D=(2.3/P 800 MHz to 2.5 GHz

Where P is the maximum power rating in
watts, and D is the recommended separation
distance in meters.

Field strengths from fixed transmitters, as
Radiated RF 3Vim E1 = 3V/m determined by an electromagnetic site survey,
IEC 61000-4-3 80 MHz to 2.5 GHz should be less than the compliance levels (V1
and E1).

Interference may occur in the vicinity of
equipment marked with the following symbol:

(%)

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance D in meters

(m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter where P is the maximum output

power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and people.

Recommended Separation Distances Between Portable and Mobile RF

Communications Equipment and this device. This device and system are NOT

Life-Supporting

This device is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated disturbances are controlled. The

customer or user of this device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance

between portable and mobile RF Communications Equipment and the device as recommended below, according to the

maximum output power of the communications equipment.

Conducted RF 3 Vrms from
IEC 61000-4-6 150 kHz to 80 MHz

Recommended Separation Distances for the device (meters)
Maximum Output |"150 k710 80 MHz | 80 to 800MHz 800 MHz to 2.5 GHz
Power (Watts) | p_1 5)/p D=(12/P D=(23WP
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.20 1.20 2.30
10 3.79 3.79 7.27
100 12.00 12.00 23.00

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance D in meters

(m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter where P is the maximum output

power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and people.

SE-DV54-1 EN - 17



ADVANCED MENU CONTROLS

With the device on, press the “Next” or “Previous” buttons on the keypad to scroll through the items on the display.

Name Symbol Function

PREVIOUS ITEM R | Pressing this button displays the previous menu option.

NEXT ITEM > Pressing this button displays the next menu option.

SETTING CHANGE ¢ These buttons allow you to adjust the setting that is shown on the display.

Please note that the values displayed are examples only.

Patient Menu Layout

The following charts show, by Mode, each Display you will scroll through using the Next or Previous buttons on the
keypad. Pressing the Down key at the Enable Menu Display will allow you to enter this submenu. Then use Next or
Previous buttons to scroll through it and press the Up button to return to main menu. Once the final Display is reached,
pressing the Next button will return you to the first Display.

NOTE-/f the unlocked symbol is shown, you are able to adjust this setting. If the locked symbol is shown, this setting can
only be adjusted by your provider.
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AutoAdjust Patient Menu Layout

AutoAdjust Mode CPAP Mode
P:10.0 FLX Auto |j<— Heater setting shownif ~ —» [P:10.0 FLX __ CPAP
Heat: Off DV5HH is attached, FLX . Heat:Off
shown if SmartFlex feature is
G turned on. .
Upper Limit Set Pressure SmartFlon s
15.0 cmH0 10.0 cmH.0 > 3 W
Cower Limit | SmartFlex i ‘ — -
5.0 cmH.0 i 3 Delay Time & | : [SmartFlexMode & | 2
: . 20 minutes Full Time =
— ¢ |SmartFlex Mode & | 2 H 5 " a
i ¢ Al E  [DelayP S [SmartflexiRnd @} <
20 minutes B E y Pressure 2 [SmartFlex IRn 2
: E f o 4.0 cmH.0 \d 3 i
Delay Pressure 2 [SmartFlexIRnd &' E H £ T >
= T <} —
4.0 cmH,0 ' Y g 5 [Tubnglength @ | © [SmartFlexERnd &) =
7 z ! >  [1sm6f) 3 &
Tubing Length p 2 |SmartFlex ERnd &' | £ n
1.8m (6 ) ) 3 2 H xit Menu
- ﬁmarthx Menu Press A
xit Menu [ R
g:‘;zgﬁvex Menu | JPress & 'J 7 UP(A)BUTTON
Enable Menu
ERE " UP (A) BUTTON Press ¥ .., DOWN (V) BUTTON
nable Menu “AJAuto-OFF )
Press ¥ . DOWN () BUTTON — Disabled
" A Auto-OFF e LCD Contrast Adj
LCD Contrast Adj i 50 % :
ontras ) Disabled Auto-ON a 1%
0 o =
50 % H . S
: . ComsTanes Enabled =
Compliance Wet B ) [meserhous : 3
ompliance Meter * [Enabled g - ours z [Wask Fit Check <
123456.7 hours =) <] =
z H @ : E [Enabled i
= V' i E Mask Fit Check g, Firmware Version % r :\
irmware Version ' 2 |Enabled ' m V0.20 30/06/2010 A :ow Backiioh =
N | o ight =
V0.20 30/06/2010 % . 5 . 5 |Enabled é
SeT SN = [Low Backlight = Serial Number . T
T . [Enabled = HD000005 i [ExitMenu
" T Press A
> i [Exit Menu '
Adherence Score soo|press A Adherence Score
83% (25/30) 83% (25/30)
SmartCode 1-Day | <— NOTE: There are 5 levels of —» |SmartCode 1-Day
F6CD-37F-357R SmartCode data. Use UP A F6CD-37F-357R
or DOWN V¥ key to change
between levels.
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SmartFlex Menu List
The SmartFlex menu is available in all modes and is a sub-menu that allows you to control various functions of your
device. It is accessed by pressing the down button while in this Advanced Menu.

Display Example Description
SmartFlex 8 This setting controls the amount of pressure relief.
3 OFF = SmartFlex feature is OFF

1 = least amount of pressure relief
3 = most amount of pressure relief
SmartFlex Mode 8 This setting controls the SmartFlex operating mode.

Full Time Full-Time means SmartFlex feature is always active.
Delay Only means SmartFlex feature is active only during the pressure delay cycle.
SmartFlex IRnd & || This setting controls the Inhale pressure waveform.
3
SmartFlex ERnd & || This setting controls the Exhale pressure waveform.

Exit Menu Pressing the up key exits the SmartFlex menu

3
@
]
>
w

Blower Off Menus

Compliance information can be viewed without turning the CPAP on. With the blower OFF (display shows OFF), press the
left or right arrow keys on the keypad to scroll through the information.

Display Example Description
OFF Blower OFF. The CPAP unit is plugged in to AC or DC power with the blower OFF.
Quick View Menu Pressing the down key enters the Quick View menu. NOTE: The “Quick View” menu
Press V¥ ' is only shown if enabled from the clinical menu.
Serial Number Shows the serial number of the device.
HD000005 I
‘Adherence Score Shows the maximum adherence achieved for any period of thirty consecutive days of
83% (25/30) use within a ninety-day time frame. The score represents the percentage of days,
within thirty consecutive days, where usage met or exceeded the ‘Usage Threshold.’

SmartCode 1-Day | | SmartCode data is used for therapy management reporting. Therapy information is

F6CD-37F-357R encoded in a series of letters and numbers and includes a special character for error

checking to ensure accuracy. Use the UP arrow or DOWN arrow keys to change the

SmartCode 7-Day | | SmartCode reporting period. There are five levels of SmartCode data: 1-day, 7-day,

3CCC-377D-7J7X 30-day, 90-day and Usage. Use UP or DOWN button to change between levels.
SmartCode 30-Day

DWY4-3DB7-DJ7L
SmartCode 90-Day

752TT-47DB-7DT7C

SmartCode Usage

ZDN-79FK-K7H
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Quick View Menu Layout

The Quick View Menu shows a summary of information which is reported in the SmartCode data. Information in the Quick
View includes: Number of days used more than 4 hours (or can be set to 5 hours by clinician), AHI (Apnea/Hypopnea
Index), High Leak percent (percent of time at leak >95 L/m) and Daily Usage (average hours per day used). Each
parameter can be viewed in any of four time periods: 1 day, 7 days, 30 days and 90 days.

The following chart shows the Quick View information that is available on your CPAP display if viewing this information has
been enabled by your provider. The Quick View menu shows a summary of your SmartCode data for 1, 7, 30 and 90 day
periods. Each of the time periods contains info for “Number of Days > x hrs”, Apnea Hypopnea Index (AHI), High Leak %
(>95 L/m) and Average Daily Hours of while breathing use.

Diagram of CPAP displays

Days 2 4H 1d Days 2 4H 7d Days 2 4H 30d Days 2 4H 90d
1/1 (100%) 717 (100%) 30/30 (100%) 90/90 (100%)

AHI 1d AHI 7d AHI 30d AHI 90d
31.5+ 31.5+ 31.5+ 31.5+

High Leak 1d High Leak 7d High Leak 30d High Leak 90d
31+% 31+% 31+% 31+%

Daily Usage 1d Daily Usage 7d Daily Usage 30d Daily Usage 90d
9.3+ hours 9.3+ hours 9.3+ hours 9.3+ hours

Exit Menu
ST T T —

SmartCode Data and Adherence Score Information

Your Healthcare provider may contact you to retrieve SmartCode data and Adherence Score information. To display the
SmartCode data, press the LEFT arrow key once. Use the UP arrow or DOWN arrow keys to change the SmartCode
reporting period. Press the LEFT arrow key again to display the Adherence Score.

NOTE-To ensure accurate SmartCode information, the CPAP should remain plugged in and powered during the day. Do
not unplug daily.

Definitions

Not all of the features in the table below are available in all models. Some are optional, and some depend on what your
physician and/or home care provider has selected. The table below shows the items you may see and describes the
feature associated with each item. Also, some features are only available in certain modes or with the DeVilbiss SmartLink
Therapy Management Module. These are noted in the ‘Mode’ column below. If you do not see some of these options, your
model or configuration does not support them.

Please note that the values displayed are examples only.

Display Example Description Mode
OFF Blower OFF. The CPAP unit is plugged in to AC or DC power with the Al
blower OFF.
Quick View Menu Pressing the down key enters the Quick View menu. NOTE: The Al
Press ¥V “Quick View” menu is only shown if enabled from the clinical menu.
P: 5.0 Auto This is the default screen when the device is turned on. The actual All
o Heat:Off mask pressure and heater setting are shown. The displayed pressure

may vary slightly while breathing. If the heater system is not connected,
the heat setting will be blank.

Upper Limit This is a prescription setting which limits the maximum pressure at AutoAdjust
15.0 cmH,0 which the device will operate if in AutoAdjust mode. Your home care Mode
provider programs this setting for you during device setup.

This is a prescription setting which sets the minimum pressure at which | AutoAdjust
the device will operate in AutoAdjust mode. Your home care provider Mode

Lower Limit
5.0 cmH.0 ' 4 : :
programs this setting for you during device setup.
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Display Example Description Mode

Set Pressure This is a prescription setting which controls the operating pressure. CPAP Mode
10.0 cmH0

Delay Time ® Selectable delay time setting. Your provider has set the delay time. All

45 minutes

Delay Pressure This is a prescription setting which controls the operating pressure CPAP Mode
5.0 cmH;0 during the delay time.

Tubing Length @ The standard tubing length supplied with the device is 6 ft. (1.8 m). All

1.8 m (6 ) However, you can adjust your device to accommodate an air supply

tubing length of 10 ft. (3.0 m). Replacement tubing can be obtained
through your home care provider (part numbers listed at the end of this
manual).

Pressing the down key enters the SmartFlex menu. Refer to SmartFlex Al
Menu section for details

SmartFlex Menu
Press ¥
Enable Menu
Press ¥
LCD Contrast Adj
50 %
Compliance Meter
123456.7 hours
Hourmeter The t(_)tal numb_er of hours (in 1/10 hour increments) that the device has
HD123456 been in operation.

Pressing the down key enters the Enable menu. Refer to next section All
for Enable Menu details.

This setting changes the contrast for the LCD display. This only needs All
to be adjusted if you find it difficult to see the display from your viewing
angle.

The total number of hours (in 1/10 hour increments) that the device has Al
been providing therapy.

Firmware Version ) ) . All
V0.19 21/08/2009 Shows version of installed firmware.

Serial Number Al
HD123456 Shows the serial number of the device.

‘Adherence Score Shows the maximum adherence achieved for any period of thirty Al

consecutive days of use within a ninety-day time frame. The score
represents the percentage of days, within thirty consecutive days, where
usage met or exceeded the ‘Usage Threshold.’

SmartCode data is used for therapy management reporting. Therapy All
information is encoded in a series of letters and numbers and includes a
special character for error checking to ensure accuracy. Use the UP
arrow or DOWN arrow keys to change the SmartCode reporting period.
There are five levels of SmartCode data: 1-day, 7-day, 30-day, 90-day
and Usage. Use UP or DOWN button to change between levels.

83% (25/30)

SmartCode 1-Day
F6CD-37F-357R

SmartCode 7-Day
3CCC-377D-7J7X

SmartCode 30-Day
DWY4-3DB7-DJ7L

SmartCode 90-Day
752TT-47DB-7DT7C

SmartCode Usage
ZDN-79FK-K7H

NOTE- If the unlocked symbol is shown, you are able to adjust this setting. If the locked symbol is shown, this setting can
only be adjusted by your provider.
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DEFINICIONES DE SiMBOLOS

Proteccion eléctrica de clase | Pausa: enciende o apaga el
@ I doble aislamiento @ |Asequrad O ventilador
> (Ijigtt(;zda/Sallda del puerto de @ |Desaseg ¥ | Calor adjuntos
> Elemento siguiente de la » |IPX1Aprueba de goteo, —~__ | 100-240 Voltios de entrada CA
pantalla LCD IPX1 | vertical 50/60 Hz

A

Elemento anterior de la
pantalla LCD

Entrada de CC: 12 VCC, la
clavija entral es positiva

Delay - inicia el ciclo de retardo
en el modo de presion positiva
continua en las vias respiratorias
(CPAP), si se prescribe

Aumenta el valor que se
muestra en la pantalla LCD

Atencién: Consultar los
documentos adjuntos

Fabricante

Disminuye el valor que se
muestra en la pantalla LCD

Equipo tipo BF - pieza
aplicada

A

Este dispositivo contiene componentes eléctricos y/o electronicos que se deben reciclar conforme a la directiva de
la EU 2012/19/EU relativa a residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE).
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PRECAUCIONES IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE
DISPOSITIVO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PELIGRO

. Peligro de descargas eléctricas — No utilizar durante el bafio.

. Peligro de descargas eléctricas — No sumergir este dispositivo en agua ni en ningun otro liquido.

. Peligro de descargas eléctricas — No intentar abrir ni retirar la carcasa. No contiene componentes que el usuario
pueda reparar o sustituir. Si es necesario reparar el dispositivo, devuelva el producto a su proveedor de servicios de
atencion sanitaria domiciliaria. Si abre o altera el producto, la garantia quedara anulada.

ADVERTENCIA
¢ ADVERTENCIA - PARTES APLICADAS QUE SUPERAN LOS 41 °C
Es posible que las siguientes temperaturas superficiales superen los 41 °C en determinadas condiciones:

«  Superficie externa de la unidad de CPAP................. 42,7°C
+  Conector del tubo del paciente ......... ..439°C

+  Pantalla LCD.........cocrnvene... ..42,0°C
+  Encendido/Apagado y Retardo ..... ..418°C
+  Placa del calentador del humificador.............c.......... 60,6 °C
. Puerto serie de comunicaciones .............ccccevueee. 427°C
. | dispositivo SleepCube de DeVilbiss sélo se debe utilizar con mascarillas recomendadas por DeVilbiss, por el

médico o por el terapeuta respiratorio.

. Para evitar la reinhalacion del aire espirado, no utilice la mascarilla de CPAP a menos que el dispositivo esté
encendido y suministrando aire. No bloquee nunca la ventilacion de mascarilla. Cuando el dispositivo esta
encendido y suministrando aire, el aire espirado se expulsa por el sistema de ventilacion de la mascarilla. Sin
embargo, si la unidad de CPAP no esta funcionando, es posible reinhalar el aire espirado. La reinhalacion del aire
espirado durante mas de unos minutos bajo determinadas circunstancias puede provocar asfixia. Esta advertencia
se aplica a la mayoria de dispositivos de CPAP.

. La unidad SleepCube de DeVilbiss no es un equipo de soporte vital y puede dejar de funcionar si se producen
determinados errores en el dispositivo o si falla el suministro de corriente eléctrica. Esta destinado a pacientes con
respiracién espontanea de peso superior a 30 kg (66 Ibs).

. Para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre el cable de la toma de corriente de la pared antes de limpiar
el dispositivo.

. Utilice sélo accesorios recomendados por DeVilbiss.

. Cuando llene la cdmara de agua, retirela siempre del soporte del humidificador.

. Si se ha derramado agua en el soporte del dispositivo o éste se ha sumergido en agua, desenchufe el cable de la
toma de corriente inmediatamente. Deje que el dispositivo se seque completamente antes de volver a utilizarlo.

. No bloquee nunca los orificios de aire de la cdmara ni del soporte. No inserte ningln objeto en ningun orificio ni
tubo.

. Para un funcionamiento adecuado, coloque el sistema en una superficie nivelada, sélida y plana.

. El uso del humidificador opcional esta destinado a un Unico paciente.

. Si coloca el sistema en el suelo, no lo haga donde pueda pisarlo al levantarse de la cama.

PRECAUCION

. El conector circular del puerto de datos que se encuentra en la parte posterior del dispositivo SleepCube permite
conectar los accesorios. El conector sélo se debera utilizar con accesorios cuyo uso haya sido aprobado por
DeVilbiss. No intente adjuntar ninguin otro tipo de dispositivo a este conector, ya que podria dafiar la unidad o el
dispositivo suplementario.

. No enjuague nunca el dispositivo ni lo sumerja en agua. Nunca permita que entre ni haya liquido cerca de los
puertos, de los interruptores o del filtro de aire, ya que podrian producirse dafios en el dispositivo. Si esto ocurriera,
desenchufe el cable de la toma de corriente inmediatamente. Deje que el dispositivo se seque completamente antes
de volver a utilizarlo.

. No coloque el dispositivo SleepCube donde pueda sufrir una caida o donde alguien pueda tropezar con el cable de
corriente.
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. Se recomienda usar solo el sistema humidificador con calentador DeVilbiss DV5 con el dispositivo SleepCube. Es
posible que otros sistemas de humidificacién impidan que el dispositivo detecte los ronquidos y produzcan unos
niveles de presion inadecuados.

. Antes de transportar el dispositivo, vacie y seque la camara de agua.

INTRODUCCION

Uso al que se destina/lndicaciones de uso

El modelo DeVilbiss SleepCube serie DV54 AutoAdjust CPAP esta destinado al uso para el tratamiento de la apnea
obstructiva del suefio (AOS) en pacientes que respiren de manera espontanea con un peso de 30 kg (66 Ibs) o mas
mediante medios de aplicacién de presién positiva de aire. El dispositivo es para uso en el hogar y en entornos clinicos.

Indicaciones de uso (Humidificador con calentador opcional)

Uso bajo consejo y prescripcion médica para ayudar a aliviar los sintomas de sequedad de garganta, fosas nasales y
boca, que son comunes con la terapia de presion positiva en las vias respiratorias. Estos sintomas se dan especialmente
en zonas geograficas de clima seco y durante el invierno, cuando la humedad del aire suele ser inferior a la del resto de
estaciones del afio.

Rendimiento esencial
El equipo de terapia respiratoria para la apnea del suefio se considera que no tiene un rendimiento esencial.

Contraindicaciones
No utilice el sistema SleepCube si se le ha practicado cirugia traqueal.

NOTA-Algunos sintomas como la sequedad de garganta, fosas nasales y boca son comunes con la terapia de presion
positiva continua en las vias respiratorias. El dispositivo SleepCube incluye un sistema de humidificacion opcional que le
ayudaré a minimizar estos efectos.

COMPONENTES PRINCIPALES (Pagina 2, Figura A-F)

Dispositivo SleepCube de DeVilbiss Soporte del humidificador (Figura D)
(Flguras A and B) 1. Placa del calentador
Teclado/Pantalla LCD (Figura C) 2. Conector de suministro eléctrico del calentador
2- Puerto de suministro de aire trasero 3. Compartimiento de aimacenamiento para la funda
3. P“er.“? .de sumlnlstro de aire inferior (para el suave del conector de suministro eléctrico del
humidificador opcional) L
4. Clavija del puerto de suministro de aire calentador (en la parte inferior) )
5. Conector de suministro eléctrico del calentador (para 4. Entrada del puerto de suministro de aire
el humidificador opcional) 5. Salida del puerto de suministro de aire
6.  Conector de suministro eléctrico de CA 6.  Botdn de liberacion del generador de flujo
7. Conector de suministro eléctrico de CC 7. Pestaiias de blogueo del generador de flujo
8. Puerto de datos
9.  Cable (adecuado para su toma de electricidad de la Camara de agua (Figura E)

pared) (no se muestra) 1. Tapade la camara
10.  Orificio del filtro de entrada de aire

! 2. Base delacamara

1. Conector cubierta (no se muesra) 3. Placa de transferencia de calor (parte inferior)
Teclado (Figura C) 4. Junta de sellado
1. Encendido/Apagado 5. Indicadores del nivel de agua (frontal y laterales)
2. Elemento anterior 6.  Seguro de la camara
3. Elemento siguiente 7. Palanca de desmontaje de la camara
4. Delay
5. Disminuir valor Sistema de gestion de terapias
6. Aumentar valor (Figura F)
7. LED de encendido del calentador (para el 1. Mddulo SmartLink® (opcional)

humidificador opcional)

Para obtener mas informacién sobre las mascarillas, el
equipo Y los accesorios de DeVilbiss, consulte con su
proveedor de servicios de atencion sanitaria domiciliaria.
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MONTAJE DEL SISTEMA

Sin humidificador con calentador

1. Localice el puerto de suministro de aire y el conector suplementario del calentador en la parte inferior del dispositivo
SleepCube. Asegurese de que todos los orificios tengan bien insertadas las cubiertas flexibles adecuadas.

2. Coloque el dispositivo SleepCube sobre una superficie estable, como una mesa o una mesita de noche. Si lo desea,
también puede poner el dispositivo en el suelo junto a la cama, pero debe tener cuidado de no colocarlo en un lugar
donde pueda pisarlo o darle una patada. Asegurese de que nada bloguee la entrada de aire situada en la parte
posterior, como cortinas o ropa de cama.

NOTA-Mientras esté en funcionamiento, no coloque nunca el sistema SleepCube en una superficie blanda como, por

ejemplo, una cama o un sofa.

Con humidificador con calentador
PRECAUCION-S;i se utiliza un humidificador, el sistema SleepCube debe estar siempre situado a una altura inferior a la
de la mascarilla facial, para impedir que entre agua en la mascarilla del CPAP.

1. Sisu sistema incluye un humidificador, siga los pasos descritos en las Figuras 1-7.
a. Localice el conector de suministro eléctrico del calentador que se encuentra en la parte inferior del dispositivo.
Retire la cubierta del conector e insértelo en el orificio de almacenamiento de la parte inferior del soporte.
b. Localice el puerto de suministro de aire que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Retire la cubierta
flexible e insértela en el puerto de suministro de aire que se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
c.  Coloque el dispositivo en el armazon del humidificador hasta que se escuche un “clic” y quede colocado en su
sitio.
d.  Llene la cAmara limpia hasta la linea con agua destilada, y luego coléquela en el armazén.
NOTA-Use siempre agua destilada para evitar la formacioén mineral dentro de la camara. No la llene
demasiado.

TECLADO Y PANTALLA

Controles basicos CPAP

Nombre Simbolo Funcién
ON/OFF (1) | Erboton ONIOFF inicia y detiene el fljo de aire del dispositivo.
A Si su dispositivo SleepCube tiene conectado un calentador/humidificador, estos botones
HEATER le permitiran ajustar la configuracion del calentador. Aumente el valor si desea obtener
v mas humedad y redlzcalo si desea menos humedad.
El botdn DELAY activa la funcion de retardo de comodidad y sélo funcionara si se ha
DELAY A habilitado esta funcién. Para aprender a configurar esta funcion, consulte la seccién Uso
de la funcién de retardo de comodidad en la pagina ES-28.

NOTA- Las teclas de flecha izquierda y flecha derecha del panel de control ofrecen acceso a los menus para ajustes
especificos. Si desea obtener mas informacioén, péngase en contacto con su proveedor de asistencia domiciliaria.

FUNCIONAMIENTO
1. Inserte el cable en la parte posterior del dispositivo. Enchufe el otro extremo del cable a la toma de CA de la pared.

ADVERTENCIA

Asegurese de que el cable de alimentacion principal esté bien insertado en el CPAP y que el tomacorriente del
cable de alimentacion esté completamente insertado en un tomacorriente de pared de CA que esté funcionando
correctamente. En caso de no cumplirse, puede ocurrir un riesgo relacionado con la seguridad eléctrica.

2. Conecte el tubo de suministro de aire a la salida de suministro de aire situada en la parte posterior del dispositivo.
3. Prepare la mascarilla (proporcionada por su proveedor de servicios de atencion sanitaria domiciliaria).

4. Conecte el tubo de suministro de aire a la mascarilla.

NOTA-EI tubo de suministro de aire incluido en el dispositivo esté especialmente disefiado para no plegarse y permitir asi
un flujo de aire constante. Utilice tinicamente tubos de 22 mm de diémetro con superficie interna lisa y antiplieques inclui-
dos en su dispositivo o un tubo de suministro de aire recomendado por su proveedor de servicios de atencion sanitaria
domiciliaria.

Inicio

Péngase la mascarilla y pulse el boton ON/OFF (Activar/Desactivar) del teclado O BIEN pdngase la mascarilla de CPAP y
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respire varias veces hasta activar el flujo de aire automaticamente. La presion de la mascarilla alcanzara la presion
configurada en aproximadamente 10 segundos.

NOTA-Si el dispositivo no se inicia automaticamente después de respirar 2 6 3 veces, es posible que se haya desactivado
esta funcién. Si la funcion de encendido/apagado automatico esta desactivada, debera pulsar manualmente el botén ON/
OFF para iniciar y detener el dispositivo.

La pantalla del teclado mostraré la presion actual de la mascarilla mientras esté utilizando el dispositivo. Debido a que ésta
es la presion actual, la lectura de presion del dispositivo variara ligeramente al respirar.

Si el sistema SleepCube de DeVilbiss incluye un humidificador, el estado y los controles del calentador apareceran.

NOTA-Si lo que aparece en la pantalla no se parece a lo que se muestra en las imégenes anteriores, consulte la seccién
“Mensajes del paciente” en la pagina ES-29 de este capitulo.

Control de la humedad (Opcional)

La configuracién del calentador se puede ajustar en un intervalo comprendido entre 1y 10. La configuracion de
temperatura Optima dependeréa de la humedad y de la temperatura ambiente de su habitacion. Si la temperatura de la
habitacién es baja y/o la humedad relativa es alta, es posible que necesite aplicar una configuracion de temperatura mas
baja para evitar una condensacion excesiva en el tubo de suministro de aire. Si la temperatura de la habitacién es alta y/o
la humedad relativa es baja, es posible que necesite aplicar una configuracion de temperatura méas alta para obtener una
comodidad 6ptima.

El valor 1 de configuracion del calentador se traduce en una temperatura de la placa del calentador de aproximadamente
29 °C (84 °F). El valor 10 de configuracion del calentador se traduce en una temperatura de la placa del calentador de
aproximadamente 65 °C (149 °F).

NOTA-Espere siempre al menos 10 minutos para que el dispositivo se enfrie una vez apagado antes de retirar la camara
de agua del soporte del humidificador.

ADVERTENCIA

No intente llenar el humidificador mientras esté colocado en el soporte. Se podrian producir dafios en el soporte
del humidificador.

PRECAUCION-Utilice tinicamente agua destilada que esté a temperatura ambiente. No afiada ningtin medicamento ni
otros aditivos al agua.

PRECAUCION-Para un funcionamiento correcto, compruebe que el generador de flujo esté apagado antes de insertar la
cémara del humidificador.

ADVERTENCIA

No toque nunca la placa del calentador del soporte del humidificador. No toque nunca la placa de transferencia de
calor de la parte inferior de la cdmara de agua. Estas placas pueden alcanzar temperaturas de hasta
65 °C (149 °F) durante el funcionamiento.

No ponga en funcionamiento el calentador si la camara de agua esta vacia. La placa del calentador se puede
apagar con el control del calentador del teclado cuando se utilice sin agua.

Informacion sobre puntuacion de adherencia y SmartCode

Es posible que su proveedor de asistencia sanitaria se ponga en contacto con usted para recabar esta informacion. Para
ver el informe SmartCode, pulse la tecla de flecha IZQUIERDA una vez. Utilice las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para
cambiar el periodo de informacién de SmartCode. Pulse la tecla de flecha IZQUIERDA de nuevo para acceder a la
pantalla Puntuacion de adherencia.

NOTA-Para garantizar la informacioén precisa de SmartCode, el CPAP debe permanecer enchufado y alimentado durante
el dia. No desconectar todos los dias.

El menu de vista rapida muestra un resumen de la informacion recogida en los datos de SmartCode. La informacion del
menu de vista rapida incluye: El nimero de dias en el que se utilizd mas de 4 horas (0 5 horas si lo establece el médico),
el indice de apnea/hipopnea (IAH), el porcentaje de fuga elevado (porcentaje de tiempo de fuga >95 L/m) y el uso diario
(promedio de horas diarias de uso). Puede consultar cada parametro en cualquiera de los cuatro periodos de tiempo: 1
dia, 7 dias, 30 dias y 90 dias.

Puede consultar la informacién de cumplimiento sin necesidad de activar la unidad CPAP. Con el ventilador desactivado
(en la apantalla aparece OFF), pulse las flechas izquierda o derecha del teclado para desplazarse a través de la
informacion.
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Como generar informes de cumplimiento para el empleado/asegurador/médico

Los informes de SmartCode cumplen con la mayoria de los requisitos de la informacién de cumplimiento/adherencia
continuos, y el software conserva datos de 1023 dias (2,8 afios). Le recomendamos que trabaje con su proveedor a fin de
establecer una rutina para borrar los datos de SmartCode y garantizar que la informacién de uso actual esté disponible. El
medidor de cumplimiento debe borrarse Unicamente después de que el solicitante haya generado, enviado y aprobado el
informe requerido. Una vez que se hayan borrado los datos, comenzara un nuevo ciclo de 2,8 afios y la unica fuente de
acceso a los datos anteriores seran los informes impresos.

NOTA-Unicamente el proveedor puede borrar los datos del medidor:

Uso de la funcién SmartFlex

Su dispositivo SleepCube dispone de una funcion SmartFlex de liberacion de presion que reduce ligeramente la presién al
exhalar, lo que facilita la exhalacion con la presion prescrita. Durante la inhalacion, se restablece el valor de presion
prescrito para el mantenimiento de su terapia.

El menu de SmartFlex es un submenu que permite controlar distintas funciones del dispositivo SleepCube y esta
disponible en todos los modos. Para acceder, pulse el boton hacia abajo mientras aparece “SmartFlex Menu” en la
pantalla.

La funcién SmartFlex de liberacion de presion dispone de tres opciones de liberacion de presion al exhalar: 1,2y 3 (1
corresponde a la cantidad minima de liberacién y 3 a la cantidad maxima de liberacion). Para desactivar la funcion
SmartFlex, seleccione OFF.

La forma de onda de presion se puede ajustar de forma independiente para la inhalacién y la exhalacion, de modo que la
transicion sea mas fluida cuando la funcion SmartFlex de liberacion de presion esté activa. Las opciones de la forma de
onda de presion, SmartFlex-i (IRnd) y SmartFlex-e (ERnd), pueden configurarse de 0 a 5 en intervalos de 1 (0
corresponde a la fluidez minima y 5 a la fluidez maxima).

La funcién SmartFlex de liberacion de presion puede funcionar a tiempo completo o durante el ciclo de retardo. En la fila
superior de la pantalla predeterminada se mostrara “FLX” (entre la presién de CPAP y el modo de funcionamiento) cuando
la funcién SmartFlex de liberacion de presion esté en funcionamiento.

Cuando la funcién SmartFlex de liberacion de presion se encuentra activada a tiempo completo, la liberacién de presion
tiene lugar de forma continuada mientras respira con el dispositivo. Si selecciona el modo de funcionamiento de sélo
retardo, la funcion SmartFlex de liberacion de presidn sélo se pondra en funcionamiento durante el ciclo de retardo de
comodidad y se desactivara cuando finalice el periodo de retardo.

El dispositivo contiene una funcién de interrupcion SmartFlex. Si un paciente experimenta un evento respiratorio mientras
la presion CPAP se encuentra en modo de liberacion de presion, transcurrido un periodo de tiempo limitado, la presién
CPAP cambiara a la presion prescrita y mantendra esta presion hasta que se vuelva a una respiracion normal.

Uso de la funcion de retardo de comodidad

El dispositivo SleepCube dispone de una funcion de retardo que le permitira conciliar el suefio con facilidad. El flujo de
aire comenzara con una presion baja y, durante los Ultimos minutos del periodo de retardo especificado, aumentara
gradualmente la presion hasta alcanzar el nivel prescrito.

NOTA-Si la funcién de retardo de comodidad esta activada, cada cierto tiempo aparecera un mensaje parpadeante en la
pantalla que indicara el tiempo de retardo que queda.

Podra ajustar la duracién del periodo de retardo mediante los controles avanzados del dispositivo. La duracién del retardo
se puede ajustar entre 0 y 45 minutos en incrementos de 5 minutos.

NOTA-Si no puede cambiar el tiempo de retardo, es posible que su proveedor haya bloqueado este parametro.

Pulse el boton DELAY para activar la funcion de retardo por comodidad. La presion del flujo de aire descendera hasta
alcanzar la presién de retardo comoda prescrita.

Durante los ultimos 10 minutos del periodo de retardo, la presion aumentara gradualmente hasta la presién prescrita para
la terapia. Si no se ha dormido durante el periodo de retardo y desea repetirlo, pulse de nuevo el boton DELAY.

NOTA-EI modo de ajuste automatico no ajustara la presion durante el periodo de retardo de comodidad, por lo que podra
quedarse dormido sin tener que responder a episodios respiratorios.

Apagar el dispositivo

Para apagar el dispositivo, pulse el botén ON/OFF. Otra opcién para apagar el dispositivo es simplemente quitarse la
mascarilla. Transcurridos unos segundos, el dispositivo mostrara el mensaje “Quitar mascara. Comp. ac. masc.” Si no se
vuelve a poner la mascarilla, el dispositivo se apagara automaticamente transcurridos aproximadamente 20 segundos.
Pulse cualquier botdn para borrar el mensaje de la pantalla.

NOTA-Si el dispositivo DeVilbiss SleepCube no se apaga automaticamente, es posible que se haya desactivado esa
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funcion. En este caso, debera apagar el dispositivo manualmente.

Lista del menu Activar

El menu Activar esta disponible en todos los modos y es un submenu que permite controlar distintas funciones del
dispositivo SleepCube. Para acceder, pulse el botén hacia abajo mientras aparece “Enable Menu” (Menu de activacion) en
la pantalla.

Ejemplo de pantalla Descripcion
Auto-Apagado ® Esta opcion controla la funcién Auto-Encendido, que inicia automaticamente el flujo de
Activado aire una vez que se respira una o dos veces con la mascarilla. En funcion de la mascarilla

que se utilice, es posible que el dispositivo tarde al menos 30 segundos en apagarse.
Cuando esta activa la funcion Auto-Apagado, la funcion Auto-Encendido también se
encuentra activa. Si aparece el simbolo desbloqueado, podra ajustar este valor. Si
aparece el simbolo bloqueado, Unicamente su proveedor podra ajustar este valor.

Auto-Encendido @ || Esta opcion controla la funcion Auto-Encendido, que inicia automaticamente el flujo de
Activado aire una vez que se respira una o dos veces con la mascarilla. Siempre se activa
cuando la funcion Auto-Apagado esta activada. Si aparece el simbolo desblogueado,
podra ajustar este valor. Si aparece el simbolo bloqueado, Ginicamente su proveedor
podra ajustar este valor.

Ajuste de masc. Esta opcion controla la funcién de comprobacion del ajuste de la mascarilla. El flujo de
Activado aire suministrado a la mascarilla se medira de forma constante y, si la cantidad de flujo
de aire excede los 95 litros/minuto durante més del 10% del tiempo de uso, se generara

una notificacion. Esta notificacion se mostrara la proxima vez que utilice el dispositivo
SleepCube.

Esta opcién controla la contraluz de la pantalla. Contraluz baja activada mantiene la
contraluz baja mientras el dispositivo esté en funcionamiento. En cambio, la opcién
Contraluz baja desactivada apaga la contraluz mientras el dispositivo esta en
funcionamiento.

Pulse la tecla hacia arriba para salir del menu Activar.

Contraluz baja
Activado

Menu Salir
Pulse A

MENSAJES DEL PACIENTE

El dispositivo SleepCube le advertira de los posibles problemas que puedan requerir su intervencion para dotar a su
terapia de una mayor efectividad. Puede pulsar cualquier tecla o botdn para borrar el mensaje de la pantalla, aunque el
dispositivo SleepCube funcionara de la forma habitual aunque no se borre el mensaje. Se pueden mostrar dos tipos de
mensajes: Recordatorios y Notificaciones.

Recordatorios

Los recordatorios le advierten que debe sustituir piezas de su sistema. Algunos componentes del sistema se desgastan
con el tiempo v, si no se sustituyen, pueden afectar negativamente a su terapia. Si ve un mensaje en la pantalla que no
aparezca a continuacion, es posible que tenga conectado a su dispositivo el médulo opcional SmartLink de DeVilbiss, que
muestra mensajes adicionales. Consulte la documentacion proporcionada con el médulo SmartLink.

Limpiar filtro: El filtro se debe revisar cada 10 dias para detectar signos de suciedad o desgaste y poder limpiarlo segin
sea necesario. Este mensaje le ayudara a recordar que debe revisarlo periddicamente.

Notificaciones

Las notificaciones identifican posibles problemas con el dispositivo SleepCube que pueden requerir su intervencién o la de
su proveedor de servicios de atencién sanitaria domiciliaria para mantener un nivel de efectividad elevado en la terapia. Si
ve un mensaje en la pantalla que no aparezca a continuacion, es posible que tenga conectado a su dispositivo el modulo
opcional SmartLink de DeVilbiss, que muestra mensajes adicionales. Consulte la documentacion proporcionada con el
mddulo SmartLink.

Func. Retardo xx min. faltan: Mientras esté activo un retardo de comodidad, este mensaje parpadeara en la pantalla
cada 5 segundos para informarle del tiempo restante de retardo.

Fuga Mascara: Este mensaje indica que el dispositivo SleepCube ha detectado una cantidad elevada de flujo de aire
durante al menos un 10% del tiempo de terapia en su sesion anterior. Esta notificacion aparece cuando el dispositivo esta
encendido. Si aparece este mensaje, coléquese la mascarilla y ajuste las tiras de sujecién para asegurarse de que la
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mascarilla se adapte correctamente a su cara. Siga las instrucciones del fabricante de la mascarilla para obtener una
adaptacion correcta de la mascarilla y las tiras de sujecion mediante su ajuste.

Quitar mascara: Este mensaje aparece cuando se produce un problema de flujo de aire elevado. Por lo general, obtendra
un flujo de aire elevado si la mascarilla no esta ajustada correctamente o si se ha retirado la mascarilla. Compruebe si hay
una fuga alrededor del borde de la mascarilla y realice los ajustes necesarios conforme a las instrucciones del fabricante
de la mascarilla. Este mensaje se mostrara hasta que se haya corregido el problema de flujo de aire elevado. Si el
problema de flujo de aire elevado persiste durante aproximadamente 20 segundos, el dispositivo se apagara
automaticamente si la funcién Auto-Apagado esta activada.

Fallo dis.: Si se muestra un mensaje de error del dispositivo, consulte las instrucciones de la seccién Solucion de
problemas.

INFORMACION DE SLEEPCUBE EN CASO DE VIAJE

Cambios internacionales de potencia eléctrica

Su dispositivo SleepCube de DeVilbiss esta equipado con un transformador universal. De esta forma, puede aceptar
automaticamente voltajes de entrada de 100 a 240V~ 50/60Hz. No sera necesario realizar ningiin ajuste en el dispositivo si
viaja a otro pais en el que el voltaje de entrada sea distinto al voltaje de entrada de su pais. Sélo tendré que ponerse en
contacto con su proveedor de servicios de atencién sanitaria para obtener informacion sobre el tipo de enchufe correcto en
la region a la que vaya a viajar (consulte el nimero de referencia correcto en la seccion Accesorios/Piezas de repuesto).

Altitud
Su dispositivo SleepCube compensa automaticamente los cambios de altitud entre el nivel del mar y 2750 m (9000 pies).
No seré necesario realizar ajustes relativos a cambios de altitud en el dispositivo.

FUNCIONAMIENTO DE SLEEPCUBE CON CC

Alimentacion de bateria

El dispositivo SleepCube puede enchufarse a una toma de CC de 12V en una caravana, un barco u otro vehiculo
recreativo. La fuente de alimentacion se puede utilizar con un cable de alimentacién de CC de 12 V o una bateria
independiente de 12 V CC (ciclo profundo, tipo marino). Puede solicitar cualquiera de estos elementos a su proveedor de
servicios de atencién sanitaria domiciliaria (consulte los nimeros de referencia correctos en Accesorios/Piezas de
repuesto). Para utilizar la bateria independiente, es necesario disponer de ambos cables accesorios. La conexion con la
bateria independiente se realiza mediante unas pinzas que se conectan a los bornes de la bateria.

Tiempo aproximado de funcionamiento de la bateria (con bateria completamente
cargada) a 12 cm H,0

SleepCube conectado al vehiculo SleepCube conectado a la bateria
Fuente de . ” -
aligg?t;ciér] de Pl ?E:Jg:g:gg%’; Eia;::ilﬁ?;;wv" o Bateria ciclo profundo, tipo marino
ateria
Espemflcac:lo’nes de 12V 12V 12V 80 Amp-Horas 120 Amp 240 Amp
la bateria Horas Horas
Inversor de Inversor de Inversor de Inversor de
onda onda onda onda
. - sinusoidal sinusoidal sinusoidal sinusoidal
Equr:zcc)eas(i‘lﬁlgnal modificada modificada modificada modificada
120V ~ con 230V ~ con 120V ~ con 230V ~ con
200 vatios 400 vatios 200 vatios 400 vatios
capacidad Capacidad capacidad Capacidad
Cables DeVilbiss DV51D-619
necesarios (consulte| DV51D-619 DV51D-696 DV15D-696 DV51D-696 DV51D-696
Accesorios) DV51D-696
Calentador
Humidificador NO Si Si NO s si
encendido
Tiempo de
ejecucion 5 noches 1 noche 1 noche 7 noches 1 noche 1 noche
aproximado
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NOTA-Los tiempos de ejecucion son a una velocidad de respiracién de 20 respiraciones por minuto, fuga de mascara
estandar y con un ajuste de calentador de 8 cuando corresponda.

NOTA-EI calentador del sistema de humidificacion de SleepCube no puede funcionar directamente a través de una toma
de CC de 12V. Si fuera necesario, puede utilizar el sistema de humidificacién sin calentador que adn esta disponible.
También puede convertir la sefial de CC en CA mediante un inversor de corriente que suministre la CA al sistema en lugar
de conectar directamente la toma de CC de 12V a SleepCube. De esta forma, funcionara el calentador. El inversor deberéa
tener una potencia de salida de al menos 200 vatios @ 110V~ / 400 vatios @ 220V~.

NOTA-Si se encuentran disponibles ambas tomas de corriente, el dispositivo SleepCube alternaré automaticamente entre
la de toma de CAy la toma de CC de 12V. Sila unidad esta conectada tanto a la toma de CA como a la de CC de 12V,
funcionara con la toma de CA cuando ésta se encuentre disponible y pasara automéaticamente a la de CC de 12V en caso
de que se pierda la anterior. Cuando se restaure la CA, la unidad volvera a utilizar la toma de CA. No sera necesario que
realice ningun tipo de restauracion ni ajuste de parametros cuando se produzcan los cambios de tomas de corriente, pero
recuerde que el calentador no funcionaré con CC de 12V.

OXIGENO SUPLEMENTARIO

ADVERTENCIA-USO DE OXiGENO

. El oxigeno mantiene la combustion. Para evitar posibles dafios fisicos, no fume mientras esté utilizando este
dispositivo con oxigeno suplementario. No utilice este dispositivo cerca de objetos calientes, sustancias volatiles ni
llamas.

. Encienda siempre el dispositivo SleepCube antes de conectar la fuente de suministro de oxigeno. Desconecte la
fuente de suministro de oxigeno antes de apagar el dispositivo SleepCube.

. Este dispositivo no puede utilizarse en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxigeno u 6xido
nitroso.

. A una velocidad fija de flujo de oxigeno suplementario, la concentracion de oxigeno inhalado variard dependiendo
del parametro de presion, del ritmo de respiracion del paciente, del tipo de mascarilla y del porcentaje de fuga de la
misma. Esta advertencia se aplica a la mayoria de los dispositivos CPAP.

. Si no se esta utilizando el dispositivo SleepCube, no permita nunca que la fuente de suministro de oxigeno esté en
funcionamiento mientras se encuentre conectada al dispositivo. Si no se esta utilizando el dispositivo SleepCube,
cierre el suministro de oxigeno.

PRECAUCION

. El oxigeno es un gas que se prescribe por orden de un médico y se puede administrar Gnicamente bajo la
supervision de éste.

. El flujo del oxigeno debe ser especificado por el médico.

A veces se prescribe el uso de oxigeno suplementario, ademas de CPAP, para el tratamiento de la apnea obstructiva del

suefio. Si su médico le indica que utilice oxigeno para la terapia del suefio, podra afiadirlo de dos formas:

1. Solicite el adaptador de oxigeno opcional (niimero de referencia 7353D-601) a su proveedor de servicios de
atencion sanitaria domiciliaria y conéctelo al puerto de salida del dispositivo SleepCube. Conecte un extremo del
tubo de suministro de aire al extremo abierto del adaptador y el otro extremo del tubo a la mascarilla.

2. Sila mascarilla dispone de un puerto de oxigeno, es posible que su médico le pida que aplique el oxigeno
directamente a la mascarilla.

ACCESORIOS/PIEZAS DE REPUESTO

Piezas de repuesto

Filtro de entrada de aire (4/paquete) DV51D-602 | Cubierta de conexion del calentador DV51D-605

Filtro de particulas finas (4/paquete) DV51D-603 | Adaptador de oxigeno 7353D-601

Tubo de suministro de aire (6 pies (1,8 m) | CPAPTUBG6-90 | Funda para transporte DV51D-610

Conector de la fuente de suministro de aire | DV51D-604 | Humidificador con calentador DV5HH

Cémara del humidificador DV5C Junta de sellado de la camara DV5C-614

Componentes eléctricos

Cable de CA (EE. UU) DV51D-606 | Cable de CA (Australia) DV51D-609

Cable de CA (Reino Unido) DV51D-608 | Cable de CC DV51D-619
. Adaptador de pinza de bateria de CC

Sziz'g)de CA (Buropa, excepto Reino DV51D-607 (reqﬂiere cablg de alimentacién de CC DV51D-696

DV51D-619)
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MANTENIMIENTO

Vida util esperada:

. Vida util esperada del producto = 5 afios, CPAP y soporte del humidificador

. Vida util esperada del producto = 1 afio, camara de agua del humidificador

. Vida util esperada del producto = 180 dias, tubos y filtro de entrada para particulas de gran tamafio

PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica: No intente abrir ni retirar la carcasa del dispositivo; no contiene componentes que
el usuario pueda reparar o sustituir. Si necesita reparar el dispositivo, péngase en contacto con su proveedor de
servicios de atencion sanitaria domiciliaria para obtener instrucciones relativas al servicio de mantenimiento del
dispositivo. Si abre el dispositivo o intenta repararlo, la garantia se anulara.

ADVERTENCIA
Desconecte de la corriente antes de su reparacion.

Presion correcta: El dispositivo SleepCube esta disefiado para ofrecer una presion correcta de fabrica sin necesidad de
calibracion adicional. El dispositivo no necesita ningiin servicio de mantenimiento rutinario siempre que se utilice de acuerdo con
las indicaciones del fabricante.

NOTA-En algunos paises, esta clase de dispositivos médicos se deben calibrar y revisar periédicamente. Para obtener
mas informacién, péngase en contacto con su proveedor de servicios de atencion sanitaria domiciliaria.

Filtro de entrada de aire estandar: Compruebe el filtro cada 10 dias y limpielo si es necesario. El filtro debe
reemplazarse cada 6 meses (0 antes si esta dafiado). El filtro estandar esta disefiado para filtrar particulas de tamafio
superior a 3 micras. El filtro estandar DEBE estar colocado en el dispositivo SleepCube cuando éste se encuentre en
funcionamiento.

Filtro de particulas finas opcional: Compruebe el filtro cada 10 dias y reemplacelo si esta sucio o dafiado. Aunque no

llegue a ensuciarse ni recibir ningtn dafio, el filtro se debe cambiar cada 30 dias. El filtro de particulas finas opcional esta
disefiado para filtrar particulas de tamafio superior o igual a 0,3 micras.

Mantenimiento:
Intervalo de
Intervalo de inspeccion reemplazo Especificacion
Filtro de erJtrada para particulas de 10 dias, limpiar si esta sucio 6 meses Particulas > 3,0 micras
gran tamafo
Filtro de entrada para particulas finas | 10 dias, reemplazar si esta sucio | 30 dias Particulas > 0,3 micras
Ver las
Tubos para el paciente Diariamente 6 meses especificaciones de los
tubos
Camara del humidificador 1/mes 1 afio
LIMPIEZA
ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre el cable de la toma de corriente de la pared antes de limpiar
el dispositivo.

PRECAUCION-No enjuague nunca el dispositivo ni lo sumerja en agua. Nunca permita que entre ni haya liquido cerca de
los puertos, de los interruptores o del filtro de aire, ya que podrian producirse dafios en el equipo. Si ocurre esto, no utilice
el dispositivo. Péngase en contacto con el proveedor de servicios de atencion sanitaria domiciliaria para obtener asistencia
técnica.

Caja del dispositivo
1. Desenchufe el dispositivo SleepCube de la toma de corriente. Limpie la carcasa con un pafio suave y limpio cada

pocos dias para que no se acumule en ella el polvo.
2. Deje secar el dispositivo completamente antes de volver a enchufarlo.
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Filtros

Filtro de entrada de aire

1. Elfiltro de entrada de aire se debe inspeccionar cada 10 dias y limpiar si es necesario. El filtro se encuentra en la
parte posterior del dispositivo.

PRECAUCION-Es importante que se realice una funcion de filtrado adecuada para que funcione el dispositivo y para

protegerio de los dafios.

2. Para efectuar la limpieza, retire el filtro de espuma exterior sucio del marco.

3. Lave el filtro con una solucién de agua tibia y detergente para lavavajillas y enjuague con agua. Deje que el filtro se
seque por completo. Si el filtro (n°® de referencia DV51D-602) estuviera dafiado, comuniqueselo a su proveedor de
servicios de atencién sanitaria domiciliaria y pidale que lo sustituyan.

4. Asegurese de que el filtro esté completamente seco antes de instalarlo y utilizarlo.

Filtro de particulas finas (opcional)

1. Sidispone de un filtro de particulas finas opcional (n° de referencia DV51D-603), inspeccionelo y sustitiyalo si esta
sucio o dafiado. No lo lave.

2. Instale el filtro de particulas finas situado detras del filtro estandar.

NOTA-Si el filtro de particulas finas no se instala segtin las indicaciones su duracion se vera reducida y sera necesario

sustituirlo con méas frecuencia.

Humidificador con calentador opcional

Cémara de agua: la camara de agua del humidificador se debe limpiar diariamente.

1. Presione hacia abajo el seguro de liberacion de la camara y retirela del soporte (Fig. 4).

2. Para separar las mitades de la cdmara, pulse hacia adelante la palanca de desmontaje de la camara y levante la
tapa de la camara (Fig. 9).

3. Retire la junta de sellado de la tapa de la camara (Fig. 10).

4. Lave las piezas en una solucion de agua tibia y detergente para lavavajillas suave.

PRECAUCION- No utilice soluciones que contengan lejia, cloro, alcohol, aceites aromaticos u otros ingredientes con base

aromética para limpiar los tubos o componentes del humidificador. Estas soluciones pueden reducir la vida dtil del

producto.

5. Deje que las piezas se sequen antes de volver a montarlas.

PRECAUCION-Inspeccione la junta de sellado antes de cada uso para asegurarse de que esté correctamente insertada

en la ranura alrededor de toda la camara.

NOTA- La camara desmontada también se puede lavar una vez por semana en un lavavajillas, utilizando el ciclo para

cristaleria o vajilla delicada y sélo en la cesta superior.

Soporte del humidificador: el soporte del humidificador se debe limpiar siempre que sea necesario.

1. Apague el calentador y desconéctelo de la toma de corriente. Deje que el sistema se enfrie durante al menos 10
minutos.

2. Para desprender el generador de flujo del soporte del humidificador, retire primero la cdmara de agua y, a
continuacion, pulse a fondo el botdn de liberacion del generador de flujo para separar las piezas (Fig. 4).

NOTA-EI soporte del humidificador se debe limpiar siempre que sea necesario.

3. Utilice un pafio suave humedecido para limpiar las superficies de la unidad.

Tubos

Los tubos de suministro de aire se deben limpiar a diario. Retire los tubos del dispositivo y la mascarilla. Limpie el interior

de los tubos con agua y un detergente suave. Enjuague los tubos y deje que se sequen al aire.
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Intervalos de limpieza recomendados:

Intervalo de limpieza | Cantidad de ciclos | Agentes de limpieza compatibles/

recomendado de limpieza* temperatura maxima de limpieza
Carcasa exterior de la unidad de 7 dias 261 Utilice solamente un pafio
CPAP humedecido con agua
Tubos Diariamente 180 Detergente suave y agua tibia
Filtro de enirada para particulas 10 dias 18 Detergente suave y agua tibia

de gran tamafio

Filtro de entrada para particulas | No limpiar, reemplazar

) LR N/A N/A
finas si esta sucio

Utilice solamente un pafio

Soporte del humidificador 1/semana 261 humedecido con agua

Camara del humidificador 1 dias 365 Detergente suave y agua tibia

Unicamente en la rejilla superior del

Céamara del humidificador 1/semana 52 lavavaiillas™

5 afios en intervalos de 7 dias = 261 ciclos de limpieza
* Cantidad de ciclos de limpieza determinados por el intervalo de limpieza recomendado y la vida Util esperada.
** Solo limpieza semanal en lavavajillas debido a la alta temperatura del agua y la gran concentracion de jabon.

Mascarilla y tiras de sujecion
Limpie la mascarilla y las tiras de sujecion segun las instrucciones del fabricante.

ELIMINACION DEL PRODUCTO

El envase exterior esta hecho de materiales ecoldgicos que pueden usarse como materias primas secundarias. Si ya no
necesita este envase, llévelo a las instalaciones de reciclado y eliminacion de residuos de su localidad segun la normativa
correspondiente.

El equipo, incluidos los accesorios y los componentes internos, no es parte de los residuos domiciliarios normales; ese
equipo se fabrica con materiales de gran calidad y puede reciclarse y volver a utilizarse. El motor interno, el parlante, las
placas de la PC, la placa de visualizacion y el cableado deben sacarse de la unidad y reciclarse como residuo electronico.
Los componentes plasticos restantes deben reciclarse como plasticos.

La Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos (WEEE) dispone
que los equipos eléctricos y electrénicos se recojan y eliminen separados de otros residuos urbanos no seleccionados,
con el objetivo de reciclarlos. Se requiere utilizar el simbolo de un contenedor de basura tachado con un aspa.

SOLUCION DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

Peligro de descargas eléctricas: No extraiga la caja del dispositivo; no hay componentes internos cuyo
mantenimiento o reparacion pueda efectuar el usuario. La caja s6lo la debera extraer un proveedor cualificado de
DeVilbiss.

Problema Causa probable Solucion
No aparece nada 1. El dispositivo no esta enchufado o el cable | 1a Compruebe que el cable de corriente esté
en la pantalla. no esta completamente insertado. conectado correctamente al dispositivo

SleepCube y a la toma de corriente.

1b. Si esta utilizando una toma de corriente de

CC, asegurese de que las conexiones del cable
se hayan insertado correctamente. Compruebe

que la bateria esté cargada.

2. Humidificador opcional - El generador de | 2. Consulte las instrucciones de montaje (Fig.

flujo no esta completamente fijado en el 1-7).

soporte del humidificador.

3. No hay corriente. 3. Localice una toma de corriente activa
adecuada.
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Problema Causa probable Solucion

El dispositivo 1. La funcién de encendido automatico estd | 1. Encienda y apague el dispositivo con el boton
SleepCube no se | desactivada. ON/OFF.

enciende al 2. La corriente eléctrica no llega al 2. Compruebe que el cable de corriente esté
respirar en la dispositivo. conectado correctamente al dispositivo y a la
mascara. toma de corriente.

3. La respiracion no es lo bastante profunda
para activar la funcién de encendido
automatico.

3. Inspire y espire profundamente para encender
el dispositivo SleepCube.

4. Esta utilizando una mascarilla facial
completa con una valvula antiasfixia.

4. Es posible que la funcién de encendido no
funcione porque el aire espirado se escape a
través de la vélvula abierta. Encienda y apague
el dispositivo con el botén ON/OFF.

5. El conector de la toma de suministro de
aire falta 0 no se ha insertado
completamente.

5. Compruebe que el conector de la toma de
suministro de aire esté completamente insertado
en la unidad.

6. La camara del humidificador falta o no esta
completamente encajada en el soporte.

6. Deslice completamente la camara del
humidificador en la ranura. Compruebe que la
palanca de enganche esté bien encajada.

El flujo de aire se
ha interrumpido de
forma inesperada
durante el uso o
informa de que se
ha producido una
fuga.

1. La funcién de Auto-Apagado ha detectado
un gran flujo de aire porque la mascarilla no
se ajusta bien.

1. Compruebe que la mascarilla se ajuste bien, y
ajuste adecuadamente las tiras de sujecion y la
mascarilla.

2. Durante el uso, usted abre la boca y
comienza a respirar por ella.

2. Solicite una correa para la mandibula a su
proveedor de servicios de atencidn sanitaria
domiciliaria, que le ayudara a evitar respirar por
la boca.

3. La camara del humidificador opcional falta
0 no esta completamente encajada.

3. Deslice completamente la camara del
humidificador en el soporte. Compruebe que el
seguro haga clic al colocarlo en su sitio.

4. El conector de la toma de suministro de
aire falta 0 no se ha insertado
completamente.

4. Compruebe que el conector de la toma de
suministro de aire esté completamente insertado
en de CPAP.

La pantalla indica
un error del
dispositivo.

Se ha producido un error en el dispositivo y
s necesario repararlo.

Péngase en contacto con el proveedor de
servicios de atencion sanitaria domiciliaria para
obtener asistencia técnica.

Se han producido

sintomas de apnea.

1. El filtro de aire puede estar obstruido.

1. Limpie o sustituya el filtro de aire y coloque el
dispositivo lejos de cortinas y otras superficies
con polvo.

2. El estado de la apnea del suefio ha
cambiado.

2. Péngase en contacto con su médico o
proveedor de equipos.

La piel se le irrita
en la superficie de
contacto de la

1. Las tiras de sujecion estan demasiado
apretadas o mal ajustadas.

1. Afloje las tiras de sujecion para reducir la
presion de contacto sobre el rostro.

2. Es posible que la forma o el tamafio de la

2. Péngase en contacto con su médico o

manguera, lo que
produce un sonido
de gorgoteo.

mascarilla. méscara no sean los mas adecuados. proveedor de equipos.

Sequedad de nariz | Humedad inadecuada. 1a. Afiada un humidificador con calentador

o garganta. DeVilbiss DV5.
1b. Reduzca el valor del calentador del
humidificador y/o aumente la temperatura de la
habitacién.

Se esta 1. El valor de la humidificacién es demasiado | 1. Reduzca el valor del calentador del

acumulando alto. humidificador.

condensacién de | 2. La temperatura ambiente fluctiia de niveles | 2.Aumente la temperatura de la habitacion.

aguaen la altos a niveles mas bajos a lo largo de la

noche.
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Problema Causa probable Solucion
El aire procedente | 1. Los filtros de aire estan sucios. 1. Limpie los filtros.
del generador de
flujo parece 2. El puerto de entrada de aire esta 2. Desbloquee la entrada de aire.
demasiado blogueado.
caliente. 3. La temperatura ambiente es demasiado 3. Reduzca la temperatura ambiente.
alta.
4. El dispositivo SleepCube se encuentra 4. Coloque el dispositivo lejos de la fuente de
cerca de una fuente de calor. calor.
5. El valor de configuracion del control del 5. Reduzca el valor de configuracién del control
calentador es demasiado alto. del calentador.
Dolor nasal, de los | Es posible que tenga una reaccion a la No siga utilizando el dispositivo y péngase en
senos nasales o de | presion del flujo de aire. contacto con su médico.
los oidos, con
posible congestion
nasal.
La configuracion 1. El generador de flujo no esta 1. AseguUrese de que se produce un contacto
del calentador no | completamente fijado en el soporte del adecuado (Fig. 3).
se visualiza en la | humidificador.
pantalla LCD. 2. Su dispositivo CPAP no viene equipado
con el humidificador opcional.
ESPECIFICACIONES
CPAP
DIMENSIONES......ovvvvireireieire e nenes 10,7 cm (4,2") de alto x 16,5 cm (6,5”) de ancho x 17,5 cm (6.9") de largo

1,22 kg. (2,7 Ibs.)
..100-240V~, 50/60 Hz
...10.4 - 15 VDC, 5 Amps
. Maximo de 65 vatios de una toma de CA (sélo generador de flujo)

Requisitos eléctricos AC
Requisitos eléctricos DC:
Consumo maximo de energia.
RANGO T8 PrESION ......ouvreiriecisiieiei it 3-20 cmH20

Rango de temperatura de funcionamiento Entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F)
Rango de humedad de funcionamiento Entre 0% y 95% de HR sin condensacién
Condiciones atmosféricas de funcionamiento...................... Desde el nivel del mar hasta una altura de 2.743 m (9.000 pies)
Rango de temperatura para almacenamiento y transporte ... Entre -40 °C (-40 °F) y +70 °C y (+158 °F)
Rango de humedad para transporte y almacenamiento Entre 0% y 95% de HR sin condensacion

Presion maxima imitada ..o 20 cmH20 bajo condiciones normales de uso
Nivel de presion sonora (comprobado segun la norma ISO 17510-1:2007) .......c.eueermemreerneemeenemnerirererirereeseesseseenens 26 dBA
Nivel de energia sonora (comprobado segin la norma ISO 17510-1:2007)..........cccuevureeeeenmemeenernsierinereeiseeeeeenisnnnes 38 dBA

La tecnologia de SmartCode® esta protegida con la patente N.° 8649510 de los Estados Unidos y patente N.° HK
1172119.

Humidificador
Produccién de humedad (en el rango de flujo Operativo): ...........eeuerererrineenieninierneseeeseseeeenne 210 mgH20/| de aire
DIMENSIONES......oveveirrirreeireie e sneenees 6,6 cm (2.6”) de alto x 16,0 cm (6.3”) de ancho x 21,3 cm (8.4") de largo

0,794 kg (1.75 Ib)

CONSUMO A€ ENETGIA. ....euveeerernireeeeseeee it 85 vatios
DV5HH requisitos eléctricos. ..100-240 VCA, 0,95 A
Corte térmico de la placa del CAlENTAON ...t 152 °C (305 °F)
Control de potencia/temperatura ....valor de configuracién de 1 (minimo) a 10 (maximo)
Temperatura de placa del calentador............c.cccevveerineenceneenencrnes de aprox. 29 °C a aprox. 65 °C (de 84 °F a 149 °F)

Rango de temperatura de funcionamiento Entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F)
Rango de humedad de funcionamiento Entre 0% y 95% de HR sin condensacion

Condiciones atmosféricas de funCIONAMIENTO.............c..cvveeuieruriciecerecee et 70,0 - 106,0 kPA
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Especificaciones de filtrado

Filtro estandar

Filtro opcional de particulas finas

> particulas de 3,0 micras
> particulas de 0,3 micras

Precision de presion dinamica a corto plazo con y sin humidificador DV5HH (segun la
norma ISO 17510-1:2007)

Tasa de respiracion Presion de ajuste Precision de presion (en
Forma de onda | Volumen (mi) (1 min) (cmH,0) cmH:0 de pico a pico)
3,0 05
Ciclo sinusoidal 0 05
iclo sinusoidal
con I'E = 11 500 10, 15, 20 12,0 1,0
16,0 1,0
20,0 1,0
indice de flujo maximo (segun la norma ISO 17510-1:2007)
Presiones de analisis
3,0cmH.0 | 7,0cmH.0 | 12,0 cmH.0 | 16,0 cmH,0 | 20,0 cmH,0
Presion medida en el puerto de conexién
del paciente (cmH;0) 29 64 110 15,0 19,0
FIuJ_o medio en el puerto de conexién del 838 126,8 1374 130,0 138
paciente (I/min)
Precision de presion estatica @ 1argo Plazo ..o +/- 0,5 cmH,0
Especificaciones adicionales
Clasificacion del equipo respecto a proteccion contra descargas €IECHICaS. ........rurvrrerrerrerrenrinrrernerereeeeeee e Clase Il

Grado de proteccién contra descargas eléctricas
Grado de proteccion contra la entrada de liquidos
Modo de funcionamiento

Pieza aplicada de tipo BF
IPXI A prueba de goteo, vertical

Continuo

Este equipo no resulta adecuado para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxigeno u 6xido

nitroso.
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DECLARACION DEL FABRICANTE Y GUIA DE USO DE DEVILBISS

ADVERTENCIA

Este equipo eléctrico médico exige el cumplimiento de unas medidas de precaucion especiales de compatibilidad
electromagnética, y se debe instalar y reparar segun la informacion de compatibilidad electromagnética
especificada en los documentos anexos.

Los equipos de comunicacion de radiofrecuencia méviles y portatiles pueden afectar a los equipos eléctricos

médicos.

Este equipo o sistema no se debe utilizar junto o sobre otros equipos y, si fuera necesario hacerlo, se debera
observar para comprobar que funciona con normalidad en la configuracion con la que se esté utilizando.

NOTA-Tanto las tablas de compatibilidad electromagnética como el resto de instrucciones proporcionan una informacién
esencial al cliente o usuario que permitira determinar la idoneidad del equipo o sistema en el entorno electromagnético
actual y adaptar este entorno electromagnético para permitir al equipo o sistema realizar la funcion a la que esta destinado
sin alterar el funcionamiento de otros equipos y sistemas o de otros equipos eléctricos no médicos.

sistemas

Declaracion del fabricante y guia de uso: emisiones de todos los equipos y

Este dispositivo se ha disefiado para su uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuacion. Antes de
utilizar el dispositivo, el cliente o usuario debe comprobar que el entorno sea adecuado.

durante 5 segundos

durante 5 segundos

Prueba de emisiones | Cumplimiento Cumplimiento electromagnético - Guia de uso
Este dispositivo utiliza energia de radiofrecuencia so6lo para su
Emisiones RF Grupo 1 funcionamiento interno. Por tanto, sus emisiones de radiofrecuencia
CISPR 11 P son muy bajas y no es probable que cause interferencias en los
equipos electronicos proximos.
Emisiones RF Clase B
CISPR 11 Este dispositivo es apto para su uso en todo tipo de emplazamientos,
Harmoénicos Clase A incluidas viviendas particulares y otros emplazamientos conectados
IEC 61000-3-2 directamente con la red de suministro eléctrico de bajo voltaje
Parpadeo utilizada con fines domésticos.
IEC 61000-3-3 Cumple
Prueba de Nivel de prueba IEC | Nivel de
inmunidad 60601 cumplimiento Entorno electromagnético - Guia de uso
Descarga’ _ +6KV contacto +6KV contacto El sut_alo de_be ser de mac_ierlaZ cemento 0
electroestatica +8KV aire +8KV aire azulejos. Si el suelo es sintético, la humedad
IEC 61000-4-2 - - relativa debe ser de al menos el 30%.
Transitorios eléctricos | +2kV en CC +2kV en CC . . -
- . p . La calidad de la red eléctrica debe ser la tipica
rapidos en rafagas Lineas de entrada/ Lineas de entrada/ de un entomo hospitalario o comercial
IEC 61000-4-4 salida 1kV salida £1kV P '
Sobretension +1KkV diferencial +1kV diferencial La calidad de la red eléctrica debe ser la tipica
IEC 61000-4-5 +2kV comun +2kV comdn de un entorno hospitalario o comercial.
>95% de caida >95% de caida ) o
Caidas de voltaje, durante 0,5 ciclos durante 05 ciclos | L@ calidad de la red eléctrica debe serla
breves interrupciones | 60% de caida 60% de caida ga_amltual dg ur:i entogng_hosg?alano olcomermal.
y variaciones de durante 5 ciclos durante 5 ciclos I €] usuario de este diSpositivo requiere un
voltaje en lineas de 30% de caida 30% de caida funmonamento contmuloldurante Ials
alimentacion eléctrica | d 0 6 25 il d 0 6 25 cic interrupciones del suministro eléctrico, se
IEC 61000-4-11 uraln € c’|c 08 uraon € (EIC 08 recomienda conectar el dispositivo a una
>95% de caida >95% de caida bateria o una fuente de alimentacion continua.

Campo magnético de
50/60 Hz de
frecuencia eléctrica
IEC 61000-4-8

3A/m

3A/m

Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica
deben ser los habituales de un entorno
hospitalario o comercial.
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Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba IEC
60601

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético - Guia de uso

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms desde
150 kHz hasta 80 MHz

V1=3Vrms

Los equipos de comunicacion de
radiofrecuencia méviles y portatiles deben
mantenerse alejados del dispositivo a una
distancia no inferior a las distancias
recomendadas en la siguiente lista:

D=(1,2WP

RF radiada
IEC 61000-4-3

3Vim
Entre 80 MHz y 2,5
GHz

E1=3Vim

D=(1,2/P Entre 80 y 800 MHz
D=(2,3)vP Entre 800 MHz y 2,5 GHz

Donde P es la potencia de salida maxima en
vatios y D la distancia de separacion
recomendada en metros.

Las fuerzas de los campos de los transmisores
fijos, como se determina en un estudio de
caracteristicas electromagnéticas, no debe ser
inferior a los niveles de cumplimiento (V1'y E1).
Se pueden producir interferencias en la
proximidad de equipos marcados con el

siguiente simbolo: (((‘,))

Para los transmisores con una potencia de salida maxima no incluidos anteriormente, la distancia de separacion

recomendada (D) en metros (m) se puede estimar mediante la ecuacion aplicable a la frecuencia del transmisor, donde

P es la potencia de salida maxima del transmisor en vatios (W), segun el fabricante del transmisor.

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separacion para los intervalos de frecuencia mas elevados.

Nota 2: es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La propagacién electromagnética se ve
afectada por la absorcion y reflexion de estructuras, objetos y personas.

Distancias de separacion recomendadas entre equipos de comunicacion de radio-
frecuencia moviles y portatiles y este dispositivo. Este dispositivo y su sistema
NO estan destinados a su uso como aplicaciones de soporte vital.

Este dispositivo esta destinado a su uso en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones radiadas estén
controladas. Para evitar las interferencias electromagnéticas, el cliente o el usuario de este dispositivo pueden mantener
una distancia minima entre equipos de comunicacion de radiofrecuencia méviles y portatiles y el dispositivo segln las
siguientes recomendaciones, segun la potencia de salida maxima del equipo de comunicacion.

Distancias de separacion recomendadas para el dispositivo (metros)

Potencia de salida | Entre 150 kHz y 80 Entre 80 y 800 MHz | Entre 800 MHz y 2,5 GHz
maxima (vatios) MHz D=(1,2W/P D=(2,3W/P
D=(1,2VP
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,20 1,20 2,30
10 3,79 3,79 7,27
100 12,00 12,00 23,00

Para los transmisores con una potencia de salida méxima no incluidos anteriormente, la distancia de separacion

recomendada (D) en metros (m) se puede estimar mediante la ecuacién aplicable a la frecuencia del transmisor, donde

P es la potencia de salida maxima del transmisor en vatios (W), segln el fabricante del transmisor.

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separacion para los intervalos de frecuencia mas elevados.

Nota 2: es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La propagacién electromagnética se ve
afectada por la absorcién y reflexion de estructuras, objetos y personas.
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CONTROLES DEL MENU DE PROPIEDADES AVANZADAS

Cuando el dispositivo esté encendido, pulse los botones “Siguiente” o “Anterior” del teclado para desplazarse por los

elementos de la pantalla.

Nombre Simbolo Funcion

ELEMENTO ANTERIOR R | Pulse este botdn para ver la opcién de menu anterior.

ELEMENTO SIGUIENTE > Pulse este boton para ver la opcién de mend siguiente.

CAMBIAR VALOR A Estos botones permiten ajustar el valor que aparece en la pantalla.
v

Tenga en cuenta que los valores que aparecen son s6lo ejemplos.

Disefio de menus para el paciente

La siguiente tabla muestra todas las pantallas a las que accedera en cada uno de los modos al pulsar los botones
Siguiente o Anterior del teclado. Pulse el boton Abajo en la pantalla Menu activar para acceder a este submenu. A
continuacion, desplacese por las distintas opciones mediante los botones Siguiente y Anterior. Pulse el boton Arriba para
volver al menu principal. Una vez que haya llegado a la pantalla final, pulse el boton Siguiente para volver a la primera

pantalla.

NOTA- Si aparece el simbolo deshloqueado, podra ajustar este valor. Si aparece el simbolo bloqueado, dnicamente su
proveedor podra ajustar este valor.

ES - 40
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P:10,0 FLX Auto
Calor:Apagado

Limite superior
15,0 cmH.0

Limite inferior
5,0 cmH.0

Tiempo retardo

®

Presion Retardo
4,0 cmH.0

»
o
ES
3
c
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o
7]

BOTON ABAJO («)

Longitud tubo
1,8 m (6 pies)
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SmartFlex Menu
Pulse ¥

Menu disponible
Pulse ¥
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123456,7 horas

Version Firmware
V0.20 30/06/2010
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=
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o
»
@
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HD000005

Adherencia %
83% (25/30)

SmartCode 1-dia
F6CD-37F-357R
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BOTON ARRIBA (P)

[

Y

La opcion del calentador se
muestra si el dispositivo DV5HH
esta colocado, mientras que la
opcion FLX se muestra si la
funcién SmartFlex esté activada.

]
SmartFIex.Modo ")
Tiempo completo

SmartFlex
3

E

L

BOTONES DERECHA (V¥

SmartFlex IRnd
3

¢

IZQUIERDA (A)

SmartFlex ERnd
3

¢

Menu Salir

[

Pulse A

* BOTON ARRIBA (A )

BOTON ABAJO (V)
Auto-Apagado
Desactivado

8

—

E

Auto-Encendido & fw
Activado

Ajuste de masc.
Activado

i

IZQUIERDA (A)

Contraluz baja
Activado

BOTONES DERECHA (¥

Menu Salir

“|Pulse A

[

NOTA: Existen 5 niveles de
SmartCode. Utilice las teclas
A y 'V para subir y bajar de
nivel.

—>

—>

IZQUIERDA (A)

P:10,0 FLX CPAP
Calor:Apagado
Ajustar presion SmartFlex 8
10,0 cmH.0 L 3
Tiempo retardo 8 )i [SmartFlex Modo 8 puw
20 minutos — |Tiempo completo >
A\ <
- am
Presion Retardo % SmartFlex IRnd & ﬁ
4,0 cmH,0 E: 3 8
ie) H w
. = =
Longitud tubo @ | & [SmartFlex ERnd & g
1,8 m (6 pies) ; 3 =
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o
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@
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<

Menu Salir.
.. {Pulse A

" BOTON ARRIBA (A)

Menu disponible ; )
. BOTONABAJO (V)

o
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@
3
<

Ndmero serie

A Auto-Apagado & —’
Aj. contr. LCD Desactivado
50 %
i |Auto-Encendido § | w
~ : i >
Contador cumpl. | (s 4
N rs =3
2EDEores i’ Ajuste de mésc. o5
D |Activado w i
Version Firmware £4 - @ §
V0.20 30/06/2010 Z [Contraluz baja § &
S |Activado 2

(7]

@
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=

I
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£=3
£=3
£=3
S
t=3
a

T Pulse A
Adherencia %
83% (25/30)
SmartCode 1-dia
F6CD-37F-357R
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Lista del menu de SmartFlex
El ment SmartFlex esta disponible en todos los modos y es un submenu que permite controlar varias funciones del
dispositivo. Para acceder a él, seleccione el menu de propiedades avanzadas y pulse el boton hacia abajo.

Ejemplo de pantalla

Descripcion

Tiempo completo

SmartFlex 8 Esta opcion controla la cantidad de liberacion de presion.
3 OFF = SmartFlex esta desactivado
1 = cantidad minima de liberacién de presion
3 = cantidad maxima de liberacién de presion
SmartFlex Mode 8 Esta opcion controla el modo de funcionamiento de SmartFlex.

El modo de funcionamiento a tiempo completo indica que SmartFlex esta siempre
activo.

El modo de funcionamiento de sélo retardo indica que SmartFlex esta activo s6lo
durante el ciclo de retardo de presion.

Esta opcidn controla la forma de onda de la presion de inhalacion.

Esta opcién controla la forma de onda de la presion de exhalacion.

SmartFlex IRnd &
3

SmartFlex ERnd &
3

Menu Salir

Pulse A

Para salir del menu de SmartFlex, pulse la tecla hacia arriba.

Menu de apagado del ventilador
CPuede consultar la informacién de cumplimiento sin necesidad de activar la unidad CPAP. Con el ventilador desactivado
(en la apantalla aparece OFF), pulse las flechas izquierda o derecha del teclado para desplazarse a través de la informacion.

Ejemplo de pantalla

Descripcion

APAGADO Ventilador desactivado: la unidad CPAP esta conectada a una toma de CA o de CC
I con el ventilador desactivado.
Menu vista rapid Pulse la tecla hacia abajo para acceder al menu de vista rapida. NOTA: El menu de
Pulse ¥ vista rapida soélo se muestra si se ha activado en el men clinico.
NUmero serie Muestra el nimero de serie del dispositivo.
HD000005 I
Adherencia % Muestra la adherencia méxima alcanzada durante cualquier periodo de treinta dias
83% (25/30) consecutivos de uso en un periodo de tiempo de noventa dias. Esta puntuacion
representa el porcentaje de dias, en un plazo de treinta dias consecutivos, en que el
uso cumpli6 o superd el "Umbral de uso".
SmartCode 1 dia || El sistema SmartCode se utiliza para realizar informes de gestion de terapia; la
F6CD-37E-357R informacion sobre la terapia se codifica en una serie de letras y nimeros e incluye
un caracter especial de comprobacion de errores para garantizar la precision. Utilice
SmartCode 7 dias || as teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para cambiar el periodo de informes de
3CCC-377D-7J7X SmartCode. SmartCode ofrece cinco periodos diferentes: 1 dia, 7 dias, 30 dias, 90
dias y uso. Utilice el boton ARRIBA o ABAJO para cambiar de periodo.
SmartCode 30 dias
DWY4-3DB7-DJ7L
SmartCode 90 dias
752TT-47DB-7DT7C
SmartCode Uso
ZDN-79FK-K7H
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Diseno del menu de vista rapida

El menu de vista rapida muestra un resumen de la informacién recogida en los datos de SmartCode. La informacion del
menu de vista rapida incluye: EI nimero de dias en el que se utilizé méas de 4 horas (o 5 horas si lo establece el médico),
el indice de apnea/hipopnea (IAH), el porcentaje de fuga elevado (porcentaje de tiempo de fuga >95 L/m) y el uso diario
(promedio de horas diarias de uso). Puede consultar cada parametro en cualquiera de los cuatro periodos de tiempo: 1
dia, 7 dias, 30 dias y 90 dias.

El siguiente grafico muestra la informacion de vista rapida disponible en la pantalla de su unidad CPAP (siempre que su
proveedor haya habilitado la visualizacion de dicha informacion). El menu de vista rapida muestra un resumen de sus
datos de SmartCode con relacion a periodos de 1, 7, 30 y 90 dias. Cada uno de los periodos de tiempo contiene
informacion sobre el “Numero de dias > x horas”, el indice de apnea/hipopnea (IAH), el porcentaje de fuga elevado (>95
L/m) y el promedio de horas diarias en las que se utiliza para la respiracion.

Diagrama de las pantallas de la unidad CPAP

Dias = 4H 1d Dias = 4H 7d Dias = 4H 30d Dias 2= 4H 90d
1/1 (100%) 717 (100%) 30/30 (100%) 90/90 (100%) w
A
AHI 1d AHI 7d AHI 30d AHI 90d :{;
31.5+ 31.5+ 31.5+ 31.5+ &5
@&
Fuga alta 1d Fuga alta 7d Fuga alta 30d Fuga alta 90d (uf/D)J s
31+% 31+% 31+% 31+% ug
o
=
Uso diario 1d Uso diario 7d Uso diario 30d Uso diario 90d 8
9.3+ horas 9.3+ horas 9.3+ hora 9.3+ horas

S
Menu Salir
BOTONES ARRIBA (A) Y ABAJO (VW
Mend 2 T L R—

Informacion sobre puntuacion de adherencia y SmartCode

Es posible que su proveedor de asistencia sanitaria se ponga en contacto con usted para recabar esta informacion. Para
ver el informe SmartCode, pulse la tecla de flecha IZQUIERDA una vez. Utilice las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para
cambiar el periodo de informacion de SmartCode. Pulse la tecla de flecha IZQUIERDA de nuevo para acceder a la
pantalla Puntuacién de adherencia.

NOTA-Para garantizar la informacion precisa de SmartCode, el CPAP debe permanecer enchufado y alimentado durante
el dia. No desconectar todos los dias

Definiciones

No todas las funciones de la tabla siguiente estan disponibles en todos los modelos. Algunas son opcionales y otras
dependen de las opciones que haya seleccionado su médico o su proveedor de servicios de atencion sanitaria
domiciliaria. La tabla muestra todas las opciones que podra ver y describe la funcion asociada a cada elemento. Ademas,
algunas funciones sélo estan disponibles en determinados modos o en el médulo de gestion de terapias SmartLink de
DeVilbiss (estas opciones se incluyen en la columna ‘Modo’ a continuacion). Si no puede ver algunas de estas opciones,
sera porque su modelo o su configuracién no las incluye.

Tenga en cuenta que los valores que aparecen son sélo ejemplos.

Ejemplo de pantalla Descripcion Modo

APAGADO Ventilador desactivado: la unidad CPAP esta conectada a una toma Todos
' de CA o de CC con el ventilador desactivado.
Men vista rapid Pulse la tecla hacia abajo para acceder al menu de vista rapida. Todos
Pulse ¥ ' NOTA: El meni de vista répida solo se muestra si se ha activado en
el menu clinico.
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Ejemplo de pantalla Descripcion Modo
P50 Auto Esta es la pantalla por defecto cuando el dispositivo esta encendido. Todos
= Calor:A d En ella se muestra la configuracion del calentador y la presién de la
CIRIHAEEEED mascarilla real. La presion mostrada puede variar ligeramente al
respirar. Si el sistema de calentador no esta conectado, el valor de
configuracién de calor aparecera en blanco.
— - Esta es una configuracion prescriptiva que limita la presion maximaa | Mode Auto-
1L|5n(1]|te s:pg Loy la que el dispositivo funcionara si estad en modo AutoAdjust ajuste
B Eilid (Autoajuste). Su proveedor de servicios de atencién sanitaria
domiciliaria programara este valor por usted durante la configuracion
del dispositivo.
Timite nferior Esta es una configuracion prescriptiva que limita la presiéon minima ala| Mode Auto-
5.0 cmH0 que el dispositivo funcionara si estad en modo AutoAdjust (Autoajuste). ajuste
U @il i Su proveedor de servicios de atencion sanitaria domiciliaria
programara este valor por usted durante la configuracion del
dispositivo.
- — Esta pantalla muestra la configuracion de prescripcidn que controlala | Modo CPAP
CALEAD gl presion de funcionamiento.
10,0 cmH;0
= Configuracion de tiempo de retardo seleccionable. Su proveedor ha Todos
T'emP° retardo 8 programado el tiempo de retardo.
20 minutos
= Esta pantalla muestra la configuracion de prescripcion que controlala | Modo CPAP
L Sl presion de funcionamiento durante el tiempo de retardo.
4,0 cmH,0
= La longitud estandar del tubo que se suministra con el dispositivo es Todos
Longitud t.ubo ¢ de 1,8 metros (6 pies). Sin embargo, puede ajustar su dispositivo para
1,8 m (6 pies) adaptarse a un tubo de ventilacién de 3 metros de longitud (10 pies).
Puede solicitar un tubo de repuesto a su proveedor de servicios de
atencion sanitaria domiciliaria (los nimeros de referencia aparecen al
final de este manual).
SmartFlex Ment Pulse la tecla hacia abajo para acceder al ment de SmartFlex. Si Todos
Pulse ¥ desea obtener mas informacion, consulte la seccion del mend de
SmartFlex
— - Pulse la tecla hacia abajo para acceder al men0 Activar. Para obtener Todos
L dvlsponlble informacion detallada sobre el menu Activar, consulte la siguiente
Pulse seccion.
Al contr LCD En esta pantalla se cambia el contraste de la pantalla LCD. Sélo sera Todos
5(11' o ’ necesario ajustarlo si le resulta dificil ver la pantalla desde su angulo
° de vision.
El nimero total de horas (en incrementos de 1/10 de hora) que el Todos
Contador cumpl. ' L L :
1234567 horas dispositivo ha estado suministrando terapia.
Nedidor de horas El nimero total de horas (en incrementos de 1/10 de hora) que el
dispositivo ha estado en funcionamiento.
123456,7 horas ' Sposilv uncionam
Version Firmware Muestra la version del firmware instalada. Todos
V0.20 30/06/2010
Ninerokens Muestra el nimero de serie del dispositivo. Todos
HD000005
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Ejemplo de pantalla Descripcion Modo
Adherencia % Mu_estra’la adherenci_a maxima alcanzada durantg cualquigr periodo de Todos
839% (25/30 treinta dias consecutivos de uso dentro de un periodo de tiempo de
o (. ) noventa dias. Esta puntuacion representa el porcentaje de dias, dentro
de treinta dias consecutivos, donde el uso cumple o supera el "Umbral
de uso".
SmartCode Tdia | E sis_tema_Smarthgje se utiliza para realizar informes de ges_tién de Todos
F6CD-37F-357R terapia; Ia’ |nforma0|_on sobre la te(apla se codlflca enuna sen(_a’de
letras y numeros e incluye un caracter especial de comprobacion de
SmartCode T dias || ETrOes para garantizar la precision. Utilice las teclas de flecha
ARRIBA 0 ABAJO para cambiar el periodo de informes de
3CCC-377D-7J7X SmartCode. SmartCode ofrece cinco periodos diferentes: 1 dia, 7
_ dias, 30 dias, 90 dias y uso. Utilice el botén ARRIBA o0 ABAJO para
SmartCode 30dias B | cambiar de periodo.
DWY4-3DB7-DJ7L
SmartCode 90dias
752TT-47DB-7DT7C
SmartCode Uso
ZDN-79FK-K7H

NOTA- Si el simbolo aparece desbloqueado, podra ajustar este valor. Si el simbolo aparece bloqueado, tinicamente su

proveedor podra ajustar este valor.
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EXPLICATION DES SYMBOLES

Protection électrique de

Mode veille — Mise sous tension

LCD

borne positive se trouve au centre

cycle Délai, si prescrit

Permet d’augmenter la valeur
de réglage affichée sur
I'écran LCD

Attention — Consultez les
documents joints

E‘ classe Il @ [Bloqué d) ou hors tension du ventilateurf
@_} Données d’entrée/Données Débloqué 0§ Joints relatifs a 'humidification
de sortie @ i = _|chauffante
Obtion suivante sur écran Norme IPX1 - Appareil protégé Tension/fréquence d’entrée
> LgD |p‘x1 contre les chutes verticales de ™ |(isolée) : 100 - 240 V c.a.,
gouttes d’eau 50/60 Hz
< Option précédente sur écran | [Tension d'entrée CC. : 12 VCC, la A Fonction Délai-Démarre le
A

Fabricant

v

Permet de diminuer la valeur
de réglage affichée sur
I'écran LCD

Equipement — piéce appliquée de

type BF double isolation

)i

Cet appareil contient des équipements électriques et/ou électroniques qui doivent étre recyclés d'aprés la
directive 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
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MISES EN GARDE IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER CET APPAREIL

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DANGER

. Danger de décharge électrique — N'utilisez pas cet appareil en vous baignant.

. Danger de décharge électrique — N'immergez jamais cet appareil dans I'eau ou dans tout autre liquide.

. Danger de décharge électrique — N'essayez jamais d’ouvrir ou de retirer le boitier. Cet appareil ne contient aucun
composant interne réparable par I'utilisateur. Contactez votre prestataire de soins a domicile pour toute réparation de
I'appareil. Toute ouverture ou altération de 'appareil annule la garantie.

AVERTISSEMENT
e AVERTISSEMENT - PIECES APPLIQUEES QUI DEPASSENT 41 °C
Les températures de surface suivantes pourraient dépasser 41 °C sous certaines conditions :

. Surface externe de la CPAP...........cccccovveinienennn. 427°C
. Connecteur de tube pour patient..

. Affichage LCD.......c.ccovevenen. .420°C
. On/Off et Bouton DELA 418°C
. Plaque chauffante d’humidification....................... 60.6 °C

. Port de communication Série............cccvuvvieriienne 42.7°C

. Utilisez toujours I'appareil SleepCube de DeVilbiss uniquement avec les masques recommandés par DeVilbiss, votre
médecin ou votre respirothérapeute.

. Afin d'éviter la réinhalation de I'air expiré, ne portez le masque CPAP/PPC que si I'appareil est sous tension et
délivre de 'air. N'obstruez jamais les orifices de ventilation du masque. Lorsque I'appareil est sous tension et délivre
de I'air frais, I'air expiré est expulsé par les orifices de ventilation du masque. Toutefois, si I'appareil est hors tension,
une réinhalation de I'air expiré peut se produire. Si la réinhalation de I'air expiré dure plus que quelques minutes, elle
peut dans certains cas entrainer une asphyxie. Cet avertissement s'applique a la plupart des modéles d’appareils
CPAP/PPC.

. L'appareil SleepCube de DeVilbiss n'est pas un appareil de survie. Son fonctionnement peut étre interrompu en cas
de panne ou de coupure de I'alimentation. Son usage est préconisé pour des personnes respirant spontanément et
pesant plus de 30 kg (66 Ib).

. Pour éviter toute décharge électrique, débranchez toujours I'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.

. N'utilisez que les accessoires recommandés par DeVilbiss.

. Enlevez toujours le réservoir d'eau du support de 'humidificateur avant de le remplir.

. N'utilisez que les tubes recommandés ou les tubes fournis avec le générateur de flux.

. Si 'appareil est tombé, reportez-vous aux instructions du guide de dépannage. Contactez votre prestataire de soins
a domicile pour vérifier I'état de I'appareil.

. Pour une utilisation correcte, positionnez le systéme sur une surface plane, stable et solide.

. Cet humidificateur en option est congu pour n'étre utilisé que par un seul patient.

. Si le systéme d’humidification est placé & méme le sol, positionnez-le de maniére a ce qu'il ne soit pas un obstacle
lorsque vous vous levez.

ATTENTION

. Le connecteur rond du port de transmission des données situé a I'arriere de I'appareil SleepCube est utilisé pour
fixer les accessoires. Le connecteur ne doit étre utilisé qu'avec les accessoires agréés par DeVilbiss. N'essayez
jamais de fixer un autre appareil sur ce connecteur, cela pourrait endommager I'appareil CPAP/PPC ou ses
accessoires.

. Ne rincez jamais I'appareil et ne le mettez jamais dans I'eau. Ne laissez jamais de liquide pénétrer dans I'appareil ou
prés des ports d’entrée-sortie, interrupteurs ou filtre a air, car cela endommagerait I'appareil. Si de I'eau pénétre
dans l'appareil, arrétez-le et débranchez-le. Laissez sécher I'appareil complétement avant toute utilisation.

. Placez toujours I'appareil SleepCube dans un endroit ou il ne peut pas étre renversé et ou le cable d’alimentation ne
ne risque pas de faire trébucher qui que ce soit.

. Le systéme d’humidification chaude des modéles de séries DV5 de DeVilbiss est le seul systeme recommandé pour
une utilisation avec I'appareil SleepCube. L'utilisation de tout autre systeme d’humidification peut empécher I'appareil
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de détecter le ronflement et causer un niveau de pression inadéquat dans le masque.
. Avant de transporter I'appareil, videz et séchez le réservoir.

INTRODUCTION

Usage préconisé

Le modele SleepCube DeVilbiss DV54 Series AutoAdjust CPAP est destiné au traitement de I'apnée obstructive du
sommeil (AOS) par pression positive d'air chez des patients de plus de 30 kg (66 Ibs) respirant spontanément. L'appareil
est destiné a un usage a domicile ou en environnement clinique.

Indications thérapeutiques (Humidificateur chauffant en option)

Appareil utilisé sur les conseils et la prescription d'un médecin afin de soulager les effets secondaires fréquents de
seécheresse nasale, buccale ou de la gorge survenant lors du traitement par ventilation spontanée en pression positive
continue. Ces effets secondaires sont particuliérement fréquents dans les climats secs et durant I'hiver lorsque le niveau
d’humidité de I'air ambiant est généralement inférieur a la normale.

Performances principales
Il est considéré que I'équipement destiné a la thérapie respiratoire de I'apnée du sommeil ne comporte pas de
performance principale.

Contre-indications

N'utilisez pas le systéme SleepCube en cas de dérivation des voies respiratoires supérieures.

REMARQUE-Une sécheresse nasale, buccale ou de la gorge sont des effets secondaires fréquents lors d’un traitement
par ventilation spontanée en pression positive continue. L'appareil SleepCube peut étre utilisé avec un systéme
d’humidification en option afin de pallier ces effets secondaires.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (Page 2, Figures A-F)

Appareil SleepCube de DeVilbiss (fig- Support de Phumidificateur (figure D)
ure A and B) 1. Plaque chauffante
1. Clavier/Ecran de commandes LCD (Figure C) 2. Connecteur d'alimentation du réchauffeur
2. Entrée d'air a l'arriere 3. Compartiment de rangement pour le couvercle
3. Entrée dair en bas (pour humidificateur en option) souple du connecteur d'alimentation du réchauffeur
4. Prise d'entrée dair (situé en bas) .
5. Connecteur d’alimentation du réchauffeur (pour g ggtr;?eed(’j:l‘ilrlrr:;r;:itloonneinaai:r

humldlflcateury e.n opt|orl1) 6.  Touche de dablocage du générateur d'air
6. Connecteur dalimentation GA 7. Taquets de blocage du générateur d’air
7. Connecteur d'alimentation CC '
8.  Port de transmission des données Réservoir d’eau (figure E)
9.  Cable d'alimentation (compatible pour prise murale) 1. Couvercle du réservoir

(non illustré) 2. Socle du réservoir
10.  Entrée du filtre 2 air 3. Plaque chauffante de transfert (située en bas)

. ) 4. Joint d'étanchéité

1. Connecteur couvercle (non illustré) 5. Indicateurs de niveau d’eau (situés devant et sur les
Clavier (figure C) cotés)
1. Marche/arrét 6.  Loquet de dégagement du réservoir
2. Option précédente 7. Levier de démontage du réservoir
3. Option suivante Systéme de gestion de thérapie
4. Fonction Delai (figure F)
5. Permet de diminuer la valeur de réglage 1. Module SmartLink® (optionnel)
6.  Permet d’augmenter la valeur de réglage
7. Voyant DEL de marche du réchauffeur (pour

humidificateur en option)
Contactez votre prestataire de soins a domicile pour toute
information sur les masques, le matériel, et les accessoires
DeVilbiss disponibles.
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ASSEMBLAGE DU SYSTEME

Sans humidification chauffante

1. Repérez I'entrée d’air et le connecteur pour réchauffeur situé en bas de I'appareil SleepCube. Vérifiez que tous les
orifices sont protégés par le couvercle de protection souple approprié.

2. Placez I'appareil SleepCube sur une surface stable, une table de nuit ou une table par exemple. Si vous placez
I'appareil sur le sol prés du lit, assurez-vous qu’on ne peut pas le renverser ou marcher dessus. Assurez-vous que
I'entrée d’air a l'arriére de I'appareil n'est pas obstruée, par exemple par des rideaux ou la literie.

REMARQUE-Ne placez jamais I'appareil SleepCube en fonctionnement sur une surface molle, par exemple un it ou un
fauteuil.

Avec humidification chauffante

ATTENTION-Le systeme SleepCube doit toujours se trouver & un niveau inférieur a celui du masque lors de ['utilisation
d'un humidificateur afin d’'empécher I'eau de pénétrer dans le masque CPAP.

1. Sivotre systéme integre un humidificateur, veuillez suivre les étapes décrites dans les Figures 1a7.

a.  Repérez le connecteur d’alimentation du réchauffeur situé en bas de I'appareil. Retirer le couvercle de la prise
et lintroduire dans le logement situé sous le socle de I'humidificateur.

b.  Repérez la prise d'entrée d'air en bas de I'appareil. Enlevez Pe port de transmission des données de
protection et insérez-le dans la prise d’entrée d'alimentation en air située a I'arriere de 'appareil.

c.  Placez cet appareil sur la station de 'humidificateur et cliquez pour le mettre en place.

d.  Remplissez le compartiment propre jusqu’a la ligne avec de I'eau distillée et 'insérez dans la station.
REMARQUE - Toujours utiliser de I'eau distillée pour éviter que des minéraux se déposent dans le
compartiment. Ne le remplissez pas trop.

CLAVIER ET AFFICHAGE

Commandes CPAP de base

Nom Symbole Fonction

La touche ON/OFF (marche/arrét) permet d'activer ou d'arréter le débit d'air délivré par
I'appareil.
A Si votre appareil SleepCube est doté d’'un humidificateur/réchauffeur intégré, ces touches
servent au réglage du réchauffeur. Elles permettent d'augmenter la valeur de réglage pour
v obtenir plus d’humidification et de la diminuer pour moins d’humidification.
La touche Delay active la fonction de délai confort. Cette fonction n’est disponible que si
DELAY A elle est activée. Pour régler les paramétres de la fonction de délai, veuillez vous reportez
a la section Utilisation de la fonction de délai confort (« Comfort Delay ») a la page FR-51.

ONIOFF 0)

HEATER

REMARQUE-/es touches fléchées vers la gauche et vers la droite sur le panneau de commande donnent acces aux
menus et aux réglages spécifiques. Demandez des informations complémentaires a votre prestataire de soins a domicile.

MODE DE FONCTIONNEMENT

1. Insérez le cable d'alimentation a I'arriére de 'appareil. Branchez l'autre extrémité du cble d’alimentation sur une
prise murale CA.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le cordon d’alimentation principal est bien inséré dans le PCC et que la prise du cordon
d’alimentation est bien inséré dans une prise murale fonctionnant parfaitement. Ne pas suivre cette démarche
peut entrainer des problémes de sécurité électrique.

2. Fixez le tube d'alimentation en air sur l'interface d’alimentation en air située a I'arriére de I'appareil.

3. Préparez le masque (fourni par votre prestataire de soins & domicile) conformément au guide d'instructions sur le
masque.

4. Connectez le tube d’alimentation en air au masque.

REMARQUE-Le tfube d'alimentation en air fourni avec I'appareil est spécialement congu pour ne pas s’enrouler et pour

permettre un débit d’air régulier. Utilisez uniquement le tube de 22 mm de diamétre, a parois lisses résistant &

I'enroulement fourni avec cet appareil ou un tube recommandé par votre prestataire de soins a domicile.

Démarrage
Mettez votre masque et appuyez sur le bouton de marche/arrét du clavier OU mettez votre masque CPAP et respirez sur
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plusieurs cycles pour déclencher automatiquement le flux d’air. Lorsque que I'appareil est branché, I'affichage LCD
apparait comme indiqué.

REMARQUE-Si I'appareil ne démarre pas automatiquement aprés 2 ou 3 inspirations, cette fonction a été probablement
désactivée. Sila fonction Auto ON/OFF est désactivée, appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer ou arréter I'appareil.

La mesure de la pression réelle dans le masque s'affiche lorsque I'appareil est utilisé. Cette mesure, correspondant a la
pression réelle dans le masque, peut varier légérement lorsque vous respirez.

Si le systeme SleepCube de DeVilbiss est équipé d'un humidificateur, les touches de commande du réchauffeur et I'état du
réchauffeur s'affichent comme indiqué.

REMARQUE-S; I'affichage de I'appareil différe de I'affichage ci-dessus, reportez-vous a la section Messages Patient a la
page FR-52.

Controle de Phumidité (en option)

Le réchauffeur peut étre réglé & une température sur un intervalle de 1 a 10. La température pour un fonctionnement
optimal dépend de la température ambiante et du niveau d’humidité de la piéce. Si la température ambiante est basse et
(ou) si 'humidité relative est élevée, il peut alors étre nécessaire de baisser la température pour empécher un excés de
condensation dans le tube d’alimentation en air. Si la température ambiante est élevée et (ou) si 'humidité relative est
faible, il peut alors étre nécessaire d'augmenter la température pour assurer un confort maximal.

Le réglage du réchauffeur a 1 fournit une température de la plaque chauffante d’environ 29°C (84°F). Le réglage du
réchauffeur a 10 fournit une température de la plaque chauffante d’environ 65°C (149°F).

REMARQUE-Avant d’enlever le réservoir d’eau du 'humidificateur support, laissez toujours refroidir I'appareil 10 minutes
au minimum apres l'avoir arrété.

AVERTISSEMENT
N’essayez jamais de remplir ’humidificateur lorsqu’il est fixé sur son support.

ATTENTION- Utilisez uniquement une eau distillée qui est a température ambiante. N'ajoutez ni médicament, ni autres
additifs.

ATTENTION- Pour un fonctionnement approprié, assurez-vous que le générateur de flux est arrété (OFF) avant d'insérer
le réservoir de I'humidificateur.

AVERTISSEMENT

Ne touchez jamais la plaque chauffante située sur le support de 'humidificateur. Ne touchez jamais la plaque
chauffante de transfert situé au fond du réservoir d’eau. Cette plaque peut atteindre des température de
fonctionnement de 65°C (149°F).

Ne faites jamais fonctionner le réchauffeur si le réservoir d’eau est vide. La plaque chauffante peut étre désactivée
en utilisant les touches de commande du réchauffeur lorsque I'appareil est utilisé sans eau.

Informations de SmartCode et Adhésion

Votre prestataire de soins peut vous contacter pour extraire les informations de SmartCode et Adhésion. Pour afficher le
SmartCode, appuyez une fois sur la touche de fleche VERS LA GAUCHE. Utilisez les touches de fleches VERS LE HAUT
ou VERS LE BAS pour modifier la période des rapports SmartCode. Pour afficher I'Adhésion, appuyez une nouvelle fois
sur la touche de fleche VERS LA GAUCHE.

REMARQUE-Pour s'assurer d’avoir des informations SmartCode précises, I'appareil PPC doit rester branché et sous
tension pendant la journée. Ne pas le débrancher au quotidien.

Le menu Quick View contient un récapitulatif des informations qui sont rapportées dans les données SmartCode. Les
informations du menu Quick View sont les suivantes : Number of days used more than 4 hours (Nombre de jours au cours
desquels la durée d'utilisation a été supérieure a 4 heures, ou a 5 si le médecin I'a spécifi¢), AHI (Apnea/Hypopnea Index)
[Indice d'apnée/hypopnée], High Leak % [pourcentage de fuite élevée] (pourcentage du temps ou la fuite est supérieure a
95 I/min) et Daily Usage [Utilisation quotidienne] (utilisation quotidienne moyenne en heures). La valeur de chacune de ces
statistiques peut étre consultée sur quatre périodes (1, 7, 30 ou 90 jours).

Les informations de suivi du traitement peuvent étre consultées sans que I'appareil PPC soit allumé. Avec le ventilateur
arrété ('écran affiche OFF), appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite du clavier pour faire défiler les
informations.

FR - 50 SE-DV54-1



Les rapports de conformité produits pour les rapports SmartCode de I’Employeur/Assureur/Médecin

Répondent a la plupart des exigences de conformité/information sur I'efficacité et le logiciel conserve 1 023 jours (2,8 ans)
de données. Nous vous recommandons de travailler avec votre fournisseur a établir un mode opératoire périodique pour
effacer les données SmartCode afin d’assurer que l'information courante est disponible. Le compteur de conformité sera
effacé uniquement une fois le rapport demandé produit, soumis, et approuvé par le demandeur. Une fois effacé, un
nouveau cycle de 2,8 ans commence et la seule source pour les données précédentes sera constituée par les rapports sur
le disque dur.

REMARQUE-Seul le fournisseur peut accéder au compteur pour I'effacer.

Utilisation de la fonction SmartFlex

Votre appareil SleepCube dispose de la fonction d’allégement de la pression SmartFlex qui vous aide a respirer en
diminuant Iégérement la pression au moment de I'expiration. La pression remonte a la valeur prescrite pendant l'inspiration
pour préserver l'efficacité de votre traitement.

Le menu SmartFlex est disponible dans tous les modes. Il s’agit d'un sous-menu qui vous permet de contréler diverses
fonctions de votre appareil SleepCube. L'accés s'effectue en appuyant sur le bouton du bas lorsque « SmartFlex Menu »
s'affiche a I'écran.

La fonction d’allégement de la pression SmartFlex propose trois réglages : 1, 2 et 3 (1 correspondant au plus faible niveau
d’allégement et 3 au plus important). Le réglage OFF désactive la fonction SmartFlex.

La courbe de pression peut également étre ajustée indépendamment au niveau de l'inspiration et de I'expiration pour lisser
les transitions quand la fonction d’allégement de la pression SmartFlex est activée. Les réglages disponibles pour la
courbe de pression sont SmartFlex-i (IRnd : arrondi inhalation) et SmartFlex-e (ERnd : arrondi expiration), avec des
valeurs comprises entre 0 & 5 par pas de 1 (0 correspondant au plus faible lissage et 5 au plus important).

La fonction d’allégement de la pression SmartFlex peut étre activée en permanence (Full Time) ou pendant le délai
uniquement (Delay Only). Lorsque la fonction d’allégement de la pression SmartFlex est activée, la mention « FLX » figure
sur la premiére ligne de I'écran par défaut (entre la pression PPC et le mode).

Lorsque la fonction SmartFlex est activée en permanence (Full Time), l'allégement de la pression est appliqué a chaque
fois que vous respirez au travers de I'appareil. Lorsque la fonction SmartFlex est réglée sur Delay Only (Délai uniquement),
I'allégement de la pression est appliqué uniquement durant le délai de confort puis désactivé une fois celui-ci écoulé.
L'appareil dispose d'une fonction de désactivation SmartFlex. Si le patient présente un événement respiratoire pendant
que l'appareil PPC est en mode de surpression, au bout d’un certain délai, 'appareil PPC bascule sur la pression prescrite
et conserve ce réglage jusqu’a la reprise d’'une respiration normale.

Utilisation de la fonction de délai confort

L'appareil SleepCube est doté d'une fonction de délai confort pour vous permettre de vous endormir plus facilement.
L'appareil augmente progressivement la pression en passant d’une pression basse a la pression prescrite pour le
traitement pendant les derniéres minutes de la durée de délai sélectionnée.

REMARQUE-Lorsque la fonction de délai confort est activée, un message s'affiche périodiquement pour indiquer la durée
de délai restante.

Ajustez la durée de délai confort au moyen des touches de commande avancée de I'appareil. La durée peut étre réglée de
0 a 45 minutes par incréments de 5 minutes.

REMARQUE-Si le réglage de la durée de délai ne peut pas étre modifié, c’est que cette fonction a été verrouillée par
votre prestataire de soins.

Appuyez sur la touche de délai pour activer la fonction de délai confort. La pression du débit d'air tombe au niveau de la
pression de réglage de la fonction « délai confort ».

Pendant les dix derniéres minutes de la durée de délai, la pression augmente progressivement pour passer a la pression de
traitement prescrite. La fonction de délai peut étre réinitialisée en appuyant de nouveau sur la touche Delay si vous ne vous
vous étes pas endormi(e).

REMARQUE-Le mode AutoAdjust ne modifiera pas la pression pendant toute la durée du délai de confort et ne répondra
pas aux premiers événements respiratoires pour vous laisser vous endormir.

Arrét du traitement
Appuyez sur la touche ON/OFF pour arréter I'appareil. Vous pouvez également arréter le traitement en retirant simplement
votre masque. Au bout de quelques secondes le message « Pb masque. Vérif. taille » s’affiche. Si vous ne remettez pas le
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masque, 'appareil s'arréte automatiquement au bout de 20 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour effacer le
message.

REMARQUE-Si I'appareil SleepCube de DeVilbiss ne s’arréte pas automatiquement, cette fonction a été probablement
désactivée. Si la fonction est désactivée, arrétez I'appareil manuellement.

Menu d’activation

Le menu d'activation est disponible pour tous les modes. Il s’agit d'un sous-menu qui permet de régler les différentes
fonctions de I'appareil SleepCube. L'acces s'effectue en appuyant sur le bouton du bas lorsque « Activer Menu » s'affiche
a l'écran.

Exemple d’affichage Description

Arrét auto 8 Cette option contrdle la fonction Auto-OFF, qui arréte automatiquement le débit d’air

Activé lorsque le masque est retiré. En fonction du type de masque utilisé, il faut au moins 30
secondes pour que |'appareil s'arréte. Quand la fonction Auto-OFF est activée, Auto-ON
est également activé. Vous pouvez régler ce paramétre si le symbole déverrouillé est
affiché. Si le symbole verrouillé apparait, ce paramétre ne peut étre réglé que par votre
prestataire.

Marche auto @ || Cette option contrdle la fonction Auto-On, qui active automatiquement le debit d'air

Activé aprés une ou deux respirations dans le masque. Ceci est toujours activé quand la
fonction Auto-OFF est activée. Vous pouvez régler ce paramétre si le symbole
déverrouillé est affiché. Sile symbole verrouillé apparait, ce paramétre ne peut étre
réglé que par votre prestataire.

Vérif. Masque Cette option contréle la fonction d'ajustement du masque. Le débit d'air dans le masque

Activé l est mesuré continuellement. Si le débit d'air dépasse 95 litres par minute pendant plus
de 10 % de la durée d'utilisation de I'appareil, une notification est créée. Cette
notification s'affiche la prochaine fois que vous utilisez I'appareil SleepCube.

Faible rétro-écl Il s'agit d'un réglage qui contrdle le rétroéclairage. L'activation du rétroéclairage faible

Activé réduit le rétroéclairage pendant le fonctionnement. La désactivation du rétroéclairage
faible éteint le rétroéclairage pendant le fonctionnement.

Quitter Menu Appuyez sur la touche de défilement vers le haut pour quitter le Menu d’activation.

Appuyer sur A l

MESSAGES POUR LE PATIENT

L'appareil SleepCube prévient de tout probleme nécessitant une intervention de votre part pour rendre le traitement plus
efficace. Pour effacer un message, appuyez sur n'importe quelle touche. Méme si un message n’est pas efface, I'appareil
SleepCube fonctionne normalement. Deux types de messages s'affichent : Rappels et Notifications.

Rappels

Les messages de rappel vous préviennent que certaines pieces du systéme doivent étre remplacées. Certains
composants de votre systéme s'usent. S'ils ne sont pas remplacés, votre traitement peut en étre affecté. Si le message qui
s'affiche n’est pas indiqué ci-dessous, le module en option SmartLink de DeVilbiss (figure F) est sans doute branché sur
votre appareil et vous fournit des messages supplémentaires. Reportez-vous a la documentation fournie avec le module
SmartLink.

Nettoyage du filtre — Vérifiez 'état du filtre tous les dix jours pour enlever toute saleté et vous assurer qu'il n’est pas usé. Le
message ci-contre vous rappelle de vérifier régulierement I'état du filtre.

Notifications

Les notifications indiquent un état de votre appareil SleepCube nécessitant une intervention de votre part ou de votre
prestataire de soins a domicile afin d’assurer une qualité optimale de traitement. Si le message qui s'affiche n'est pas
indiqué ci-dessous, le module en option SmartLink de DeVilbiss (figure F) est sans doute branché sur votre appareil et
vous fournit des messages supplémentaires. Reportez-vous a la documentation fournie avec le module SmartLink.
Durée de délai en cours — xx minutes restantes) — Lorsque la fonction de délai confort est activée, ce message clignote
sur 'écran toutes les 5 secondes pour vous indiquer la durée de délai restante.

Fuite du masque — Ce message indique que I'appareil SleepCube a déterminé que le débit d'air regu lors du dernier
traitement a dépassé une certaine limite pendant au moins 10 % de la durée d'utilisation de I'appareil. Cette notification
s'affiche lorsque I'appareil est mis en marche. Si ce message s'affiche, mettez le masque et ajustez parfaitement le
harnais sur le visage. Ajustez le masque et le harnais conformément aux instructions du fabricant.
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Probléme de masque - Ce message s'affiche a chaque fois qu'un débit d'air élevé est enregistré. Un débit d'air élevé est
causé habituellement par un masque mal ajusté ou qui a été retiré. Vérifiez le masque pour détecter toute fuite et ajustez-
le conformément aux instructions du fabricant. Le message ci-contre s'affiche jusqu’a la correction du probléme de débit
d'air élevé. Si le débit dair continue a étre élevé pendant plus de 20 secondes, I'appareil s'arréte automatiquement si la
fonction AutoOFF est activée.

Panne de I'appareil - Si un message de panne s'affiche, reportez-vous & la section Dépannage pour toute instruction
détaillée.

INFORMATION SUR L'ULISATION DE LAPPAREIL SLEEPCUBE EN VOYAGE

Variation de la tension du courant électrique a I’étranger

Votre appareil SleepCube de DeVilbiss est équipé d'une source d’alimentation universelle. Il peut fonctionner
automatiquement avec des courants/fréquences de 100 & 240 V~ 50/60Hz et 120V~ 400Hz Aucun réglage spécial n'est
requis si vous voyagez dans un pays ol la tension du courant électrique est différente de celle que vous utilisez.
Contactez votre prestataire de soins a domicile pour obtenir le cable d’alimentation avec adaptateur approprié au pays
dans lequel vous voyagez (reportez-vous a la section Accessoires/Piéces de rechange pour obtenir le numéro de
référence correspondant).

Altitude

Votre appareil SleepCube compense automatiquement les variations d'altitude du niveau de la mer jusqu'a 2750 metres
(9000 pieds). Aucun réglage spécial n'est requis en cas de variations d'altitude.

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL SLEEPCUBE EN CC

Batterie

L'appareil SleepCube peut fonctionner a partir d’'une source d’alimentation 12 Vicc dans une autocaravane, un bateau ou
tout autre véhicule de plaisance. La source d’'alimentation peut étre utilisée avec un cordon d’alimentation 12 V DC ou une
batterie autonome 12 V DC (batterie marine & décharge profonde). Ces deux piéces sont disponibles auprés de votre
prestataire de soins a domicile (reportez-vous a la section Accessoires/Piéces de rechange pour obtenir le numéro de
référence correspondant). Deux cables sont nécessaires pour un fonctionnement sur batterie autonome. L'équipement de
connexion pour fonctionnement autonome sur batterie comporte des pinces permettant le branchement aux bornes de la
batterie.

Durée approximative de la batterie (avec une batterie complétement chargée) @
12 cm Réglage H:0

SleepCube connecté au véhicule SleepCube est raccordé a la batterie
Source - . .
d’alimentation/ e aI|n.1entat|on de_vonure (o8 Batterie marine a décharge profonde
- cordon dit « allume-cigare »)
Batterie
Spécifications dela 12V 12V 12V 80 Ampéres- | 120 Amperes- | 240 Ampéres-
batterie heure heure heure
120V~ 230V~ 120V~ 230V~
Onduleur a Onduleur a Onduleur a Onduleur a
- . onde onde onde onde
Matériel additionnel . . . B . B ) .
nécessaire sinusoidale sinusoidale sinusoidale sinusoidale
modifié avec | modifié avec modifié avec | modifié avec
200 Watt 400 Watt 200 Watt 400 Watt
Capacité Capacité Capacité Capacité

Cables DeVilbiss DVS1D619
nécessaires (voir la 51D-
section « DV51D-619 DV51D-696 DV15D-696 DV51D-696 DV51D-696 DV51D-696
Accessoires »)
Humidificateur
chauffant mis en NON oul oul NON oul oul
marche ?
Durée
approximative

5 nuits 1 nuit 1 nuit 7 nuits 1 nuit 1 nuit
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REMARQUE-Les paramétres présentent une fréquence respiratoire de 20 respirations par minute, une fuite du masque
standard, avec un réglage du chauffage a 8 le cas échéant.

REMARQUE-Le systéme d’humidification chauffante de I'appareil SleepCube ne fonctionne pas directement sur une
source d'alimentation 12 Vcce. En cas de besoin d’humidification, une version non chauffante est disponible. Toutefois, au
lieu de connecter directement I'alimentation 12 Vcc a I'SleepCube, vous pouvez la connecter a un convertisseur de courant
continu en courant alternatif qui délivrera un courant CA a I'appareil. Ce qui permettra d’activer le réchauffeur. La
puissance nominale du convertisseur doit étre de 200 watts@ 110V~ / 400 watts @ 220V~ au minimum.

REMARQUE-/"appareil SleepCube passera automatiquement d’une source a l'autre (CA a 12 Vcc) si elles sont
disponibles. Si votre appareil est connecté a la fois sur CA et 12 V CC, il fonctionne en mode CA tant que le cable
d'alimentation CA est branché et passe automatiquement en mode 12 Ve si la source en CA n'est plus disponible.
Lorsque la source en CA est restaurée, aucun réglage n’est requis pour passer d’une source a l'autre, mais n’oubliez pas
que le réchauffeur ne fonctionne pas sur une source 12 vcc.

OXYGENE D’APPOINT

AVERTISSEMENT-UTILISATION D’OXYGENE

. L'oxygéne favorise la combustion. Pour éviter toute blessure, ne fumez pas lorsque vous utilisez cet appareil avec
un appoint d'oxygéne. N'utilisez pas I'appareil prés d'objets chauds, de matiéres volatiles ou de sources
d'inflammation.

. Mettez toujours I'appareil SleepCube sous tension avant d'activer la source d’oxygéne. Arrétez la source d'oxygéne
avant d'arréter I'appareil SleepCube.

. Cet appareil ne peut pas étre utilisé en présence d’'un mélange anesthésique inflammable contenant de I'air, de
I'oxygéne ou de I'oxyde d'azote.

. A un taux fixe d'oxygéne d’appoint, la concentration de 'oxygéne inhalé peut varier en fonction du réglage de
pression, du mode de respiration du patient, du type de masque choisi et du taux de fuite. Cet avertissement
s'applique a la plupart des appareils de traitement par CPAP/PPC.

. Ne laissez jamais une source d’oxygéne connectée a I'appareil SleepCube fonctionner en continu lorsque ce dernier
n'est pas en usage. Si I'appareil SleepCube n'est pas utilisé, arrétez le débit d’oxygéne.

ATTENTION
. L'oxygéne est un gaz fourni sur ordonnance seulement et qui ne doit étre administré que sous la surveillance d'un
médecin.

. Le débit de la source d'oxygéne doit étre spécifié par un médecin.

Un appoint d'oxygéne est parfois prescrit en complément d'un traitement par CPAP/PPC de I'apnée obstructive du

sommeil. Si votre médecin prescrit de 'oxygéne, cet appoint peut étre délivré de deux maniéres :

1. Demandez a votre prestataire de soins a domicile de vous fournir un adaptateur en option pour oxygene (réf. 7353D-
601) et connectez I'adaptateur a la prise de sortie de I'appareil SleepCube. Branchez un c6té du tube d’alimentation
en air sur 'extrémité libre de 'adaptateur et 'autre c6té sur le masque.

2. Sivotre masque est équipé d’une prise pour oxygene, votre médecin peut prescrire un appoint d'oxygéne délivré
directement dans le masque.

ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE

Pieces de rechange

Filtre d'entrée d'air (paquet de 4) DV51D-602 Couvercle de connexion du réchauffeur DV51D-605
Filtre a particules fines (paquet de 4) DV51D-603 | Adaptateur pour oxygene 7353D-601
Tube d'alimentation en air (6 pieds CPAPTUBG6-90 | Sac de transport DV51D-610
Prise d’entrée d'air DV51D-604 Humidificateur chauffant DV5HH
Réservoir de I'humidificateur DV5C Joint d’étanchéité du réservoir DV5C-614
Accessoires pour I'alimentation électrique

Cable d’alimentation CA (Etats-Unis) DV51D-606 | AC power cord (Australie) DV51D-609
Cable d'alimentation CA (Royaume-Uni) | DV51D-608 Cable d'alimentation CC DV51D-619
o tor o P & overoay [ Prss dater OO st 5t g

FR - 54 SE-DV54-1




ENTRETIEN DE LAPPAREIL SLEEPCUBE

Durée de vie utile prévue :

. Durée de vie utile prévue du produit = 5 ans; CPAP et support de 'humidificateur

. Durée de vie utile prévue du produit = 1 an; chambre d’humidification en eau

. Durée de vie utile prévue du produit = 180 jours; tube et filtre d’admission a grosses particules

DANGER

Danger de décharge électrique — N’ouvrez pas et ne démontez pas le boitier ; il ne contient aucun composant
interne réparable par I'utilisateur. Pour toute réparation nécessaire, contactez votre prestataire de soins a domicile
pour obtenir des informations sur la marche a suivre. Toute ouverture ou réparation non autorisée de I'appareil

annule la garantie.

AVERTISSEMENT
Mettez hors tension avant toute manipulation.

Exactitude de la mesure de pression - 'appareil SleepCube qui a été étalonné en usine est congu pour fournir une
mesure exacte de la pression, aucun réglage supplémentaire n’est requis. Aucune maintenance systématique n’est requise
si I'appareil est utilisé selon les instructions du fabricant.

REMARQUE-Certains pays exigent un entretien et un étalonnage réguliers pour ce type d'appareil médical. Contactez
votre prestataire de soins a domicile pour obtenir toute information complémentaire.

Filtre d’entrée d’air standard — Vérifiez 'état du filtre tous les 10 jours et nettoyez-le si nécessaire. Remplacez le filtre
tous les 6 mois ou plus tot s'il est endommagé. Le filtre standard sert & filtrer les particules de plus de 3 microns. Il doit se
trouver sur 'appareil SleepCube pendant le fonctionnement de celui-ci.

Filtre a particules fines en option — Vérifiez I'état du filtre tous les 10 jours et remplacez-le s'il est sale ou endommagé.
Sinon remplacez le tous les 30 jours. Le filtre a particules fines en option sert a filtrer les particules a partir de 0,3 micron.

Entretien :

Intervalle de
Intervalle d’inspection | remplacement Caractéristiques
F|Itr9 d'admission a grosses 10 jours, laver si sale 6 mois > Particules de 3,0 microns
particules
Filtre d'admission a fines particules | 10 jours, remplacer si sale | 30 jours > Particules de 0,3 microns
Tube pour patient Journalier 6 mois Voir caractéristiques de tube
Chambre d’humidification 1/ mois 1an
NETTOYAGE
AVERTISSEMENT

Pour éviter toute décharge électrique, débranchez toujours I'appareil de la prise murale.

ATTENTION-Ne rincez jamais I'appareil et ne le mettez jamais dans I'eau. Ne laissez jamais de liquide pénétrer dans
I'appareil ou prés des ports d’entrée-sortie, interrupteurs ou filtre a air, car cela endommagerait I'appareil. Si de I'eau
pénétre dans I'appareil arrétez de [utiliser. Contactez votre prestataire de soins & domicile pour le réparer.

Boitier de Pappareil

1. Débranchez 'appareil SleepCube. Essuyez le boitier avec un chiffon propre et humide tous les deux ou trois jours
pour qu'aucune poussiére ne s'accumule.

2. Laissez sécher complétement I'appareil avant de le rebrancher.

Filtres

Filtre d’entrée d’air (standard)

1. Létat du filtre d’entrée d'air doit étre vérifié tous les dix jours. Nettoyez-le si nécessaire. Le filtre se trouve a l'arriére
de 'appareil.

ATTENTION-/I est important que le filtre soit en bon état pour que I'appareil puisse fonctionner normalement et éviter tout

endommagement.
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2. Pour le nettoyer, retirez le filtre extérieur en mousse de son cadre.

3. Lavez le filtre dans un mélange d’eau tiéde et de détergent a vaisselle. Rincez-le a I'eau du robinet. Laissez le filtre
sécher complétement. Si le filtre (réf. DV51D-602) est endommagé, contactez votre prestataire de soins a domicile
pour obtenir un filtre de rechange.

4. Assurez-vous que le filtre est complétement sec avant de l'installer et de I'utiliser.

Filtre a particules fines (en option)

1. Sil'appareil est équipé d'un filtre a particules fines en option (réf. DV51D-603), vérifiez son état et remplacez-le s'il
est sale ou endommagé. Ne lavez pas ce filtre.

2. Installez le filtre a particules fine derriére le filtre standard.

REMARQUE-Si le filtre a particules fines n’est pas installé conformément aux instructions cela réduira sa durée de vie et il

sera nécessaire de le remplacer plus souvent.

Humidificateur chauffant en option

Réservoir d’eau : le réservoir d’eau de I’humidificateur doit étre nettoyé tous les jours.

1. Appuyez sur le loquet de dégagement du réservoir et retirez le réservoir d'eau du support (figure 4).

2. Séparez les deux composants du réservoir en appuyant vers I'avant sur le levier de démontage du réservoir et en
soulevant son couvercle (figure 9).

3. Enlevez le joint d’étanchéité situé sur le couvercle du réservoir (figure 10).

4. Lavez les composants du réservoir dans un mélange d’eau tiéde et de détergent doux.

ATTENTION-Nutilisez aucune solution & base d’eau de javel, de chlore, d'alcool, d’huiles parfumées ou de composés

aromatiques pour nettoyer les composants de I'humidificateur ou le tube. Ces solutions pourraient diminuer la durée de vie

de 'appareil.

5  Laissez sécher tous les composants avant de les assembler.

ATTENTION-Avant chaque utilisation, vérifiez que le joint d’étanchéité repose parfaitement dans la rainure sur le pourtour

du réservoir.

REMARQUE- Le compartiment démonté peut également étre passé au lave-vaisselle une fois par semaine sur cycle

délicat ou verres, a une température maximale de 50 °C ou 122 °F, dans le panier supérieur uniquement.

Station d’accueil de 'humidificateur : la station d’accueil de I’humidificateur doit étre nettoyée si nécessaire.

1. Arrétez 'humidificateur et débranchez-le . Laissez le systéme d’humidification refroidir pendant 10 minutes au
minimum.

2. Pour séparer le générateur d'air du support de I'humidificateur, enlevez d’abord le réservoir d’eau, puis appuyez a
fond sur le bouton de dégagement du générateur (Figure 4).

REMARQUE-La touche sur le générateur d’air doit étre appuyée a fond pour pouvoir dégager le générateur du support.

3. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces de I'appareil.

Tube

Nettoyez le tube d’alimentation en air tous les jours. Enlevez le tube et le harnais du masque. Utilisez un mélange d’eau et
de détergent doux pour nettoyer l'intérieur du tube. Rincez le tube et laissez-le sécher a I'air.

Intervalles de nettoyage recommandés :

Intervalle de nettoyage | Nombre de cycles | Agents de nettoyage compatibles /

recommandé de nettoyage * température maximale de lavage
(B;g;igr externe de la 7 jours 261 Eau, utilisez uniquement un chiffon humide
Tube Journalier 180 Savon & vaisselle doux et eau tiéde
Filtre d'admission a 10 jours 18 Savon a vaisselle doux et eau tiéde

grosses particules
Filtre d'admission & fines | Ne nettoyez pas,

particules remplacez si sale N/A N/A

Support de 'humidificateur | 1/ semaine 261 Eau, utilisez uniquement un chiffon humide

Chambre d’humidification | 1 jours 365 Savon a vaisselle doux et eau tiéde

Chambre d’humidification | 1/ semaine 52 Lave-vaisselle ™, étagére supérieure
seulement
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5ans a7 jours d'intervalle = 261 cycles de lavage

* Nombre de cycles de nettoyage déterminés par l'intervalle de nettoyage recommandé et la durée de vie prévue

** Seulement un nettoyage hebdomadaire au lave-vaisselle en raison de la température élevée de I'eau et de la forte
concentration de savon.

ELIMINATION DU PRODUIT

L'emballage extérieur est composé de matériaux écologiques pouvant étre recyclés. Si vous n’en avez plus besoin,
amenez cet emballage au centre local d’élimination et de recyclage des déchets, conformément a la loi en vigueur.

L'équipement, y compris les accessoires et les composants internes, ne doit pas étre jeté dans les ordures ménagéres
normales. Cet équipement est fabriqué a partir de matériaux de trés haute qualité pouvant étre recyclés et réutilisés. La
turbine, la carte de circuits imprimés, la carte d’alimentation et le cablage doivent étre retirés de I'unité et recyclés en tant
que déchets électroniques. Les composants restants en plastique doivent étre recyclés comme tel.

La Directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que
ces derniers soient collectés et jetés séparément des autres déchets municipaux non triés afin d'étre recyclés. Le symbole
représentant une poubelle avec une croix indique qu'une collecte séparée doit étre effectuée.

Masque et Harnais
Nettoyez le masque et le harnais conformément aux instructions du fabricant.

DEPANNAGE

ADVERTISSEMENT

Danger de choc électrique - Ne pas retirer le boitier de I'appareil, il ne contient aucun composant interne réparable
par Putilisateur. Le boitier ne doit étre retiré que par un technicien DeVilbiss.

Issue Possible Cause Remedy
Aucun message ne | 1. L'appareil n'est pas branché ou le céble 1a. Vérifiez que le cable d’alimentation est bien
s’affiche. d'alimentation n’est pas inséré complétement. | branché sur 'appareil SleepCube et sur la source

d’alimentation.

1b Si vous utilisez une source CC vérifiez que
les connexions du cable sont sdres. Vérifiez que
la batterie est chargée.

2. Humidificateur en option - Le générateur Reportez-vous aux instructions d’assemblage

de flux ne repose pas entiérement sur le (Figures 1-7).

support de I'humidificateur.

3. L'appareil n'est pas alimenté 3. Repérez une source d'alimentation appropriée.
L’appareil 1. La fonction Auto ON (démarrage 1 Appuyez sur la touche ON/OFF (marche-arrét)
SleepCube ne automatique) a été désactivée. pour mettre en marche et arréter 'appareil.
démarre pas 2. Lappareil n’est pas alimenté. 2. Vérifiez que le cable d’alimentation est bien
lorsque vous branché sur I'appareil SleepCube et sur la source
respirez dans le d'alimentation.
masque. 3. Vous ne respirez pas suffisamment 3. Respirez profondément pour mettre en marche

profondément pour que la fonction Auto ON | I'appareil SleepCube.
puisse le détecter.
4. Vous utilisez un masque complet équipé | 4. La fonction Auto ON peut ne pas marcher car
d’'une valve anti-asphyxie. I'air expiré s'échappe de la valve ouverte.
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en
marche et arréter 'appareil.

5. La prise d'entrée d'alimentation en air n'est | 5. Vérifiez que la prise d’entrée d’alimentation en

pas installée ou n'est pas completement air est complétement insérée dans I'appareil.
insérée.

6. Le réservoir de 'humidificateur n’est pas 6. Insérez entierement le réservoir de

installé ou n’est pas complétement inséré 'humidificateur dans le support. Vérifiez que le
dans le support. levier de verrouillage s’enclenche.
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Possible Cause

Remedy

Le flux d’air est
interrompu de
maniére imprévue
en cours
d’utilisation ou une
fuite est détectée
au niveau du
masque.

1. La fonction Auto-Off a détecté un débit
d'air important car le masque n'est pas
correctement ajusté.

1. Assurez-vous que la taille du masque est
appropriée, ajustez au besoin le masque et le
harnais.

2. Pendant I'utilisation de I'appareil, vous
ouvrez la bouche et votre respiration est
buccale.

2. Contactez votre prestataire de soins pour
obtenir une mentonniéere ou un masque différent
afin d’empécher une respiration buccale

3. Le réservoir de I'humidificateur en option
n’est pas entiérement enclenché ou est
absent.

3. Insérez entierement le réservoir de
I'humidificateur dans le support. Vérifiez que le
loguet de dégagement s’enclenche.

4. La prise d’entrée d’alimentation en air n'est
pas installée ou n'est pas completement
insérée.

4. Vérifiez que la prise d'entrée d'alimentation en
air est complétement insérée dans I'appareil.

L’écran affiche un
message de panne.

Une erreur s’est produite et 'appareil doit étre
réparé.

Contactez votre prestataire de soins a domicile
pour réparer I'appareil.

Des symptomes
d’apnée sont
réapparus.

1. Le filtre a air est peut-étre obstrué.

1. Nettoyez ou remplacez le filtre & air et placez
I'appareil dans un endroit éloigné de tout rideau
ou de toute surface poussiéreuse.

2. Les symptomes d’apnée ont changé.

2. Contactez votre médecin ou le fournisseur de
I'équipement.

Votre peau est
irritée au contact
du masque.

1. Le harnais est trop serré ou mal ajusté.

1. Desserrez le harnais pour diminuer la pression
de contact sur le visage.

2. La taille du masque ou sa forme sont
inappropriées pour votre visage.

2. Contactez votre médecin ou le fournisseur de
I'équipement.

Sécheresse de la
gorge ou du nez.

Le taux d’humidité est inadéquat.

1a. Ajoutez un humidicateur chauffant DeVilbiss
DVS.

1b. Augmentez le niveau d’humidité en réglant
I'humidificateur.

L’eau se condense
sur le tube et
produit un bruit de
gargouillement.

1. Le taux d’humidité est trop élevé.

1. Réduisez la température du réchauffeur de
I'humidificateur.

2. La température de la piéce monte et
descend pendant la nuit.

2. Augmentez la température de la piéce.

L’air qui sort du
générateur semble
trop chaud.

1. Le(s) filtre(s) a air est/sont sales.

1. Nettoyez les filtres.

2. L'entrée d'air est obstruée.

2. Débouchez I'entrée d'air.

3. La température dans la piéce est trop
élevée.

3. Baissez la température dans la piece.

4. L'appareil SleepCube se trouve prés d'un
radiateur.

4. Eloignez I'appareil des sources de chaleur.

5. Le réchauffeur est réglé a une température
trop élevée.

5. Réduisez la température de réglage du
réchauffeur.

Douleurs nasales,
des sinus, des
oreilles, ou nez qui
coule.

Il est possible que cette réaction soit causée
par la pression du débit d'air.

Arrétez d'utiliser 'appareil et contactez votre
médecin.

Les fonctions de
réglage de
’humidificateur ne
s’affichent pas sur
I’écran LCD.

1. Le générateur d'air ne repose pas
entiérement sur le support de I'humidificateur.

1. Assurez-vous que les branchements sont
corrects (Fig. 3).

2. Votre appareil CPAP n'est pas équipé de
I'humidificateur en option.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CPAP

TalE (HXLXP) ..ottt bbb 10,7 cm x 16,5 cm x 17,5 cm
Poids 1,22 kg (2,7 Ib)
Configuration électrique AC 100-240V~, 50/60 Hz
Configuration BlECIHIGUE DO ........c.cuiuiiiiriiriiriiieieee ettt 10.4 - 15 VDC, 5 Amps
Consommation électrique maximale ... ...65 watts max pour une source en CA (générateur de flux uniquement)
Plage des pressions..........ccceeeereencnnes .3-20 cmH,0

Plage des températures de fonCHONNEMENL ..o 5°Ca40°C
Taux d’humidité limite de fonctionnement 0 % & 95 % HR (sans condensation)
Conditions atmosphériques de fonctionnement Du niveau de la mer jusqu a 9 000 pieds (2743 m)
Température de stockage et de transport -40°Ca+70°C
Taux d’humidité limite pour le stockage et le transport 0 % & 95 % H R (sans condensation)
Pression limitée maximale 20 cm cmH,0 en utilisation normale
Niveau de pression acoustique (testé conformément & la norme ISO 17510)
Niveau de puissance acoustique
SmartCode® Technology est protégé par le brevet des Etats-Unis 8649510 et brevet HK 1172119

Humidificateur
Humidité produite (sur la plage des débits de fonctionnement) :
DIimensions (HXLXP) @ ..ot
POIS & oo s
Consommation EIECHIQUE : .....c.cueueereeeireirerereieseeeeienees
DV5HH configuration électrique
Coupe-circuit thermique de la plaque chauffante
Commande de température/alimentation :..

.................................................... 210 mgH.0O/l d'air
6,6 cm x 16 cm x 21,3 cm

Plage des températures de fonctionnement ...
Taux d’humidité limite de fonctionnement ......
Conditions atmosphériques de fonctionnement

..0 % a 95 % HR (sans condensation)
70,0 - 106,0 kPA

Caractéristiques des filtres
FIrE STANAAIA ......oeeeiecee bbb bbbt > 3 microns
Filtre & particules fiNES €N OPHON ..ottt > 0,3 microns

Précision a court terme de la pression dynamique avec et sans humidificateur
DV5HH (testée conformément a la norme 1SO 17510-1:2007)

Courbe Volume | Rythme respiratoire Réglage de pression | Précision de la pression
(ml) (min-1) (cmH;0) (cmH;0 créte a créte)
3,0 05
Cycle sinusoidal 7.0 05
ycle sinusoidal avec
VE = 1/1 500 10,15, 20 12,0 10
16,0 1,0
20,0 1,0
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Débit maximal (testé conformément a la norme 17510-1:2007)

Pressions testées

3,0cmH.0 | 7,0cmH,0 | 12,0 cmH.0 | 16,0 cmH,0 | 20,0 cmH,0

Pression mesurée au niveau du port de

connexion coté patient (cmH,0) 29 64 110 15,0 190

Débit moyen au niveau du port de 838 1268 1374 1300 1138

connexion coté patient (I/min)
Précision a long terme de [a pression StatigUE .........c..cuureeecicieiniriric e +/- 0,5 cmH,0
Spécifications supplémentaires
Classification de I'appareil conformément aux normes de protection contre les décharges électriques............cc.oeu.n.. Class Il
Degré de protection contre les décharges EleCtriqUes..........cocueuecerceeineenenenenesissseeeeenes Piece appliquée de type BF
Degré de protection contre la pénétration

de IQUIdES.......oveveiereieeeee e Norme IPX1 - Appareil protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau

Mode de fONCHONNEMENL............cuuieriiiieii et bbb Continu

Cet appareil ne convient pas a une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable contenant de ['air, de
I'oxygéne ou de I'oxyde d’azote.

RECOMMANDATIONS ET DECLARATION DU FABRICANT POUR DEVILBISS

AVERTISSEMENT

L’équipement médical électrique nécessite des précautions spéciales en ce qui concerne la CEM et doit étre
installé et mis en service conformément aux informations sur la compatibilité électromagnétique [CEM] spécifiées
dans les documents joints.

L’équipement portatif et mobile de communications HF peut affecter le matériel médical électrique.

L’équipement ou le systéme de préts est utilisé a c6té ou empilé avec un autre équipement et, si son utilisation
alors qu’il est adjacent ou empilé est nécessaire, I'équipement ou le systéme doit étre observé afin de vérifier le
fonctionnement normal dans la configuration qui sera utilisée.

REMARQUE-Les tableaux de CEM et autres directives fournissent au client ou a I'utilisateur des informations qui sont
essentielles pour déterminer la pertinence de I'équipement du systeme quant & une utilisation dans un environnement
électromagnétique et dans la gestion de I'environnement électromagnétique d'utilisation afin de permettre a I'équipement
au systéme de fonctionner comme prévu sans géner d’autres équipements et systémes ou un équipement électrique non
médical.

Recommandations et déclaration du fabricant - Emissions pour tous les équipements et systemes

Cet appareil est prévu pour étre utilisé dans I'environnement électromagnétique ci-dessous. Son acheteur ou utilisateur
doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d’émission Conformité Application électromagnétique - Recommandations
) Cet appareil n'utilise I'énergie radioélectrique que pour son
Emissions HF Groupe 1 fonctionnement interne. Il n'émet donc que peu de radiofréquences et il
CISPR 11 P est peu probable qu'il interfére avec les appareils électroniques a
proximité.

Emissions HF
CISPR 11 Classe B

- Cet appareil peut étre utilisé dans tous les batiments, y compris dans
Harmoniques Class A les batiments résidentiels ou ceux directement connectés au réseau
IEC 61000-3-2 électrique public 4 basse tension approvisionnant les résidences.
Scintillation Conforme
IEC 61000-3-3
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Test d'immunité

IEC 60601 Test Level

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique -
Recommandations

transitoires rapides/
pointes de tension

+2kV sur secteur CA
+1kV pour lignes E/S

+2kV sur secteur CA
+1kV pour lignes E/S

Décharges Le sol doit étre en bois, en ciment ou &
électrostatiques +6kV contact +6kV contact carreaux de céramique. S'il est recouvert d'un
(ESD) +8KkV air +8kV air matériau synthétique, I'humidité relative doit
IEC 61000-4-2 étre au moins de 30 %.

Courants

La qualité du courant du secteur doit étre celle
d'un environnement commercial ou hospitalier
typique.

IEC 61000-4-4
. I - La qualité du courant du secteur doit étre celle
Surtensions +1 kV Différentiel +1 kV Différentiel \ ) ; T
IEC 61000-4-5 +2 KV Commun +2 KV Commun ?y::;sgwronnement commercial ou hospitalier
; >95 % de chute pour >95 % de chute pour
S:frtt?s de tension, 0,5 cycle 0,5 cycle La qualitg’e du courant du secte_ur doit étrg cglle
interruptions et 60 % de chute pour 5 | 60 % de chute pour ?y:ir;32‘/g?ﬁr;efr;‘:;tigﬁgngﬁo%;’fzz'ta“er
iati | 5 cycl :
variations de oycles oycles dispositif est requis pendant une interruption
courant sur les 30 % de chute pour 25 | 30 % de chute pour | 4e | 3imentation secteur, il est recommandé
'(;?";.es d? ?_ourant cycles 25 cycles d'utiliser une alimentation permanente (UPS)
alimentation >95 % de chute pour | >95 % de chute pour | oy une batterie.
IEC 61000-4-11 5 secondes 5 secondes
A ma Niveau de Environnement électromagnétique -
Test d'immunité IEC 60601 Test Level conformité Recommandations
g?:?g T:gg:mue Les champs magnétiques de fréquence du
réseau%e 50/60 Hz 3A/m 3A/m réseau doivent se trouver aux niveaux typiques
d’un environnement commercial ou hospitalier.
IEC 61000-4-8
Les équipements de communication HF
) R portables et mobiles doivent étre séparés de
grogg”jlgte IEC ;\)‘A\I-/Irms de 150 kHz @80 | /4 _ 5 \ymg I'appareil par au minimum les distances de
- z séparation recommandées calculées/indiquées
ci-dessous : D=(1,2)yP
D=(1,2W'P 80 MHz & 800 MHz
D=(2,3YP 800 MHz 4 2,5 GHz
Ou P est la puissance nominale maximale et d
est la distance de séparation recommandée en
metres.
HF rayonnée 3V/m L'intensité des champs des transmetteurs HF
= fi Il sterminé :
IEC 61000-4-3 80 MHz 4 2,5 GHz E1=3V/im ixes, telle que déterminée par une étude

électromagnétique du site, doit étre inférieure
aux niveaux de conformité (V1 et E1).

Des interférences peuvent se produire a
proximité des appareils marqués du symbole

suivant : (((‘)))

Dans le cas de transmetteurs dont le courant de sortie maximum n’est pas listé ci-dessus, le dégagement recommandé,

d, en métres (m), peut étre estimé au moyen de I'équation applicable a la fréquence du transmetteur, dans laquelle P

est le courant de sortie nominal maximum du transmetteur en watts (W), indiqué par son fabricant.

Remarque 1 : a 80 et 800 MHz, la plage des fréquences les plus hautes est celle qui s'applique.

Remarque 2 : ces recommandations peuvent ne pas s'appliquer a toutes les situations. La propagation
électromagnétique dépend de I'absorption et de la réflexion par les structures, les objets et les personnes.
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Distances recommandées de séparation entre les équipements de communication HF portables et
mobiles et ce dispositif. Cet appareil et ce systeme NE SONT PAS congus pour la réanimation.

Cet appareil est prévu pour étre utilisé dans I'environnement électromagnétique ou les perturbations rayonnées sont
controlées. L'acheteur ou I'utilisateur de cet appareil peut réduire le risque d'interférences radioélectriques en
maintenant une distance minimum entre les équipements de communication & HF mobiles et portatifs et cet appareil,
telle que la distance recommandée ci-dessous, en fonction du courant de sortie maximum de I'équipement de
communication en question.

L . Distances de séparation recommandées pour I'appareil (métres)
rsn‘;’;:;ﬁﬁcm:';) 150 kHz & 80 MHz 80 & 800 MHz 800 MHz & 2,5 GHz
D=(1,2/P D=(1,2/P D=(2,3W/P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,79 3,79 7,27

100 12,00 12,00 23,00

Dans le cas de transmetteurs dont le courant de sortie maximum n’est pas listé ci-dessus, le dégagement recommandé,

d, en métres (m), peut étre estimé au moyen de I'équation applicable a la fréquence du transmetteur, dans laquelle P

est le courant de sortie nominal maximum du transmetteur en watts (W), indiqué par son fabricant.

Remarque 1 : & 80 et 800 MHz, la plage des fréquences les plus hautes est celle qui s'applique.

Remarque 2 : ces recommandations peuvent ne pas s'appliquer a toutes les situations. La propagation
électromagnétique dépend de I'absorption et de la réflexion par les structures, les objets et les personnes.

UTILISATION DU MENU DETAILLE

Mettez I'appareil en marche, appuyez sur les touches Next (suivant) ou Previous (précédent) du clavier pour naviguer dans
le menu d'affichage.

Nom : Symbole | Fonction

OPTION PRECEDENTE R | Appuyez sur cette touche pour afficher les options du menu précédent.
OPTION SUIVANTE > Appuyez sur cette touche pour afficher les options du menu suivant.
MODIFIER LE REGLAGE ¢ Ces touches permettent de modifier les valeurs de réglage affichées.

Notez que les valeurs illustrées ne sont données qu’a titre d’exemple.

Utilisation du menu détaille

Le tableau suivant illustre les options affichées par Mode que vous pouvez faire défiler en appuyant sur les touches
SUIVANTE (option suivante) ou PRECEDENTE (option précédente) du clavier. Si vous appuyez sur la touche de
défilement vers le bas lorsque s'affiche Activer Menu vous pourrez naviguer dans un sous-menu en appuyant sur les
touches de défilement Suivante ou Précédente. Appuyez sur la touche de défilement vers le haut pour revenir au menu
principal. Lorsque la derniére option s’affiche, appuyez sur la touche Suivante pour revenir a la premiére option.

REMARQUE- si le symbole de déverrouillage est affiché, vous pouvez modifier ce réglage. Si le symbole de verrouillage
est affiché, ce réglage ne peut étre modifié que par votre prestataire de soins.
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Menu patient AutoAdjust
MENU - Mode AutoAdjust

P:10,0 FLX Auto |<— Le réglage du chauffage est
Chauff.:Arrét affiché si I'humidificateur
chauffant DV5HH est connecté,

Limite Sup. FLX est affiché si la fonction

15,0 cmH20 SmartFlex est activée.

Limite Inf > SmartFlex Press & —‘

5,0 cmH20 3
el

- Mode SmartFlex & E
Durée de rampe v |Touiours >
20 minutes A L =

r - 5
Pression rampe o Pente I"SP:;' ¢ - I
4,0 cmH20 2 ]

< a @ >
Long. de tube 2 |Pente EXP; ¢ 2
1,8 m (6 pi) g 5

2

Quitter Me;lu
Appuyer sur A

d

> >
22
s 3
S %
o

v 3
S sS
;:

Menu SmartFlex
Appuyer sur ¥
_ < Touche fléchée vers le haut (A
Activer menu
Appuyer sur ¥ Touche fléchée vers le bas (V)
- AJArétauto )
Régl. Contraste Désactivé
50 %
Marche auto )
Activé
Verit. Masque
Activé
Faible rétro-écl
Activé

. Quitter menu
Appuyer sur A

—

V)etla

Menu Observance
123456,7 heures

Version logiciel
V0.20 30/06/2010

gauche (A)

b

Numéro de série
HD000005

Touche fléchée vers le haut (B) ++++++

Touche fléchée vers le droite (

% adhésion
83% (25/30)

SmartCode 1jr REMARQUE : I'appareil
F6CD-37F-357TR dispose de cinq niveaux
de SmartCode. Utilisez la
touche vers le haut A ou
vers le bas ¥ pour
changer de niveau.
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SmartFlex Press & —I
3 '

Durée de rampe
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Mode SmartFlex &
Toujours

Pression ra'rnpe
4,0 cmH20

Appuyer sur ¥
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50 %
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)
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123456,7 heures

Version logiciel
V0.20 30/06/2010

Numéro de série

p= =
o
1=3
S
S
S
t=3
a

% adhésion
83% (25/30)

SmartCode

F6CD-37F-357R

1jr

©
@

v >

g s

3 =P

o i —

o Pente Inspi. @ ﬁ 2

S 3 g3

Q9 o 8

2 |Pente Expi. 2

°

£ 2 &

& T 8

: |Quitter Menu

.. {Appuyer sur A

" Touche fléchée vers le haut (A)

.Touche fléchée vers le bas (V)
; [

“AJAmétauto
Désactivé

Marche auto 8
Activé
Vérif. Mastiue

Activé

___

V)etla

gauche (A)

Faible rétro-écl
Activé

Touche fléchée vers le droite (

Quitter menu
‘| Appuyer sur A

i+ Touche fléchée vers le haut (»)
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Liste du menu SmartFlex
Le menu SmartFlex est disponible dans tous les modes. Il s'agit d'un sous-menu qui vous permet de contrdler diverses fonctions
de I'appareil. Pour y accéder, appuyez sur la touche fléchée vers le bas lorsque vous vous trouvez dans ce menu avancé.

Exemple d’affichage

Description

SmartFlex Press &
3 '

Ce réglage contréle le niveau de reduction de pression.
Arrét = fonction SmartFlex désactivée

1 = niveau de réduction de pression le plus faible

3 = niveau de réduction de pression le plus important

Mode SmartFlex 8
Toujours

Ce réglage controle le mode de fonctionnement de la fonction SmartFlex.

Full Time signifie que la fonction SmartFlex est active en permanence.

Delay Only signifie que la fonction SmartFlex n'est active que pendant le délai de
confort.

Pente Inspi.
3

Ce réglage contréle la courbe de pression durant I'inspiration.

Pente Expi. &
3

Ce réglage contréle la courbe de pression durant I'expiration.

Quitter menu
Appuyer sur A

Pour ouvrir le menu SmartFlex, appuyez sur la touche fléchée vers le haut.

Menu Arret

Les informations de suivi du traitement peuvent étre consultées sans que I'appareil PPC soit allumé. Avec I'appareil arrété
(Pécran affiche ARRET), appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite du clavier pour faire défiler les

informations.

Exemple d’affichage

Description

ARRET '

Appareil arrété: 'appareil PPC est branché sur I'alimentation CA ou CC avec
I'appareil arrété.

Menu simplifié
Appuyer sur ¥

Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour ouvrir le menu simplifié.
REMARQUE- e menu Menu simplifié ne s’affiche que s'il a été activé dans le menu
clinique.

Numéro de série
HD000005

Affiche le numéro de série de I'appareil.

% adhésion
83% (25/30)

Affiche I'assiduité au traitement maximale observée au cours d’une période quelconque
de trente jours consécutifs sur une période totale de quatre-vingt-dix jours. Ce score
représente le pourcentage de jours (sur une période de trente jours) au cours desquels
la durée d'utilisation a été supérieure ou égale a la valeur du seuil (seuil d'utilisation).

SmartCode
F6CD-37F-357R

1jr

SmartCode
3CCC-377D-7J7X

7jrs

SmartCode 30 jrs
DWY4-3DB7-DJ7L

SmartCode 90 jrs
752TT-47DB-7DT7C

Cumul SmartCode
ZDN-79FK-K7H

La fonction SmartCode sert a générer des rapports de gestion du traitement. Ces
informations sont codées sous la forme d'une série de chiffres et de lettres, un caractere
spécial étant utilisé pour vérifier l'absence d'erreurs et garantir l'exactitude des données.
Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour modifier la période sur laquelle
les rapports SmartCode sont générés. Cing niveaux sont disponibles : 1 jour, 7 jours, 30
jours, 90 jours et Usage. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour passer
d’un niveau a l'autre.
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Disposition du menu Menu Simplifé

Le menu simplifié contient un récapitulatif des informations qui sont rapportées dans les données SmartCode. Les
informations du menu simplifié sont les suivantes : Nombre de jours au cours desquels la durée d'utilisation a été
supérieure a 4 heures, ou & 5 si le médecin I'a spécifié, IAH (Indice d’apnée/hypopnée), Fuite élevée % (pourcentage du
temps ou la fuite est supérieure a 95 I/min) et Utilisation quotid (utilisation quotidienne moyenne en heures). La valeur de
chacune de ces statistiques peut étre consultée sur quatre périodes (1, 7, 30 ou 90 jours).

Le diagramme suivant montre les informations affichées par le menu simplifié sur I'écran de votre appareil PPC (si
I'affichage de ces informations a été activé par votre prestataire). Le menu simplifié récapitule les données SmartCode sur
des périodes de 1, 7, 30 et 90 jours. Pour chacune de ces périodes, les informations suivantes sont affichées : Nombre
de jours au cours desquels I'utilisation a été supérieure a X heures, 1AH (Indice d’apnée/hypopnée), Pourcentage de fuite
élevée % (>95 I/min) et Utilisation quotidienne moyenne en heures.

Diagramme des écrans de I'appareil PPC

Jours 24 h 1j Jours24h 7j Jours 24 h 30j Jours 24 h 90j
1/1 (100%) 7/ 7 (100%) 30/30 (100%) 90/90 (100%)

IAH 1j IAH 7j IAH 30j IAH 90j
31.5+ 31.5+ 31.5+ 31.5+

Fuite élevée 1j Fuite élevée 7j Fuite élevée 30j Fuite élevée 90j
31+% 31+% 31+% 31+%

Usage quotid 1j Usage quotid 7j Usage quotid  30j Usage quotid  90j
9.3+ heures 9.3+ heures 9.3+ heures 9.3+ heures

Quitter menu ( Boutons Haut (A) Bas (V) >
Appuyer sur A

Informations de SmartCode et Adherence Score

Votre prestataire de soins peut vous contacter pour extraire les informations de SmartCode et Adherence Score. Pour

afficher le SmartCode, appuyez une fois sur la touche de fleche VERS LA GAUCHE. Utilisez les touches de fleches VERS

LE HAUT ou VERS LE BAS pour modifier la période des rapports SmartCode. Pour afficher I'’Adherence Score, appuyez
une nouvelle fois sur la touche de fleche VERS LA GAUCHE.

REMARQUE—Pour s’assurer d’avoir des informations SmartCode précises, I'appareil PPC doit rester branché et sous
tension pendant la journée. Ne pas le débrancher au quotidien.

gauche ()

Touche fléchée vers le droite () et la

Définitions

Selon les modéles d'appareils, certaines fonctions indiquées dans le tableau ci-dessous ne sont pas disponibles. Certaines
fonctions sont en option et d'autres dépendent de sélections faites par votre médecin ou prestataire de soins a domicile.
Le tableau ci-dessous montre les touches du clavier et indique leurs fonctions. De plus, certaines fonctions sont
uniquement disponibles dans certains modes ou avec le module de gestion de thérapie DeVilbiss SmartLink, comme
indiqué dans la colonne « Mode » ci-dessous. Si votre modéle d'appareil ou sa configuration ne supporte pas certaines
fonctions, ces dernieres ne s’affichent pas.

Notez que les valeurs illustrées ne sont données qu'a titre d’exemple.

Exemple d’affichage Description Mode
ARRET Appareil arrété: 'appareil PPC est branché sur I'alimentation CA ou CC Tous
. avec I'appareil arrété.

Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour ouvrir le menu simplifié. Tous
REMARQUE- le menu Menu simplifié ne s’affiche que s'il a été activé dans
le menu clinique.

Menu simplifié
Appuyer sur ¥
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Exemple d’affichage Description Mode

P:10,0 Auto Il s’agit de I'écran qui s'affiche par défaut lorsque I'appareil est mis sous Tous
Chauff.:Arrét tension. La pression réelle dans le masque et I'état du réchauffeur
s'affichent. La mesure de pression affichée peut varier légérement avec la
respiration. Si le systéme de réchauffage n'est pas connecté, aucune

valeur de réglage ne s'affiche.

Limite sup. Il s'agit d'un réglage de prescription qui limite la pression maximale de Mode
15,0 cmH20 I'appareil en mode AutoAdjust. Ce réglage est effectué par votre prestataire | AutoAdjust
; de soins a domicile au moment de l'installation de I'appareil.
Limite inf. Il s’agit d’un réglage de prescription qui définit la pression minimale de Mode
5,0 cmH20 I'appareil en mode AutoAdjust. Ce réglage est effectué par votre AutoAdjust
prestataire de soins a domicile au moment de l'installation de I'appareil.
Réglage Pression Réglage prescrit contrélant la pression de fonctionnement. Mode
10,0 cmH20 ' CPAP/PPC
Durée de rampe & || Réglage de la durée de délai. Votre prestataire a réglé la durée de délai. . Tous
45 minutes
Pression rampe Réglage prescrit controlant la pression de fonctionnement pendant la durée Mode
4,0 cmH20 ' de délai. CPAP/PPC
Long. de tube Py La longueur du tube standard fourni avec I'appareil est 1,8 métre (6 pieds). Tous
1,8 m (6 pi) Toutefois, vous pouvez régler I'appareil pour qu'il fonctionne avec un tuyau
- d'alimentation en air de 3 métres (10 pieds). Pour obtenir un tube de

rechange contactez votre prestataire de soins a domicile (la référence des
pieces de rechange figure a la fin de ce manuel).

Menu SmartFlex Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour ouvrir le menu SmartFlex. Tous
Appuyer sur ¥ ' Reportez-vous a la section Menu SmartFlex pour plus d'informations.

Activer menu Appuyez sur la touche de défilement vers le bas pour activer le menu. Tous
Appuyer sur ¥ '

Reportez-vous a la section suivante Activer le menu pour des informations
Régl. Contraste
50 %

détaillées.
Menu Observance
123456,7 heures

Cette fonction permet de modifier le contraste de I'écran LCD. Réglez le Tous
contraste uniquement si vous éprouvez des difficultés a voir ce qui s'affiche

Compteur horaire

123456,7 heures

Nombre total d'heures (par intervalles d'1/10 d’heure) de fonctionnement
de l'appareil.

Affiche la version du logiciel installé. Tous

sur I'écran de votre point de vue.
Version logiciel
V0.20 30/06/2010

Affiche le numéro de série de I'appareil. Tous

Nombre total d’heures (par intervalles d'1/10 d’heure) d'utilisation Tous
Numéro de série
HD000005

thérapeutique de I'appareil.
% adhésion Représente I'application maximale effectuée au cours d'une période de Tous
83% (25/30) ' 30 jours consécutifs d'utilisation dans le cadre d'une durée de quatre-vingt-

dix jours. Ce score représente le pourcentage de jours, parmi les trente

jours consécutifs, durant lesquels la durée d'utilisation était égale ou
supérieure au « seuil d'utilisation ».
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Cumul SmartCode
ZDN-79FK-K7H

Exemple d’affichage Description Mode
SmartCode 1jr | La fonction SmartCode sert & générer des rapports de gestion du Tous
E6CD-37E-357R traitement. Ces informations sont codées sous la forme d’'une série de
chiffres et de lettres, un caractére spécial étant utilisé pour vérifier
SmartCode 7jrs || absence d'erreurs et garantir l'exactitude des données. Utilisez les
3CCC-377D-7J7X touches fléchées vers le haut et vers le bas pour modifier la période sur
laquelle les rapports SmartCode sont générés. Cing niveaux sont
SmartCode 30jrs | disponibles : 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours et Usage (Utilisation).
DWY4-3DB7-DJ7L Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour passer d'un
niveau & l'autre.
SmartCode 90 jrs
752TT-47DB-7DT7C

REMARQUE- si le symbole de déverrouillage est affiché, vous pouvez modifier ce réglage. Si le symbole de

verrouillage est affiché, ce réglage ne peut étre modifié que par votre prestataire de soins.
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EENR LI

fER AR SRS MR A .
RIFIX 15t A

&

BEfl - F2EKAEER.

BEER - ERFRERNKPEEMEARET.

BEER - FNXENFRIFTINE. FEERSEMRAATRITESHNNSRE. NRFE
®ig, BT RIETREHZFKEF EBRHEE., HASERASREERELTH.

¥4 - #ATAL 41 °C HEY4
UTREREERER G TA#ET 41 °C:

CPAP BYSMNEE ..o, 42.7 °C
EEEAMEER .. 43.9 °C
LCD BREE. ..ot 42.0 °C
Fr/EFNERHRSA. ... 41.8 °C
IESEINHAR ... 60.6 °C

o EITBREEO ... ... 42.7 °C

DeVilbiss SleepCube [z HfES DeVilbiss, 1&HIEIMSLFERIEK EIMERFEE—EER.
ABGBEFVNFHAOSE, BRIEETHLSRERESHERLT, FEFER CPAP BE, HAE
PEEEmERER, ST TSMH, FHNSHENATSEXNLEEMH. B2, &&
BHIETH, MTHEFRANFHHISE, ZEEERT, EFBAFEENSEEE oMM
BESH=EE, HELEEHATASE CPAP g%,

DeVilbiss SleepCube FRRUEAIGE, AHEAARLEEHET FEMELEER. NgEEERT
{KEBT 66 B (30 ) BEMFBMIA.

ARERE, FrN—EENE ERRIRERE LRERREL.,

{{EF DeVilbiss HEFFHIMHE,

ZEBIKENIESE TR EIRTRUERK.

MBKBEHEFNHE LR OEHLEEE, FIAEHRREENEREERT. EHERE LIREHE
M.

MATAEL LHAENRE. A EAEBNEAAFEED.

AWREERE, BBERAETEE. BE. KENKRE.

WERIEERE A TREMNMFA.

MRRFGHE FHR L, BB EBEERETHESRIINGE.

DA

fiiF SleepCube JEEPRYEIR Hiin CiEHERR A T MMEEZRIRE L. EEBUMARES
DeVilbiss #tAEERKIMHE—RER ., TATESNHEMEMIREERILERR L, FAXT
BESIRE CPAP HMIBIR%E.

HARARKIEREE, WATTHEET K, ERTILRERHEMRO. FXRESEF
&=, BEWEHREFRE. WREEZETHRE, FLERFERELZNRELRT. ENERATLL
REHRRT.

B7045 SleepCube KY7ERI BEIEBIMIAR b AYGL B B FRIRER T RES | B AL IR R TS .

AR AR DeVilbiss DV5 RFUMMBMIERRRSGS SleepCube —EfERA . HAtINIREEAT AEFALE
BRERNFTHH RS EmENTELHNSE.

TEIEWAET, BEHRTFKE,
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TE Aig
DeVilbiss SleepCube DV54 #UZ %l AutoAdjust CPAP = ShiBidMENESEREITAE 30 Kg (66 Ibs)
% UE. FEEMRFEALN OSA fElKX. ZigEFERKEMIGKIFEDER.
{ERRE  (FTERmPEIREES)
KRR EITRZ I TR E MY, BRENRORFRINER, SEEREEEFERSETH
RiE, EFENSERMZLNETH, DEZREEREETHAEMANRELEER.
Elkge
— I\ A RRER PR E SRR & B T E L,

==
MBELEESEHER, E2ER SleepCube R4,
E&, RALGEBLEHFH, BAE%E, AEFTEATHERZEIFHALE, LFRHOLRME
AGEF P, ST UREMRT AR MR AL, X EERALAE, SleepCube LA ME H £ 4T 4
WA, BT R RS R E R,

EEE R, B A-F)
DeVilbiss SleepCube % (MAFBEFTR)  MiBEZZE (WE D FrR)

1. 4&#2/1CD BRR (WCEFTR) 1. iR
2. EEMSIEA 2. e ERiRIERERE
3. REPHKED (ATEEFAMESE) 3. A RBEERREEBE (GCTEE)
4, REOEF 4. HEAOANO
5. MMBBIRMERR (THLENMER) 5. SiEALO
6. JLUIL EE.I}FJE?;:%% 6. l)lLWﬁﬂE%%**ﬁi?#%ﬂ
7. EHinHiREESE 7. wERLESBESUER
8. #EmO
9o, miEZ (ERTRREMEEE) (FEF KE (WE E AR
10. #SIEERT 1. kER
N, EERE (FER) 2. KERE
3. PR (GLFRESD)
#E (WMCEFR) 4, HEfmp
1. ¥TH/*A 5. Jk{r¥smEE (RrmAnMimE)
2. k—m 6. IKEBHFH
3. T 7. KEIFREF
N HTEERE (NE F ﬁﬁT)
5. BME
6. A 1. SmartLink® &tk (A%
7. IIMEEERIE LED (RTHLAEIRHIIMIEEE)

R EF IR E IR A X Hit
DeVilbiss HZ. &FMMERER.
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RETAR

AEMIPILE
1. %Efuﬂm&%ﬁ#ﬁ%%@ﬁ&smmme&%m&%D%mﬁﬁ¢nﬂﬁﬁ§MW§éﬁ
R E .

2. %% SleepCube FHFMAEFRMENERE, WALEREF. WREER, HER&EHERIIN
iR b, EREFTEFERAETHSBISRIMNY . HHAGEEENESOEEHIENT
FHEBESYREE.

Ed& . BN E 24 SleepCube A LA LMk (ARl HiE L,

& hnhigie

s 4 B B, SleepCube #4685 & B L MAERITHMBEH & F AL EKHEAN CPAP & F,

1. MREZRGEFLESE, FHITE 1-7 TR,

a.  EINASRRIREESSEMAIS SRS, T RELEFFERANGESE TR THATE
7.

b. BREOEFEFH SleepCube HYNELR, IHFTREHEHIEN SleepCube FEISIREOS,

c. HEEWMETMERELELE, SN,

d. BREKENTEHEUEZHLE, RAEEERNTEZ D, -S5O EFHRIBKLE
RIBUEANHATYRRE., FENTH.

REMBETRE

HZ CPAP 24

AR s g

TR/ %5 0) “STFF /%M BARA R SAE LS & S,

P A | IS SleepCube FEIETHNAE /MR, KR4I EMIE

s Vv | E. HIEETESRE, BNEETRGRE.

R BATEEEATIGE, AR AT, R A

TR | | R, ETRNMEERIENSY, 5% 2H-73 nEY ER
SEEEINEE"

B - BHERENLEFARATHARRREORE, RIGLHFENBHER P RRAE.
1RIE

1. BREREBANEEEE. HRELNS —HENBTRERRREET,

¥

FREEETERGETEIEA CPAP, MAERMIERCESBATREEFNZRERIERE. WARM
FiSmeE, HAUREARERBENRERE.

2. BREEEEREZEEEEMNSEEOL.

3. BSEHEEMRMAERASEE (AREFEREFERM.

4. BREEEEEEAS.

EF: ERE—AERBHLREARANBTIAG AL, FLTREFRGUA, ARALSARE—RR
B ET (Afh 22 £X, ARTPRARALE) , RARRRPARBLIARANUREH,

=42

BESSE, AEEEEER ON/OFF (FFHL/X41) #, SEH L CPAP Z, B/LRFRESKAS

FIFF. 29 10 Bshp, AENNENBSHAERENEN.

2&: WRAT 223 oG, RAEZRAAH G, RARTRIHFLE, RTLET AHF LY
&, MLRF BT L&A BN L4,
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wEEAEEY, EEETRETEIFNEEES. ATXEXRNES, BHiEEENEHAESHE

EREMEREL.,

HR DeVilbiss SleepCube R EMMES, NERMMBIEFFIIRSEEARTEEERERGRH,

BE: REELETHALE LEBEAAEMEK K, #F4F ZH-75 REFEHN “BXHL” &
FHEHEL,

BEHIRE (W)

MAESEBERLE 1 E 10 fFSEER#HTAZ, REREEENEATEANFEREINER. MRE

RRERE/SHHENEES, BATMHEEERERRMEEUNFILESEEETIESE. MRENERES

B/SE3RER, BATHEEERERSHNEEUREGRETEE.

BmAEREEAR 1 FENAIREEIXEIKL 84° F (29° C), WAL EH 10 FENHAINEEIXEIX

% 149° C (65° C),

EE: ARAENREERAAHESI004, THRERERIELHT,

i

ImBEABAIRIE, FPXBAFERES, TRLOHREMWBELER.

s, MERTEREBK, FAREBAKT MAETEBREMRA,

s, A ERFFRAE, HARABARBREREZNLAAKRLLE,

¥

GAERBERBEIRE LG RER, 2TEHBRERIFABRIK, BAEITET, mARFBRIKRGE

B THk 149° F (65° C),

HPLRABHZHBEEMEE, ARAKGBEATERAREASH, RAEERXZEBHTUALHRERK,

SmartCode FN!%3#%FiF 4> (Adherence Score) 58

RERRIZM B TTAES S RBE R IUFKESmartCode F11Z#T 4 (Adherence Score) E8, ERTR
SmartCode, #—& “Z&” &ik#. FH “BL” §kx® “@T" &FkERHIESmartCodef 1R & H
H, BigR—K&k "E® SLEBERIRH{ES (Adherence Score),

E&: HTHAK SmartCode 13 &AH, CPAP BAXR—HBALRARKEEL, WHPERKTHEL,

“PREME" (Quick View) FEHET SmartCode HFEHEWERFER. “RENE" FHFESEHE: H
REBE 4 M (THIEREERA 5 MK BXE. FRPIE/TFRAEREY (AH), BRSE
Btk (RREXTF 95 L/m WREIESIL) URESERE (SXEHERNMLE) . T 1 X, 7
X. 30 RH 0 XARSHEEERESH.

FTEFTIF CPAP HITERBEMERFER. EREXH (BF OFF) B, REA LM "AE" & "@E"
Bk BRIAEER.
ARE/FRAN/ EEERKMNERE

SmartCode 1% & i B HEITHAMRMIEEBRIKXEBAER, i, HEFERET 1023 X
(2.8 ) WEHE. RMNBUESRMAE I, ZIHR SmartCode HIRMERF, UHHRF
LAERGEETA., MAMREITTARERTENREEN. BRIFAFERERETRF
Br. ERRE. A 2.8 FRHAMAS, KERERIZAHIRRNME—R.

2% WRBHAFREE TR,
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{EF SmartFlex IjjfE

SleepCube £l SmartFlex ZEIAE, HEEMFSHMMIEKES, ATELTENTHRSTHES.
HERSIRFENSHEEMSE, NABREEFTTRE,

SmartFlex EBAERMAENATHRER, ER2HTIEH SleepCube ZFINGEN TR, YERRLE
7R “SmartFlex Menu” Ef3%[a &L $ERIFT A8,

SmartFlex ZEEEARE=—MPSEEEZE: 1. 2 M 3 (1 PEELRTH. 3 NEEURSE) .
¥ SmartFlex &4 0 A[XA] SmartFlex IfEE.

£ SmartFlex ZEINEERUER, WIABMIATRSIMFESMENRR, EIEETTEE, ENEKE
L 1 AEE, X SmartFlex—i (IRnd) F0 SmartFlex—e (ERnd) ZF O % 5 Z[EREFIEE (0 By
TEYRRHE, 5 HEERRTRE) .

SmartFlex ZZEINRERTIAFF/SEKHA, EF Full Time (£/f) F0 Delay Only ({XZER) mFHLIEM
R, SmartFlex ZEINEFRN, RIARENRHE—TRET “FLX" (frF CPAP EHFMENZ
&) .

SmartFlex LZFEALF Full Time (£) W3k, ZINESERERRETRBE —EEH., WFR
SmartFlex ZZIEINREIEA Delay Only ({EIR) , MiZINREREFELRMEEER, ERERRNS
K. SmartFlex ZEKXHE, ZINRETEIER.

ZIRERE SmartFlex HilkThEE, 7£ CPAP AFEEBXMMBHA HIIFRES, FT—RIEEHRH
BEfE, CPAP £ANRARTENFHREARE, EERRKEEE.
fE R ETE BRI BE

SleepCube H—MFIBEEIRIIGE, AIHMEERZMHNERKT. SRFBHENRE, ARSE
g EEERERN BN RE/LSHAFAENENENRE.

BEE: REFERERRE, TFHAELRENANSUABTER T ARG EIR,

TERBEETERAR LR EEHAEFEETRPERAEY. TRMREREEEEHR 0 E 45 5,
HEH 5 o,

EE: PRAUGRAERHE, WATENRBBCLHERTERE,

BT "R ERATVHEFEELERYEE. SRENGHEENENTFEELERESN.

EERMENRE 10 4R, SREABERFAZEFTHAENEN. WRERERRERHH
NEERRRZS, TTBEBRET "SR RYESHEREER,

E2E — AHATARTLATHELEMEGENRE, BETRARE TR RFLF 6 H
A TR,
XM

BTE /KA RATRAEE. SATUARTES, MG, EERETHE "EENT. §h
EEEERE. " MRLGEBABLEE, ®EBEKXY 20 BHEHXA, BTEE—MSETE
ZHBMNBTERMER.

E#&: 4oR DeVilbiss SleepCube XA AZXH, MTREZEAXAE, AXFFTALT, 2AFH£
M3k 4,
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BRRXEIFE

HEARETATREMN, FER— RV SeepCube REMENTRE, YRTRLRT
“Ensble Menw” (RFISREE) RHEE TR,

ERRG iR
Auto-OFF 8 SEBUE S BB XAEE, ZUMEETSHHAEFEHMELES
Enabled . WIgREDFEE 30 FAaEkHd, REmEMMARSEXEM

E, BA Auo—OFF (B#iXiH) B, BSBA Auto-ON (HEIFF
B). WMREFBUES, HRAUEEZRE. MRERHEHFS,
MAFREEATUERZIZE.

Auto-ON s || LEREHERTFNE, ZYEERESBNEE—. AAEED
Enabled BHESH, B Auo—OFF (BHXH) M, WRMERERA,

MRETBUFAS, HGATUEAEZLE. WRETHERS, WA
REUETUARZIZE.

Mask Fit Check WiETEHEHEZE S ERENE. AHNEFNTEMNESH, IR

Enabled ERBIT 109 WERREIR, SRER8E 9% #A/ 4%, MEeIE—
B, ZEIETXRMER SleepCube EHIFE RILEAN.

Low Backlight HAEHIENATRIRE., WRiZA Low backlight Enable (f5H®E

Enabled FTIRES), FITEEITHAEE S YCATARS, Ri%A Low backlight

—' Disabled ({ZR&ATIRRE), MEAEBITRERAL N,

Exit Menu ' #m LR HERAXER,
Press A

BEER

ATIERTTEMEM, SleepCube IREREFREEEMHRME LI —Lia M, ATIREERYRE
HHENEREDER, BEMEERRBER, SleepCube HEEERETIE, KRETHIELE: REME
IR

i
LRGMFLNETEELRN, REXREZHES, REN—LEAGSBENEMER, MRAER

HiE, SREGMETHR. MRGEETRPEIMESRIIETE, WEFIAIRENL & HH T
DeVilbiss SmartLink %5, ZRSIRAEMER, ESHR Smartlink BIR—ERMHINA.

HRRER — NS 10 REE-RIRER, ERRTHSRRBANTER MEREE ZEHITER.
HE BB FIREBGEPRERES.

R
BANIRF] SleepCube HYIFITIKE, TIEEEEMEHIEMREFIBIRAEIX EARTSHIT —LARIE 4 H5

BKERAT. UREERTRPEINEEARIETE, WERTKBIEEMERITTIE DeVilbiss
Smartlink bR, ZIRSRBEMER. ESER Smartlink FR—EIRHATHE.

TIRBITIER XX 5% — EFEEERLTEIRSH, ZEHREETRLEE 5 BHRz—KX,
LB RLE AR AT & D 8],

HERS — WLEEEWRE SleepCube 7EATTHIEEEWMETXESR, HiRHEZEDRUAER
H—ERTEIAY 1096, Hig&EHN, SRTHEM. MRRERLER, NEH EEEHBEEFUR
IEEEIEFMERX T, BEEEFHEHNEEEAEREEMBETFUSEME. A TANAERK,
HERT — BERSRERHIE, #SsEThHER. SSREERh TASESZSEEREERBEE
ERR. BEEEFEHRREE, RERETHORAREMMRE, FMHLEMNEE. LERS—ER
T, BESSEOEHER. IRESTBERFEYS 20 ), #EKEHXA (NREHTAZHKA
Ihge).

BEHE — WREREEWENES, B5R WEHRT URBES.
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SLEEPCUBE jfiiE{S 2

EFRERIREL

DeVilbiss SleepCube EiHEFFRBAMRIER, XERERZHBENIESZ 100 Z240 (K45 50/60fF
Z. MREHEIEMEZRE, MZzENXRESEEARE, BABERBIEEEITEMPE.

*E%?‘”M%E?Fii?ﬂ#ﬁ R — MRS R T8

BREHRES,
37
SleepCube
g EHITIE.

SLEEPCUBE EiiR{E

SAMENTIBEEM 9000 R (2750 X) BRZBEKEE,

FERFHMRIRRSE (S %EE#F/E}&#FE&

EREE BRI ELT

Aitft e

SleepCube RILAMER 12V Eif RS ZEITIRIEE .

RS HERRZERR 12V ERAFERE, =R

BLA 12V DC RjEZE; 12 V DC 3z (RTEIMRA) i, FiARLIKE EigSRMEmKI (15
o JT AR IR R R E A AR IR IR AR R R

S M/ ERTE" U TRERTES)
IEERIEITRTE (RBREHE) @ 12 com HO gE

E#ZZIZFE R SleepCube FEREZ|H A SleepCube
HiRRiR/ Rt BERFEHEER (2B HRIBIRARF B it
Bt ENAE 12V 12V 12V 80 Amp—Hr [120 Amp—Hr |240 Amp—Hr
120V~ {&IE |230V" {&IE 120V~ {€IE |230V~ {&IF
B IEE EZEFET | BT EZEET | ERREE
™= ¥ %2 200 W |28, 400 W 32 200 W |58, 400 W
58 e B8 5E
WEE DeVilbiss £k DV51D—619
4 (&S| "Mt |DV51D-619|DV51D—696 |DVISD—696 | voir oo |DV51D—696 |DV51D-696
“#) B
# N
{g;‘.‘%ﬁ TniE S = = = = 2 2
ISR i 5 & 1% 1% 7T® L2 1%

2 BANARYAEAESHFE 20 k., RAKAGFRLEFMEBRE 8 HEORE.

#®&: SleepCube MB AL MEABLRARZA 12 RARCRT I/, X T2EE, NBARTIRE
AeEMPIRR, TRABHARHELMES A 200 LH@ 11044 /400 B4 @ 22004,

EE:

JeRRAEA 12 RAALXAALRATH, B SleepCube 2 AFHAX AL 12 RARE

ZHEBLER, RPEEHEERAN SR ALl 12 RAAZLERAE, MARZAEALALE,
REHLARECRELH, RXXACREL, WEEL2 05k 12 RARLR, XA
BLREEAHR, REXAHIATACR, AN LRALEHRN, LEEARALEMTRE, 22
FiREmAB A 12 KX A E EIH,

SE-DV54-1
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HBES

AR

c RSP, ATEETRLZENASGE, BOEERATENRESHNEERTIE, REEH
YK, XITNRFAR IR ER AEE .

© PRATEITHESRIEZEIMITH SleepCube, FEKH] SleepCube Z HIKHAR SR,

c  EFEWRMEREANTTZS. EKI885UUNEEYNELT. AEEALLIEE.

c  EEHESREEAEHBEAT. BANSSIRERBENEE. BETREX. @mEEEMt
RENAEMAR., WESERTRSEEL CPAP &K,

. gﬁﬁﬁ SleepCube At, B 5iZIG & EHMESIFIFETIE, WR SleepCube FK{EM, MK

K.
DA

SR MTEEEREANSE, ANEEPHEETER
FRFEHR R IR E W HETEE.
ORI RERR IR {0, B THME CPAPLUSN, EMEHTEMANES. WREMAERIRER
BITFRTESLT, GETUERNTARARNZ —HRNES:
1. NEHZREFERAFLARINANENE KSR (THHES 73530-601), FEBES SleepCube
EFHHSOEE. BRREEN —mERIERFNTOR, S mERIEE.
2. WMRENEZEERF—ITESO, NERSEXREBEESERBNEE.

Bt/ SE

Eint

HSRIRERE (4/pK) DV51D-602 | fMn#zSikiEs= DV51D-605
AT ERE (4/pK) DV51D-603 | FSIEEL=S 7353D-601
SJEEE (6 — 63T CPAPTUB6-90 | F4248 DV51D-610
SiEzE DV51D-604 | fmitiigeg DV5HH
HniEEEkE DV5C KEFHBE DV5C-614
e

TR (XEH) DV51D-606 | ZTifrRiIRZ GEAFIIL) DV51D-609
TREIRE (EE) DV51D-608 | EZSERiEL: DV51D-619
TS (KM BRE)  |ovsiner | TETMHAIRE (REARRE | pvsip.e00

4tp

BB ER .
BHir-RERS® = 5 &, CPAP MMiBaEx%
BHrERERES = 1 £, MERKE
BHAFERERSS = 180 X; BHEMABHIFHSTIES

-

AR FYZRIFRFTIE: ARERSETR P T aFEFHARFH, REZES, #
BABHERPEARVEANEF DA XKRFRALEFHES, ITFIARBESRELERG R,

2
BFATABT

EN#E#tE — SleepCube S7EM M RIBMREIERIESHRE, MAFTIIMAE. WRIRBHIEER
BAAER, THEEEEHP.
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2% X2ARMAZRPEGPFREIRESFRE. RS #H, AOLNERAFERKTZH

RERSIRER - 8 10 RRE—RRESR, FRESEERTRSE. NRRERZN, WEES 6
TANEFEMERIEER. MEREREMRTATTRERKXT 3.0 BokpBit. EREH
[&], SleepCube 1WA/EL B IFHREIRIFRR

BERAMALRER - 8 10 IRERIRES, NRTHEESHEEZITRNRITER: FUE 30
REH—R. EREBROREREAE LT HEBTIRERN 0.3 RERK/DHEKRIRHL.

#ip.

BB EiRiEkE Mtk
KB g S I B8 10 R, MBESIEHRE 6 ™A > 3.0 ROKAYARL
BRI SRR 10 X, WRESHEEHR |30 X > 0.3 RKHIBHL
BETAN X 6 ™A BERAEANNE
iR 5A 15
Bk
¥

ABREE, FRATAREFCRERCRIEETFTRHT.
Py FYERT ARBRERFREKXEAKRT, ERZLRERBETED, FXRZALEFE, &

LRAAREILBHAE, THERE SR, pPREAIMAHL, FRRAERAZRE, AREENHE
By AR HHITES

BEKE
1. 3T SleepCube WIEEIR, BRJ/ILXBT2IGEREREIN:, EITET
2, EEEBANRIERN, HEHEEMERT.

P I%%

J&’E‘.F,ﬁ%%

1. #SRERNE 10 REE-FREEEHTER. BERLTRENEN.

EE: BABNIREFTH TRENEHARPRELTHRTETELR,

2. EHMTER, EARFLERTINERERIEKRIEERS.

3. RiBKMEARFNRESMNBARSGRERES, FAKERE, HREFETERT. MREESR (T
4457 DV51D-602) #uR, BEXREHNEF BIRME FIUER,

4. EBMRBEREREMEATNESEERT.

MALRERE (E%)

1. WMRE-MERORIEES (BHHSH DV51D-603) , HUEZIRER, WRETETHEH
BRRIESR, BFUER, FEFE.

2. TRVERIRESREEREMAIEERE.

EE: RAEAVALZERERAE, ARSI BRABOES, AT E2MELH,

TLER) INHGEIR 5%

kFE — WRERKEREERES.

1. WTKERBBEFH, AEBKENZRLAH (WA 4 7).

2. BEEETEEKERITHGEKES, BKE—SAHZ (W0E 9 FiR).

3. MKEZHIFTEHER (WE 10 frR),

4. HBKMBIMNEAREFEGNBRRELEE.

s, FRERAETER RN, K. BH. FHESRIFARTEAIIZRALSUERRFT MBS

#RERE, i%?ﬁﬁ?ﬁ%%ﬁ?‘ﬁfnﬁ‘f?o
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5. EHAERE, BEHERT.

oy FREANEZLSEHLE, AARLEABDR AEANKREHUET,

2E: HHTAOGBLAERATARENER AL IAAB e ARF—K, REFLAR,
HRERIER - IBERRERNREEERE.

1. KEAMASRFRERE, EFRGELSNED 10 24,
2. EBRARERSMERIRNE, HARTKE, ARTLETESBNRER R,

2% ARXLBBHRBEALATLHET IR &,

3. [ERFHMEMERIZEENRE.

HiE
gﬁg%%ﬁﬁ%ﬁoM&%ﬂﬁ%kﬁ?%ﬁomﬁﬂm%%ﬂﬂ*%%%ﬁmmmcW%%ﬁ#ﬁ
HXT,

BIGERER:

A 1 7 o B AR EEOAEN/RBALBA
CPAP 435 7% 261 k, EERER
Er g% 180 B EFIREK
APHESITRSE (10 X 18 SRR AR
R SITIEE | BOEE, WAESEER |N/A N/A
iR 1/ 5A 261 K, EBERER
Mg E: 365 SRR AR
L e 1/ 8A 52 BN, (NREET
5 4 /[N 7 K = 261 AERES
S AR R SRR A S T
sl TKME R ERNERE, SR AEBEE—X.
HEFEF
R T R B S R AR,
it E

SMEEETREDRERBIRREMRISR, MREABEELREER, HRBEREN, BHEELRN
Bl 5 R B

AigE (AEEEMNBEYE) FETEBEFR, LEGERATEMRGIR, FTERERNA,
MDA, HEes. PC M. BRSSRFIRENNEE EIFT, (EARTFEREFYHITER. RTHE
B R e BT R
RERERTFEFESMETFIEE (WEEE) i5< 2012/19/EU, BSFIEFIRESHAMKS LR
WHARE S FFHATHEFCE, DETERAA. fTERE SR TR ERMIE.
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WS HERR

¥4

wE AR — FOHTREALEN; KEETSETRAPFT AFEGGAERES, a4 Rkdhok o
DeVilbiss 32 4% % k47447,

Mo AHEREE BT %
BERRIAET |1. SEFKEERERERELER [1a REEFHEELTREET
FaREA. SHEN, SleepCube F1E3 JE4ELE,
b MBEERANSEREE, BHER
SERTHRY, RRIEHRBEHEN,
2. MESRE-RAALRAES | 2. ESEARRE (B 1-7) ,
EEFEMER TS,
3. FEERERAE. 3. EEIELMTAERIE,
HESERS |1 BRTHEERA. 1. ERITR/ EMEEsRELg
i, SleepCube &
RE. 2. BEKER, 2. RBETERESTEEEE TIREMN
IR,
%EFWX%%.EﬁHﬁmﬁiﬁ 3. REENFIREH UES SleepCube,
R,
4, ERAMESERHZEERNAE | 4. BTERHNSATRENET, Ei
=, BTN EETAES AR, AT
T/ EHgsAERELEE.
5. SEOEFHREDAELEN. |5 BESEOEFESBAILES,
6. MIBEKERTLMATZES | 6. BIMRRAEELBNEED, WiF
HBEEK. AR,
FRERDSR |1 ATESRENR, AEAY || HEESTAERST: RESZAY
BOMREEIR S | AERNE TR SR, EEFEF.
R 2. FRAESEY, SREODE— | 2. ERECHREPESEEENTE
HAOMFR, RSHTEE, MBLAOPR~LR
o
3. AEAIERSKERE LA LR | 3. BIMEEKETSBALLER, B
Bk, BRI SRR L,
. SEOEFRESKELEAN, |4 BRSEOEFELBAILES,
BTRETIEE |RETCHIKE, ESHTE | SERCHREPREEHTEE,
H IR, %,
HREEERE | 1. SREEREE, 1. ERNERTSIEEE, FHEEN
ERE, BN E S LHREABE.
2. ERMREEHEUERSE. | 2. BREANRERME.
LS 1. EFTERFTRY, 1. BIFIRTFLURLR SR A Eh E
@,&%;ﬁx H.
2o 2. MENHRITHEASERELR | 2. BREERREIRME.
REHFESE,

SE-DV54-1
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iz FTEERIIRE 1&18753%

MR ek 25T RERB, la. $EH0—DeVilbiss DV5 fiEHNiE
5. 2.
1b. REMEREMMAEZILE.

REUKBERR | 1. mERETR. 1. BU/MGREEMARFIEE,
&, FEIRE — . — ——
] 2. ENEEZE—HAENRSE | 2. REEER.

BARK RIS
RERERLE || SUBERLME, 1. EEiLIE.
M SWREOF 2 s nws, . BEZSALO.

2 2
3. ENEEES. 3. BREMEE.

4. SleepCube FUEBETEMIBIMIL, | 4. FREFIZENE.

5. mMAF[EHLETS. 5. PEEMAFTHIRE,

AREEARE | ETENRENERE, EILERFRREREN,
%, FHEE.
EERIER.
£ LCD RoRE |1 REARERATLEEEMER 1. BRERER (B 3),

EEFEAGE | XRE
2. f&EY) CPAP %% RFL &AL

HEiREE,

g
CPAP
Rt 10.7 [E3k x 16.5 [Ek x 17.5 [EX (5 4.28~F x 3 6.5%~Fx iF 6.9%~})

= S 1.22 N (2.7 §)
v 2 2 100—240V~, 50,/60 Hz
=0 <07 10.4 — 15 VDC, 5 A
BRI R UERATRELES (XFKBIERKA 65 T4
)&l 2 1 ARt 3-20 Bk
T R IR . .o 41° F Z& 104° F (5° C & 40° C)
= = = S A 0% ZE 959% #EITEE (IE4EE(
R (2 - - BEEE 9,000 HR
R IR oo —40° C ZE +70° C (—40° F ZE 158° F)
T ER R B ... 0% ZE 95% 1HEE (JE4E)
) 2= EEEATA 20 ExKHE
Sound Pressure Level (BREZR) (#R$E 1SO 17510—1.2007 U8 . ..o 26 dBA
Sound Power Level (FINZELZR) (#R#E 1SO 17510—1.2007 4T . ..o 38 dBA
SmartCode® AT EEEF| 8649510 FEF| HK 1172119 (R
prp A
BRI (ERIESTEEIN) & ot >10 mgH20/I B5
R 26" x6.3" x84 (B x & x i§)
B e 1.75 & (0.794 F351)
by 31T = S 85 F4%
DVEHH BB SR . ..ottt et et e e e e e e %57 100—240 {£, 0.95 %
BT 78 T o 20 152° C (305° F)
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DhEE/BREEES: . RESEEMN 1 (&/ME) E 10 (RXE)

IR K 29° C BkZy 65° C (84° F F 149° F)
TR IR . . o 41° F Z 104° F (5° C & 40° C)
1 0% ZE 95% HEFHERE (4 EE(
Bry el 17 - P 70.0 106.0 iy
R
R T B . ittt > 3.0 kB
BCiot = L T2 > 0.3 kB
B/ AEE DVSHH IESETRIEHAESIENEE (AR#E 1SO 17510-1.2007 jUE)
A =R Rl ; ENBE (E-1E
15 (m) | (min—1) |BREET (mH0) o)

3.0 0.5
LE = 1.1 REER Z.0 25
= = 1 HR 500 10, 15, 20 12,0 1.0
A 16,0 1.0

20,0 1.0

SARE (4R 1SO 17510—1.2007 f42)

MR EH

3,0 cmH,0 | 7,0 cmH,0 | 12,0 emH,0 | 16,0 cmH,0 | 20,0 cmH,0
%gﬁiﬁﬁfﬁwﬁg 2.9 6.4 11,0 15,0 19,0
fﬁ%ﬁ(%ﬁg&bﬁ’liﬁﬂ 83,8 126.8 137.4 130,0 113.8
DL
KBRS R T . o +/— 0.5 cmH:0
HEME
B B B T o Il £
BB . . e BF UL A &Ry
72k IPX1 Pyilizt, EH
R E T . ELE

BRETERTEMRERESMETSHESREHNER, tFESTFE—ESHX_RREEA.
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DEVILBISS 579 K 1% i A= A

-

EfFeFRAEFTZNCAAEN [EMC] MR AXE, FEHLMM AT RIS EMC £ 48R EH A

®A,

RBAABHARARABERETREY ML TETRE,

BERAGAERAH TS LR 4 BRSERE—RL, PRLME LR EZEZIELE—LRA,
W MBATIR, RAABER AR AREAHTEAER,

EE — EMC R A eBd AEPARAPRU|ETEHERLELE, TATHARRER ARG CETRR
Thi, ARTEARARARG LRI, UIRERLARAARSTARBELHANE, AFR2THRA LR
&, RARAFEFELTRE

R GIEEER - B FERENESR)

FRFER T TRBMIE.

EFYA P NBRESHOTERERARRE.

sEEHILR FEM HEFRBIELE - 185

NigEH SR E N A TSMAEBIHEE. Bk, H
SHR4EET CISPR 11 g1 4 SHUEHTRIK, AR EEEREMT

#.
Sifimst CISPR 11 |B % FEEEREFRERERER, SERAIERE, L
&g IEC 61000-3-2 | A 3 REEZEEERARSERNL AR ERBME
{4k IEC 61000-3—3 | 3&& BIIZHE .

IEC 60601 iR
Frit Bl Al AL BRRIRIE i8S
M RS AR &Ry, WAl

BELAER (ESD) +6kV, IERUAER Tekv, e | RARRLME. WMREE

IEC 61000—4—2 +8kV, ESHH 8KV, T | AR, MREEIEERME
F 30%,
RIS /Bl £V, THTFLE £V, THEFE | FEEERENFSBREl
IEC 61000—4—4 +1kVI /0% & +1kVI /0L & NS E IR E AR A,
BiE +1kV, £4 +1kV, =5 TFLEBRRENATEHREIRE
IEC 61000—4—5 +2kV, g +2kv, fhiE INE S ERRINE IR
959 Bhe, & | 5% B, 54
0.5 0.5 FH TR R A& R
BTN TIE:EY s N
%ﬁmggﬁﬁi 609 W, #54 | 60% e, s | FEREREEORL, MNP
_m A = |5 1E8 5 1A AAEEESETEN RN
EC 61000—4—11 309 EBpE, 4R 30% B, i | BEERLXEE, NEER
25 A 25 R 7R i8] b B R, R st R iR A
959 WEBE, 345 5 | 95% BB, 4k | B
b 5 #

ZH - 82

SE-DV54-1



IEC 60601 itk

it E i 5l FERH HEIME 5%
TSRuAIA R T & B B B b 3R 8
LI 2000k BT | 3a/m 3A/m AERFEADGENS
T V38
EEX B EHRE RS
e S5 3V, FEBEH |\ = g e | DAREZEMBEEFANT
IEC 61000—4—6 150 kHz & 80 MHz - TEITE A5 H NS
D=(1.2yP 80 Z 800 MHz
D=(2.3}YP 800 MHz & 2.5 GHz
Hep P 2R HBMSEL
%%E%ED KA AR
_ W PRESEEES .,
SRS 3 v/ _ T B E R
R 000—4—3 80 s = 2.5 g | BN = 3V/m LRI I7 I 8 B A Bl E & 5141

E’;J?ﬁ'ﬁ‘iﬂﬁ?%%‘é&ﬂﬂ (V1 #1

EREU TSR &ML
S HI TR
()
A

M FRAMHDEGHELEIHMEHN, TIURER SYAREEFER N AR EZIN
FRESEEES d (Bfi. m), Hif P BREMNHEHMFTHEHVAERAMHIIE (B W),
£ 1. £ 80 MHz E) 800 MHz X/MAZSEEIM, W EERS R ESAETEE Y LRRFITHE,

i 2. XEESENTRTERATHEEE. BUEESEN. WA REFRRSE.

EREXBEHXGHIEFREESFREZANEWUREES. FEENRERABEGX
FREMERL.

FREFERATFEFTAZENRETE. TARAATEIEEEXNBHXGHRRERESER
FZESFTERINNR/NES, ATEMIELEEENREENEH TN, XEESREGE
REHRARHDETEMS.

EENENREES (m)

BARMHIIE (W) | 150 kHz Z 80 MHz | 80 Z 800MHz 800 MHz Z 2.5 GHz
D=(1.2VP D=(1.2VP D=(2.3VP

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.20 1.20 2.30

10 3.79 3.79 7.27

100 12.00 12.00 23.00

MFRABMHNESEEEEIIHBI RS, TTRURIER SRR IEERE R 2 USRI
FREEEE d (B m), Hi P REHMBISEAMITTHZSHNSERARHE (Bf. W),
£ 1. 7€ 80 MHz 2| 800 MHz ;XAMFZSEREIM, FRESRERS W EURZE B A LRI E,

iF 2. REESENTHETERTHREER. BUEEIER. WA BRI RS20E.

SE-DV54-1
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BRI
IFRER, HTRELN T—1 & t—1 REATERRRLRHETEIRE.

P we |mE

= < | BB R T,
T > | BT R T R
mEEM v |menamRzesRresveE.

BHERETHEIRIRT.

BEiEEEERAT|IR

UTEFRBIEX D TECEAEEN “T—0 H " E—T" #ERHANETHE. £ “F
BERER” HIR "AT . BEFEMEXRSE, REEA "T—H" = " t—IU
AR, MRIEF @7 RANEBERES, —BRERENETE, & "T-0 #
EE SN E—NERE.

E&: PRETHBAT, BETUALRE, PRETHRIAT, WRAARBETAALEZRE,
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DV54 HEhAEEERSATEK

%8 AUTOADJUST f&ist 588 CPAP j&izt

CPAP

E

Upper Limit
15.0 cmH;0

Lower Limit R
5.0 cmH.0
Delay Time 8 ' ’
20 minutes
#
A

P10.0 FLX Auto e yu%ggﬁ‘nvsw, % _» |P:10.0 FLX
Heat:Off BoRINESIEE: MR Heat:Off
JEF SmartFlex, NI&E

7~ FLX,

SmartFlex ®

3
SmartFlex Mode & § #
Full Time <

Set Pressur.e

SmartFlex 8 W
3

SmartFlex Mode & |
Full Time <

i

Delay Pressure
4.0 cmH;0

SF| Y=
53 =3
25| |
c 3
@ 3 =

g [ RO Rl
@

BE (A

SmartFlex IRnd &

I;
(¥)

Q : i
Delay Pressure - SmartFIex;Rnd & - ;
4.0 cmH;0 E > Tubing Length py SmartFIexsERnd J" E
T : : : 1.8 m (6 ft) 1
Tabirig Length p SmartFIex3ERnd @ E " T
1.8 m (6 ft) . gmartF:.x Menu Press A
xit Menu [EES 3
SmartFlex Men ;
P;:ss v" u i [Press A J SET )
Enable Menu ;
T SmTn g Press ¥ AL (4) 8
P?‘:\ssev enu ! “AJAuto-OFF ) ‘
“ 5 i" A M .
;E AutL (;:f A LCD Contrast Ad) Disabled
. - = 0 Pe .
LCD Contrast Adj . Disabled —‘ 50 % Auto-ON 8 )
50 % : . H el
: : — : |Enabled <
q ¢ [Auto-ON 8 ) Compliance Meter : W
Compliance Meter * |Enabled < [123456.7 hours # [Mask Fit Check | &
123456.7 hours A . N )
A |Enabled

[

W H 5
i Vorei a |Mask Fit Check E Firmware Version : -
irmware Version . 1 -
: |Enabled . V0.20 30/06/2010 m <
V0.20 30/06/2010 4 > £ [Low Backlight i
= : A q Enabled :
- " [Low Backlight b Serial Number .
Serial Number Enabled & "
HD000005 ' i ' AL | [PXtHens
: : H ress A
= xit Menu =
Adherence Score “|Press A Adherence Score
83% (25/30) 83% (25/30)
SmartCode  1-Day |<— ;z%.#t% 5 #45ley —> [SmartCode  1-Day
F6CD-37F-357R SmartCode, 75{EH ML F6CD-37F-357R
(A) 3@ TF (V) #4£7
R AZ Bk,
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SmartFlex 3EEA%IK

SmartFlex FREFAMRTUTER, CEATRHREEMENTES, THUEIE BRE

B4” (Advanced Menu) i “[ET" SFEALLIEE,
FBIRRA ik
SmartFlex 8 ZIRBEHIZEENERE.
3 OFF = SmartFlex X
= ZEEEER
3 = ZEEERE
SmartFlex Mode 8 ZigEYEH] SmartFlex HyTIERE, "
Full Time Full Time (£72) 215 SmartFlex —EAFRIERT,
De[%vlb&ﬂy ({XZEIR) KR SmartFlex {N7EENIEIRTIEHLTF
Bla ‘:é.\o
SmartFlex IRnd o || ZREEFIBRSENRRE.
3
SmartFlex ERnd ¢ b ZREEFIFSENRRE.

Exit Menu
Press A

Lw

B ‘Lt gRY SmartFlex &,

Blower Off (5&¥£H]) ¥&
KFITH CPAP BITEEMBEMER, ESFEA (25 OF) M, BEALW "0 = "B

BTk BEIRENEER.

BRTH5

Hik

OFF

Blower OFF. R RTIESRFZHAMIFG CPAP iZ&EHFEANT AC T
DC HijE,

Quick View Menu
Press ¥V

¥ “ET @A “HUEYLE" (Quick View) XEE,
237 “BitALB” ¥, LAREBEEETMABA,

2E:

Serial Number
HD000005

|

BRRENFIS,

Adherence Score

BRATRIRERA, ERESE= X EMREHNRSETE

SmartCode 7-Day
3CCC-377D-7J7TX

SmartCode 30-Day
DWY4-3DB7-DJ7L

SmartCode 90-Day
752TT-47DB-7DT7C

SmartCode Usage
ZDN-79FK-K7H

83% (25/30) %, ESRTEESE=1TXHN, AEEEIEH "HEHR
B HEXHHEERRMHMESEL.
SmartCode 1Day || SmartCode HFHRERITEIRER. EEA—RIIFEIHFS
F6CD-37F-357R BITEREHRITRE, HEE—1 A THERREAISEHRET IS

RIERgME, A “ELE" 5 “ET" #LEAIEY SmartCode
R EHAE, SmartCode HEHBKHHLS: 1 X, 7 X, 30
K. 90 KRURERE (Usage). " mL” & “@T" #BTF
EARRREFRE TR,
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Quick View (RIEME) EBHF

“PREME" (Quick View) BT SmartCode HFEHMEWERFE. “REMNE" FHESEHE: H
REEE 4 /i (THIBREERA 5 M) BXRE. BRI /FRAZEY (AH), SRSE
Btk (RSEXTF 95 L/m MREESL) URSERE (SXEHERME) L1 X, 7
X. 30 R 90 XAMESHEAEEREGSH.

MRREHBHERAT “REQE" , WEWLIEZR CPAP B RREEEFTERMNER. “HRERE" X
BpL 1R, 7 R, 30 X 90 KAMEHEE TR SmartCode ¥iE, SMHELEE “EHE
BF x MEHRYE” . CRRPIE/FREAREST (AHD), "BRSE (59 L/m) BOT
& CHRERNTESSHENRE FER.

CPAP B TREX

Days 2 4H Days = 4H 7d Days 2 4H Days 2 4H 9
1/1(100% 717 (100%) 30/30 (100%, 90/90 (100%)
d 9

0d
0d
0d

d

1d 30d
) )
AHI 1d AHI 7 AHI 30d AHI .
31.5+ 31.5+ 31.5+ 31.5+
High Leak 1d High Leak 7d High Leak 30d High Leak 9
31+% 31+% 31+% 31+% i
30d
]

Daily Usage 1d Daily Usage 7d Daily Usage Daily Usage 90
9.3+ hours 9.3+ hours 9.3+ hours 9.3+ hours
Exit Menu '

AT (V)i
Press A Q( ) T ( ) ?ﬁ

SmartCode FN!E#5iF4> (Adherence Score) E2

ERREREZIEHEBETES SEBEZRIUIKEL SmartCode F1123#5iF4) (Adherence Score) 52, EER
SmartCode, F#R—X “MAE” &k, A “ML” & BT SFLEREH SmartCode ML HI
8, BiR—&% K &8 8 RIRE1F49 (Adherence Score),

Z%&: HT AR SmartCode 124K M, CPAP BAX—HBALRFARFEL, WPFXKTHL,

I

fit

X

FiE&ERE, BTREEN "T—1" & "E—1" RATEETR ERHETEIHME. UTRESD
HFFETREFAMER THEEN; FLERWIEN, FLEZRBEIR/ S EF IR EHIEER
Eo lesh, BLRINENERERSHS DeVilbiss Smartlink Gfr ERRRESHATA, EFERLTH
B CEIST 5, MRREFRINHPHELSRET, NRFEHESHEEELZFEN.

HFERRTHEIIRTH.

BRRb ik s
OFF Blower OFF. FRIESFRARNG CPAP &N | FIARRK
T AC = DC HE,
Quick View Menu ¥ ‘BT N “PUEME" (Quick View) 3 FraER
Press ¥ ' B,2€.: 287 “BEAB” FE, LARBAE
¥EFmABA,
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FIRRb ik e
P: 5.0 Ao )| AR ABERHERINRERE. ERIENEE | IEERX
Heat:Off EhFam#*egigE., HRE, BETRRNENTES
BT, MREEEEMMFRS, Wi ER
A=,
Upper Limit kA AutoAdjust (BzhET) WX TRHIEEMA | BEhiAE
1.0 cmH,0 ' BAENMLAIEE. EHREFEREEsER | BX
iR AGRTFIIZEENIERF.
Lower Limit teA AutoAdjust (BhAT) X TIREREAHMA | BEHAE
5.0 cmH,0 ' RNENRRAIRE. EHREFERRESER | B
FEigEHAGRTFIIEENER.
Set Pressure XE—NEEBRERFEANIZE, AREFIEEE | CPAP &
10.0 cmH;0 ' H. x
Delay Time e || TEEMTEAREZERMRERCIZE TEEN | IEEX
45 minutes 8, MRETREAPENFTS, WIEEEBAZRELIS
=
Delay Pressure XR—NHEREREAMIZE, AKEHIEER | CPAP &
5.0 cmH,0 ' B4R E BOIEATIE S - E
Tubing Length ) PEigE—ERHNIRESERNRKER 6 R (1.8 | rEERX
1.8 m (6 ft) K) . B2, EALHEZHITAT, &M 10 &
R (3 X) KHHRE. TUEEHKEFERE
BMEBREE (BHSITEFMEER).
SmartFlex Menu AT ERHN SmartFlex 3, FMIFME | IARR
Press ¥ BHiE5# “SmartFlex FH” —F,
Enable Menu RETEKHEN “BH” X8, 552 T—#8aL | FEER
Press ¥ KEAEX “BR” XRMEFEMAEE.
LCD Contrast Adj WIgEBFUEY LCD BREMXLE. (NHELZ | HEER
50 % WS AEENEETREREN, FEER
FUIEE,
Compliance Meter ' EECRATRITHE/NEE (L 1/10 /NEHEmM), | frEERX
123456.7 hours
Hourmeter HECTIERS/NETEL (I 1/10 JNBfEEN) .
Firmware Version ' EREREEHHIRR. rEER
V0.19 21/08/2009
Serial Number ' BEREENFIS, BEER
HD123456
Adherence Score ETREATRHMERA, EAEE=1TXANERR | FIEERX
83% (25/30) REMSEARBER, FoRREEEN=1TX
N, EAERISHET “EATIR” (Usage
Threshold) BIXEHIT L.
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FIRRb ik e
SmartCode 1Day || SmartCode AT LATEEER, ©EA—RIF | IEERX
F6CD-37F-357R B FxamrE R #H i TRE, FEeE—1ATHE
RN RFEFUBMARERKE. 8 “@L”
e TDay B \gf “[T" SikBAEH SmartCode HIIREHA
3CCC-377D-797X @, SmartCode REHIFLEER: 1 X. 7 X. 30
X. 90 XMUKERHE (Usage), “mLE" = “Mm
SmartCod 30-D
" DV3Y2-3DB7-DJ7L v T #BTEARRNERETE,
SmartCode 90-Day
752TT-47DB-7DT7C
SmartCode Usage
ZDN-T9FK-K7H

A& PRIETHREFT, BETUARAXRE, PRETFTHIAT, WRAARBATUAALZRE,
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