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1.  المقدمة
.يُرجى قراءة دليل المستخدم كاملاً بعناية قبل استخدام الجھاز

ه إلى المستخدمين الذين ليس لديھم خلفية سريرية. وھذا الدليل مختصر مقارنة بالدليل السريري .ھذا الدليل موجَّ

ملحوظة      إذا كان لديكم أسئلة حول تشغيل الجھاز أو كيفية عمله أو الحفاظ عليه، يرجى الاتصال بمزود     
.الخدمة

1.1     الغرض من الاستخدام
  ھو جھاز للتنفس غير غازي وغير داعم للحياة للمرضى الذين يعانون من التنفسCube 30 ATVھذا 

 . كجم على الأقل ويعانون من القصور التنفسي13الطبيعي الذين يبلغ وزن جسمھم 
 :وتشمل ھذه الصور السريرية

( COPD) اضطراب الإنسداد الرئوي المزمن    • 
الشكاوى العصبية والعضلية والعصبية العضلية، مثل الشلل الجزئي للحجاب الحاجز • 
اضطرابات التھوية التقييدية، على سبيل المثال. الجنف، تشوھات الصدر • 
الاضطرابات التنظيمية التنفسية المركزية • 

( OSA) انقطاع النفس الإنسدادي النومي   • 

المستشفيات، ومختبرات النوم الخ )الجھاز مناسب للاستخدام في المنزل والعيادات ). 

1.2  موانع الاستعمال
Cube 30 ATV يستخدم بواسطة المرضى القادرين فقط على لا ، وبالتالي قد نظام غير داعم للحياة  ھو   
.تحمل الانقطاعات القصيرة في التھوية

 :يمكن أيضا أن يكون استخدام الجھاز ممنوعًا بين المرضى الذين يعانون من الحالات التالية

استرواح الصدر أو استرواح المنصف • 
خطر شفط محتويات المعدة • 
انخفاض ضغط الدم، وخاصة المصحوب بانخفاض الحجم داخل الأوعية الدموية • 
تفريغ السوائل، عملية الجمجمة قصيرة المدى أو الصدمة • 
التھاب الجيوب الأنفية الحاد أو التھاب الأذن الوسطى • 
الجفاف • 
.التھاب رئوي فقاعي شديد • 
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1.3 الآثار الجانبية
.يرجى الاتصال بالطبيب فورًا إذا عانيت من صداع شديد، أو ألم غير عادي في الصدر، أو ضيق في التنفس
 :يمكن أن تنشأ الآثار الجانبية التالية جراء التھوية غير الغازية بھذا الجھاز

تھيج العين/ التھاب الملتحمة • 
 أعراض بالأذن والتجويف الأنفي  • 
النزيف الأنفي • 
 تھيج أو تضرر الجلد • 
جفاف الفم، أو الحلق، أو الأنف • 
.انتفاخ المعدة أو الشعور بالامتلاء • 
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2. نظرة عامة على الجھاز
 . 52صفحة    في  9.1م وف تجد نطاق التوريد مدرج كما ھو موضح في القسس

1. لوحة تحكم مزودة بشاشة
2. زر البدء/الإيقاف

3. كابل التيار الكھربائي  مشبك الأمان) )
4. مقبس التيار الكھربائي
5. USB Aوصلة   
6.   USBوصلة ميكرو  
7. في حالة الاسخدام دون المرطب مخرج ھواء)  

وغطاء سيليكون لمنفذ الھواء التنفسي)
8. مكبر الصوت
9. في حالة الاسخدام مع المرطب مخرج ھواء)  

(التنفسي 
10. مدخل ھواء والمرشح الناعم أو الخشن

1

2

3 4 5 6 7 8
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11. مقبس توصيل للمرطب التنفسي
12. لوحة للكتابة
13. في حالة الاسخدام مع المرطب مخرج ھواء)  

(التنفسي 

14. مصباح ليد للمرطب التنفسي
15. مفتاح إيقاف مؤقت للصوت
16. أزرار التنقل
17.   موافقOKمفتاح   
18. مفتاح التصاعد
19. شاشة

11 1312
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2.1 الملحقات

2.1.1 اختياريمرطب تنفسي 

 ( (غير متوفر في الوقت الحالي

20.  مشبك القفل
21. مدخل ھواء للمرطب التنفسي
22.  مخرج ھواء
23. مقبس توصيل لجھاز التنفس
24. زر التحرير
25. لوحة التدفئة

26. غطاء لغرفة المياه
27. ذراع الفتح لغرفة المياه
28. أسفل  لوحة نقل الحرارة) )
29. مؤشر المستوى لغرفة المياه
30. وعاء المياه لغرفة المياه
31. مقبض الفتح لغرفة المياه

21 22 2423
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20

2826 27

31 29 30 29
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32. لوحة بيانات النوع للمرطب التنفسي
33.  حجرة تخزين للغطاء السيليكون لموصل الطاقة

(في حالة استخدام المرطب التنفسي )

2.1.2 ملحقات أخرى

أنبوب
ISO 5367وفقا لمعايير  

 قناع التنفس
(الرسم الخطيطي، غير مدرج في نطاق التوريد)

32

33
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 مرشح البكتيريا
(الرسم الخطيطي، غير مدرج في نطاق التوريد)

نوع أوروبي  كابل التيار الكھربائي) )

حقيبة النقل
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